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1. SIZING

A. To appropriately size the brace, measure the thigh and calf approximately 6 inches
from the center of the patella.

B. Open the front flaps of the brace and lay flat. Remove the left and right sections of the
brace as shown.

C. Reattach the left and right sections of the brace so that they match the measurements
of the thigh and calf. Secure the hook- and-loop.

2. APPLICATION

A.To apply, open the brace and place behind the knee.

B. Wrap the upper flap around the thigh and lower flap around the calf. Ensure that the
patellais centered and brace is comfortable. Be sure that the overlap is sufficient so that
the hook is not exposed to the patient’s skin.

C. Starting with the bottom strap, pull the hook-and-loop straps through the D-Rings and
tighten to desired fit or support.

D. Secure hook-and-loop.Posterior straps can be adjusted for added comfort.

3. HINGE MODIFICATION

A. To adjust, remove the hinge at the top of the brace. Removal is often easier while the
brace is not on the patient.

B. Use a hard surface to contour the hinge arms to maximize comfort and support.

C. To adjust the range of motion, lift the cover off the hinge.

D. Set the pins into the desired degree of flexion and extension. Replace hinge into
sleeve.

INTENDED USE
To provide coronal plane stabilization of the knee while allowing sagittal plane flexion/
extension to prescribed range of motion.

INDICATIONS
Knee instability due to joint laxity.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made.
Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not
allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should
take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered
as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we
strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using
this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some
circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited
warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other
chemicals.

MATERIALS
Nylon, Acetal, Aluminum, Neoprene, Polyurethane Fiber (Lycra), Thermoplastic
Elastomer.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent
Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product
thatitis free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products,
LLC in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:

(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels
of distribution;

(b) The product is altered;

(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or

(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON
THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS,
WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location to
location.

Alisting of authorized distributors in your area is available upon request.

1. GROSSENBESTIMMUNG

A.Um die richtige GroRe der Stiitze zu bestimmen, messen Sie den Oberschenkel und
die Wade etwa 15 cm von der Mitte der Patella entfernt.

B. Offnen Sie die vorderen Laschen der Stiitze und legen Sie sie flach hin. Entfernen Sie
den linken und rechten Teil der Stiitze wie gezeigt.

C. Bringen Sie den linken und rechten Teil der Stiitze wieder so an, dass sie mit den
MaRen von Oberschenkel und Wade iibereinstimmen. Sichern Sie das Klettband.

2. ANWENDUNG

A. Offnen Sie zum Anlegen die Stiitze und positionieren Sie sie hinter dem Knie.

B. Wickeln Sie die obere Lasche um den Oberschenkel und die untere Lasche um die
Wade. Stellen Sie sicher, dass die Patella zentriert ist und die Stiitze bequem sitzt. Stellen
Sie sicher, dass die Uberlappung ausreichend ist, so dass der Haken nicht der Haut des
Patienten ausgesetzt ist.

C. Beginnen Sie mit dem unteren Band, ziehen Sie das Klettverschlussband durch die
D-Ringe und ziehen Sie es bis zur gewiinschten Passform oder Unterstiitzung fest.

D. Sichern Sie den Klettverschluss. Die hinteren Bander kdnnen fiir zusatzlichen Komfort
verstellt werden.

3. SCHARNIERMODIFIKATION

A. Zum Einstellen, entfernen Sie das Scharnier oben an der Stiitze. Die Entfernung ist oft
einfacher, wenn die Stiitze nicht vom Patienten getragen wird.

B. Verwenden Sie eine harte Oberflache zur Konturierung der Scharnierarme, um den
Komfort und die Unterstiitzung zu maximieren.

C. Um den Bewegungsbereich einzustellen, heben Sie die Abdeckung vom Scharnier ab.
D. Stellen Sie die Stifte auf den gewiinschten Grad der Beugung und Dehnung. Setzen Sie
das Scharnier wieder in die Hiille ein.

VERWENDUNGSZWECK
Um eine Stabilisierung des Knies in der Coronalebene zu erméglichen und dabei eine
Flexion/Extension in der Sagitalebene im verschriebenen Bewegungsbereich zuzulassen.

INDIKATIONEN
Knieinstabilitat aufgrund von Gelenklaxitét.

KONTRAINDIKATIONEN

Uberempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stiitze
besteht. Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstérungen.
Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stiitze tragen
diirfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Gerats
sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen

nur als Richtlinie und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn

Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen
lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen
Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten
Sie die beschrénkte Garantie fiir weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE
Nur von Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der
Luft trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN
Nylon, Acetal, Aluminium, Neopren, Polyurethanfaser (Lycra), thermoplastisches
Elastomer.

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG
Das Produkt kann sicher entsprechend der drtlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG

Bitte melden Sie alle ernsten Zwischenfille, die den Gebrauch des Geréts betreffen,
der zustdndigen Behorde in Ihrem Land und dem Hersteller (aufgelistet in diesem
Dokument).

BESCHRANKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt urspriinglich
gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von
Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten
Produktes oder des Teils/der Teile sein.

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschrankten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder iiber seine autorisierten Vertriebskanale
erworben wurde;

(b) das Produkt verandert wurde;

(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefiigt
werden, oder

(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC
verwendet wird.

DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFEKT DES PRODUKTES.

ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FUR JEGLICHE
INDIREKTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN,
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWAHR DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FUR SCHADEN, DIE
SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS,
LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsanspriiche und Sie kénnten andere Rechte haben, die je nach
Standort variieren.

Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfiigbar.

Hinweis fiir Sehbehinderte und Blinde:
Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den
Gebrauch eingewiesen.

1. TALLAS

A. Para medir de forma adecuada el aparato ortopédico, mida el musloy la pantorrilla a
unas 6 pulgadas del centro de la rétula.

B. Abra las solapas delanteras del aparato ortopédico y recuéstese en posicion
horizontal. Retire las secciones izquierda y derecha del aparato ortopédico como se
muestra.

C. Vuelva a colocar las secciones izquierda y derecha del aparato ortopédico para que
coincidan con las medidas del muslo y la pantorrilla. Asegure el gancho y el bucle.

2.Uso

A. Para colocarlo, abra el aparato ortopédico y coldquelo detras de la rodilla.

B. Envuelva la solapa superior alrededor del muslo y la solapa inferior alrededor de la
pantorrilla. Asegurese de que la rétula esté centraday que el aparato ortopédico sea
comodo. Aseglrese de que la superposicion sea suficiente para que el gancho no quede
expuesto a la piel del paciente.

C. Comenzando con la correa inferior, tire de las correas de velcro por los anillosen Dy
ajustelas hasta obtener el ajuste o soporte deseado.

D. Asegure el gancho y el bucle. Ajuste la correa para mayor comodidad.

3. MODIFICACION DE LA BISAGRA

A. Para ajustar, retire la bisagra en la parte superior del aparato ortopédico. La
extraccion suele ser mds facil cuando el paciente no tiene puesto el aparato ortopédico.
B. Utilice una superficie dura para contornear los brazos de las bisagras y asi maximizar
la comodidad y el apoyo.

C. Para ajustar el rango de movimiento, levante la cubierta de la bisagra.

D. Coloque los pines en el grado deseado de flexién y extension. Vuelva a colocar la
bisagra en la funda.

USO PREVISTO
Proporcionar estabilizacién del plano coronal de la rodilla al tiempo que permite la
flexion/extension del plano sagital al rango de movimiento prescrito.

INDICACIONES
Inestabilidad de la rodilla por laxitud articular

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales de fabricacion del soporte.
Inflamacion del tejido linfatico causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de
acuerdo a instrucciones médicas, no estan autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una
capacitacién adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas
instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si
padece una afeccion médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte
con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un
ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este
producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantia limitada para obtener
mas informacion.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use

blanqueador ni otros productos quimicos.

MATERIALES

Nylon, acetal, aluminio, neopreno, fibra de poliuretano (Lycra), elastémero termopldstico.

NO ESTA HECHO CON LATEX DE GOMA NATURAL.

ELIMINACION
El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la

autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTIA LIMITADA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este
producto estd libre de defectos de material y mano de obra. La dnica obligacion de Aspen Medical
Products, LLC en el caso de violacién de la garantia, sera la de reparar o reemplazar el producto o las
piezas con fallas.

Aspen Medical Products, LLC no tendrd obligacién alguna respecto de esta garantia limitada en los
siguientes casos:

(a) El producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribucion
autorizados.

(b) El producto fue modificado.

(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.
(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.

EL PRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO UNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN EL PRODUCTO.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NO TENDRA RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTIA O CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA POR DANOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS
GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUSO LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO O

USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POR LOS
DANOS QUE SE DERIVEN O ESTEN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y
EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garantia le otorga derechos legales especificos que pueden variar segin la ubicacion.

Una lista de distribuidores autorizados en su area esta disponible a su pedido.

1. MISURA

A. Per applicare adeguatamente il tutore, misurare la coscia e il polpaccio a circa 15 cm
dal centro della rotula.

B. Aprire le alette anteriori del tutore e distenderlo. Rimuovere le sezioni sinistra e destra
del tutore come mostrato.

C. Riattaccare le sezioni sinistra e destra del tutore in modo che corrispondano alle
dimensioni della coscia e del polpaccio. Fissare il velcro.

2. APPLICAZIONE

A. Per applicarlo, aprire il tutore e posizionarlo dietro al ginocchio.

B. Avvolgere il lembo superiore intorno alla coscia e il lembo inferiore attorno al
polpaccio. Assicurarsi che la rotula sia centrata e il tutore sia comodo. Assicurarsi che la
sovrapposizione sia sufficiente in modo che il velcro non sia in contatto con la pelle del
paziente.

C. Partendo dalla cinghia inferiore, tirare le cinghie in velcro attraverso glianelliaD e
stringere fino alla vestibilita o al supporto desiderati.

D. Chiudere il velcro. Le cinghie posteriori possono essere regolate per un maggiore
comfort.

3. MODIFICA DELLA CERNIERA

A. Perregolare, rimuovere la cerniera nella parte superiore del tutore. La rimozione &
spesso pil facile se il tutore non € indossato dal paziente.

B. Per un ottimo comfort e supporto utilizzare una superficie dura per sagomare i bracci
della cerniera.

C. Perregolare I'ampiezza di movimento, sollevare il rivestimento dalla cerniera.

D. Impostare i perni secondo il grado di flessione ed estensione desiderato.
Riposizionare la cerniera nel manicotto.

USO PREVISTO
Fornitura di una stabilizzazione sul piano coronale del ginocchio lasciando la flessione/
estensione sul piano sagittale fino alla forbice di movimento prescritto.

INDICAZIONI
Instabilita del ginocchio dovuta a lassita articolare.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilita o allergia ai materiali con i quali € composto il tutore. Gonfiore del tessuto
linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore
secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell’applicazione di questo dispositivo
€ necessario effettuare una formazione adeguata sull’utilizzo. Queste indicazioni sono
solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una
grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario
autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per I'efficacia di questo prodotto
necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto puo essere
prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all’aria; non
usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI
Nylon, acetale, alluminio, neoprene, fibra di poliuretano (Lycra), elastomero
termoplastico.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO
Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI
Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave derivante dall’uso di questo dispositivo
sia al produttore che alle autorita competenti (elencate in questo documento).

GARANZIA LIMITATA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all’utente che acquista originariamente questo
prodotto che & privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in
caso di violazione della garanzia sara quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.

Aspen Medical Products, LLC non avra alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti
casi:

(a) Il prodotto non & stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di
distribuzione autorizzati;

(b) Il prodotto & stato alterato;

(c) Nel prodotto parti sono state inserite non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o

(d) Il prodotto non & utilizzato ai sensi delle istruzioni per I'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.

QUANTO SOPRA E LUNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARA RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI,
SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O
IMPLICITE, COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGHI
O RESPONSABILITA DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI,
CHE SONO QUI DECLINATE ED ESCLUSE DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garanzia conferisce all’utente diritti legali specifici e I'utente puo avere altri diritti che variano
dalocalita a localita.

Lelenco dei distributori autorizzati nella zona dell’utente & disponibile su richiesta.

1. CHOIX DE LA TAILLE

A. Pour bien choisir la taille de I'attelle, mesurez la cuisse et le mollet a environ 6 pouces
(15 cm) du centre de la rotule.

B. Ouvrez les rabats avant de I'attelle et posez-les a plat. Retirez les sections gauche et
droite de I'attelle comme indiqué.

C. Rattachez les parties gauche et droite de I'attelle de maniere a ce qu’elles
correspondent aux mesures de la cuisse et du mollet. Serrez la fermeture auto-
agrippante.

2. UTILISATION

A. Pour l'utiliser, ouvrez I'attelle et placez-la derriére le genou.

B. Enroulez le rabat supérieur autour de la cuisse et le rabat inférieur autour du mollet.
Veillez a ce que la rotule soit centrée et que I'attelle soit confortable. Veillez a ce que le
chevauchement soit suffisant pour que le c6té crocheté de la fermeture auto-agrippante
ne soit pas exposé a la peau du patient.

C. En commencant par la sangle inférieure, tirez les sangles auto-agrippantes a travers
les anneaux en D et serrez-les pour obtenir I'ajustement ou le support souhaité.

D. Sécurisez les sangles auto-agrippantes. Les sangles postérieures peuvent étre
ajustées pour plus de confort.

3. MODIFICATION DES CHARNIERES

A. Pour ajuster, retirez la charniere en haut de I'attelle. Le retrait est souvent plus aisé
lorsque Iattelle n’est pas sur le patient.

B. Utilisez une surface dure pour contourner les bras de charniere afin de maximiser le
confort et le soutien.

C. Pour régler 'amplitude de mouvement, soulevez le couvercle de la charniére.

D. Réglez les broches au degré de flexion et d’extension souhaité. Remettez la charniére
en place dans le manchon.

UTILISATION PREVUE
Assurer la stabilisation du plan coronal du genou tout en permettant la flexion/extension
du plan sagittal jusqu’a 'amplitude de mouvement prescrite.

INDICATIONS
Instabilité du genou due a une laxité des articulations.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou allergies a I'un des matériaux utilisé pour fabriquer 'appareil.
Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non
autorisés a porter une attelle pour raisons médicales.

PRECAUTIONS

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée a I'utilisation
de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des
lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Sivous
souffrez d’un probleme médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter

un professionnel de la santé agréé avant d’utiliser ce produit. Un réglage adéquat est
nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit
peut étre prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus
amples informations.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Laver a la main uniquement a 30 °C ; Laver avec un détergent doux ; Sécher a I'air libre ;
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou d’autres produits chimiques.

MATERIAUX
Nylon, acétal, aluminium, néopreéne, fibre de polyuréthane (Lycra), élastomere
thermoplastique.

PAS FABRIQUE AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR ELIMINATION
Le produit peut étre éliminé en toute sécurité conformément aux lois locales.

SIGNALEMENT

Veuillez signaler tout incident grave impliquant 'utilisation de ce dispositif a la fois a
I'autorité compétente de votre Etat et au fabricant (figurant dans la liste présente dans
ce document).

GARANTIE LIMITEE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit a I'utilisateur qui est I'acheteur d’origine de ce
produit qu’il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La seule obligation d’Aspen Medical
Products, LLC en cas de rupture de garantie est de réparer ou de remplacer le produit ou la (les) piece(s)
défectueuse(s).

Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n’aura aucune obligation au titre de cette garantie
limitée :

(a) Le produit n’a pas été acheté aupres d’Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution
autorisés ;

(b) Le produit est modifié ;

(c) Toute piéce non fournie par Aspen Medical Products, LLC a été insérée dans le produit ; ou

(d) Le produit n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi d’Aspen Medical Products, LLC.

CE QUI PRECEDE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DEFAUT DE SERVICE OU DE DEFECTUOSITE DU PRODUIT. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC N'EST PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRESENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE
TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF. LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, ET
TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES DE LA PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE
OULIES A LUTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PRESENTE DECLINES ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient
d’unendroit a l'autre.

Une liste des distributeurs autorisés dans votre région est disponible sur demande.

1. MAATTABEL

A. Om de juiste maat van de brace te bepalen, meet u het dijbeen en de kuit op ongeveer
15 ¢cm (6 inch) van het midden van de knieschijf.

B. Open de voorflappen van de brace en leg deze plat neer. Verwijder het linker en
rechter deel van de brace zoals afgebeeld.

C. Bevestig het linker- en rechtergedeelte van de brace opnieuw zodat zij overeenkomen
met de afmetingen van het dijbeen en de kuit. Maak de haak-en-lus vast.

2.PLAATSING

A. Om de brace te plaatsen, moet u hem openmaken en achter de knie plaatsen.

B. Wikkel de bovenste flap om het dijbeen en de onderste flap om de kuit. Zorg ervoor
dat de knieschijf gecentreerd is en dat de brace comfortabel zit. Zorg ervoor dat de
overlapping voldoende is, zodat de haak niet in contact komt met de huid van de patiént.
C. Begin met de onderste band, trek de haak-en-lus riemen door de D-ringen en trek aan
tot de gewenste pasvorm of ondersteuning.

D. Maak haak-en-lus vast. De achterste banden kunnen worden aangepast voor extra
comfort.

3. SCHARNIER AANPASSEN

A. Verwijder de scharnier aan de bovenkant van de brace om deze aan te passen. Het
verwijderen gaat vaak gemakkelijker als de patiént de brace niet draagt.

B. Gebruik een hard oppervlak om de scharnierarmen om te vormen voor maximaal
comfort en ondersteuning.

C. Om het bewegingsbereik aan te passen, tilt u de hoes van de scharnier.

D. Zet de pinnen in de gewenste mate van flexie en extensie. Plaats de scharnier terug
in de hoes.

BEOOGD GEBRUIK
Om coronale stabilisatie van de knie te bieden en tegelijkertijd sagittale flexie/extensie
toe te staan tot voorgeschreven bewegingsbereik.

INDICATIES
Knie-instabiliteit door verslapping van het gewricht.

CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid of allergieén voor een van de materialen waarvan de brace is
gemaakt. Zwelling van het lymfeweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen.
Patiénten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient
plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen
en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische
aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen
alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit
product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door
een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING
Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Aan de lucht drogen;
Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicalién.

MATERIALEN
Nylon, Acetaal, Aluminium, Neopreen, Polyurethaan Vezel (Lycra), Thermoplastisch
Elastomeer.

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING
Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

MELDEN
Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de
Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEPERKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat
het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products,
LLC om in geval van een tekortkoming in de garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren

of te vervangen.

Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:

(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;

(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden
geleverd; of

(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical
Products, LLC.

HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR HET NIET FUNCTIONEREN VAN OF DEFECT AAN HET PRODUCT.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELIJK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE,
BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE
VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND
HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBIJ WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie
verschillen.

U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

1. NASTAVENI{ VELIKOSTI

A. Pro spravnou velikost ortézy zméfte stehno a lytko pfiblizné 15 cm od stfedu ¢ésky.
B. Otevfete predni chlopné ortézy a polozte ji naplocho. Odstrarite levou a pravou ¢ast
ortézy, jak je zndzornéno.

C. Znovu pfipojte levou a pravou ¢ast ortézy tak, aby odpovidaly rozmériim stehna a
lytka. Zajistéte suchy zip.

2. POUZIT

A. Pro nasazeni, oteviete ortézu a umistéte ji za koleno.

B. Omotejte horni chlopen kolem stehna a dolni chloperi kolem lytka. Zajistéte, aby byla
¢éska vycentrovéna a ortéza byla pohodIna. Ujistéte se, Ze prekryti je dostatecné, aby
suchy zip nebyl vystaven pokozce pacienta.

C. Pocinaje spodnim feminkem protdhnéte feminky se suchym zipem pfes D-krouzky a
utahnéte je do pozadované polohy nebo podpory.

D. Zajistéte suchy zip. Zadni popruhy Ize nastavit pro vétsi pohodli.

3. UPRAVA ZAVESU

A. Chcete-li provést nastaveni, odstrarite zdvés v horni ¢asti ortézy. Odstranéni je Casto
snazsi, kdyz ortéza neni na pacientovi.

B. Pomoci tvrdého povrchu vytvarujte ramena zavésu, abyste maximalizovali pohodli a
podporu.

C. Chcete-li upravit rozsah pohybu, zvednéte kryt ze zavésu.

D. Nastavte koliky do pozadovaného stupné flexe a extenze. Vratte zavés zpét do rukavu.

ZAMYSLENE POUZITI
Zajistit stabilizaci koronalni roviny kolena a soucasné umoznit flexi/extenzi sagitalni
roviny na predepsany rozsah pohybu.

INDIKACE
Nestabilita kolen kviili laxnosti kloubd.

KONTRAINDIKACE
Precitlivélost nebo alergie na néktery z materiald, ze kterych je podpéra vyrobena. Otok
lymfatické tkané zplsobeny poruchami obéhu. Pacienti, ktefi nesméji nosit ortézu podle
lékarskych pokynd.

BEZPECNOSTN{ OPATRENI

PRED POUZITIM SI PRECTETE POKYNY. Pfed pouzitim tohoto zafizeni je tieba zajistit
fadné proskoleni. Tyto pokyny jsou pouze pokyny a nejsou nabizeny jako |ékafska
doporuceni. Pokud trpite vaznym zdravotnim stavem, dirazné doporucujeme, abyste se
pred pouzitim tohoto produktu poradili s kvalifikovanym zdravotnickym pracovnikem.
Aby byl tento produkt ticinny, je nutné jeho spravné nastaveni. Za urcitych okolnosti
muze tento produkt pfedepsat Iékar. Dalsi informace naleznete v omezené zaruce.

POKYNY K PECI
Rucni prani pouze pfi 30°C; Vyperte v jemném pracim prostfedku; Suste na vzduchu;
Nepouzivejte bélidlo ani jiné chemické latky.

MATERIALY
Nylon, acetal, hlinik, neopren, polyuretanové vidkno (lykra), termoplasticky elastomer.

NENi VYROBENO Z LATEXU Z PRIRODNiHO KAUCUKU.

LIKVIDACE
Produkt mize byt bezpecné zlikvidovan v souladu s mistnimi zakony.

PODAVAN{ ZPRAV
Jakykoli zavazny incident tykajici se pouziti tohoto zafizeni jak pfislusSnému orgdnu ve
vasem staté, tak vyrobci (uveden v tomto dokumentu).

OMEZENA ZARUKA

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 zarucuje uzivateli, ktery pivodné zakoupil
tento produkt, ze neobsahuje vady materidlu a zpracovani. Vyhradni povinnosti spole¢nosti Aspen Medical
Products, LLC v pfipadé poruseni zaruky je opravit nebo vyménit vadny produkt nebo ¢ast (soucasti).

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC nebude mit podle této omezené zaruky zadnou povinnost v
pripadé, ze:

(a) Produkt nebyl zakoupen od spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC nebo prostiednictvim jejich
autorizovanych distribu¢nich kanéld;

(b) Produkt je pozménén;

(c) Do produktu jsou viozeny jakékoli soucésti, které nedodava spole¢nost Aspen Medical Products, LLC;
nebo

(d) Produkt se nepouziva v souladu s pokyny k pouziti spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC.

VYSE UVEDENE JE JEDINYM A VYLUCNYM PROSTREDKEM NAPRAVY V PRIPADE PORUCHY NEBO ZAVADY PRODUKTU. SPOLECNOST
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NENESE ODPOVEDNOST PODLE TETO ANI PODLE PREDPOKLADANE ZARUKY ZA JAKEKOLI

PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY. TATO ZARUKA NAHRAZUJE VSECHNY OSTATNI ZARUKY, VYSLOVNE NEBO
PREDPOKLADANE, VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL NEBO POUZITI, A VESKERE ZAVAZKY
NEBO ZAVAZKY ZE STRANY ZDRAVOTNICKYCH PRODUKTU SPOLECNOSTI ASPEN A ZA SKODY VZNIKLE V DUSLEDKU NEBO V
SOUVISLOSTIS POUZIVANIM PRODUKTU, KTERE JSOU TIMTO SPOLECNOSTI ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ODMITNUTY A
VYLOUCENY.

Tato zaruka vdm dava konkrétni zakonnd prava a mizete mit dalsi prava, kterd se lisi od mista k mistu.

Seznam autorizovanych distributor( ve vasi oblasti je k dispozici na vyzadani.




DANSK

EAAHNIKA

NORSK

POLSKI

SUOMI

SVENSKA

PYCCKMHA

PORTUGUES

X

1. FIND DEN RETTE STORRELSE

A. For at seette den korrekte storrelse af stotte korrekt skal du méle laret og leeggen ca. 6
tommer fra midten af knaeskallen.

B. Abn stottens forreste klapper, og leeg dem fladt. Fjern den venstre og hojre sektion af
stotten som vist.

C. Set venstre og hejre sektion af stetten pa igen, sa de svarer til mélingerne pa lar og
lzeg. Fastger krogen og lokken.

2. ANVENDELSE

A. For paseettelse, skal du abne stotten og placere bag knaeet.

B. Saet den overste flap rundt om laret og den nederste flap rundt om leeggen. Serg for,
at knaeskallen er centreret, og stotten sidder behageligt. Serg for, at overlapningen er
tilstraekkelig, patientens hud ikke har kontakt med krogen.

C. Start med bundstroppen, treek krog-og-lekkestropperne gennem D-ringene og stram
til den enskede pasform eller stotte.

D. Fastger krog og lokke. De bageste stropper kan justeres for ekstra komfort.

3. £NDRING AF HENGSEL

A. For en justering skal du fierne haengslet overst pa stotten. Fjernelse af enhed er ofte
lettere, hvis stotten ikke sidder pa patienten.

B. Brug en hard overflade til at konturere haengselarmene for den maksimale komfort
og stotte.

C. Loft deekslet af haengslet for at justere beveegelsesomradet.

D. Placer tappene i den enskede grad af bejning og forleengelse. Udskift haengslet i
aermet.

ANVENDELSESFORMAL
For at fa en god koronal planstabilisering af knaeet, samtidig med at tillade sagittalplan
fleksion / ekstension til foreskrevne vifte af beveegelse.

INDIKATIONER
Knee ustabilitet pa grund af slaphed i led.

KONTRAINDIKATIONER

Overfolsomhed eller allergi over for de materialer, bojlen er fremstillet af. Heevelse i
lymfeveevet forarsaget af kredslobssygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at
baere en bojle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDSREGLER

DISSE INSTRUKTIONER SKAL LASES FOR BRUG. Korrekt treening i brug af denne enhed
skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke
bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand,

er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du
bruger dette produkt. En korrekt montering er kraeve for at dette produkt skal veere
effektivt. Under nogle omsteendigheder kan dette produkt ordineres af en lsege. Se den
begreensede garanti for yderligere information.

PLEJEINSTRUKTIONER
Handvask kun ved 30 ° C; Vask med en mild rengeringsmiddel; Lufttorring; Brug ikke
blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
Nylon, Acetal, Aluminium, Neopren, Polyuretan Fiber (Lycra), Termoplastisk Elastomer.

DER ER INTET NATURGUMMILATEX | ENHEDEN.

MED HENSYN TIL BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

RAPPORTERING

Rapporter enhver alvorlig heendelse, der involverer brug af dette udstyr til bade
producenten og den kompetente myndighed, der er at finde i dette dokument Rapporter
enhver alvorlig haendelse, der involverer brug af dette udstyr til bade producenten og
den kompetente myndighed (der er at finde i dette dokument).

BEGR/ANSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt keber dette
produkt, at det er fri for mangler i materiale og udferelse. Den eneste forpligelse Aspen Medical Products,
LLC har i tilfaelde af misli af garantien er ion eller udskiftning af det eller de defekte
produkter eller dele.

Aspen Medicinal firmaer, LLC er ikke forpligtet til i henhold til denne begraensede garanti i tilfaelde af:
(a) Produktet er ikke kobt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede
distributionskanaler;

(b) Produktet er blevet sendret;

(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLCt; eller

(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC brugsvejledning.

DET FOREGAENDE ER DEN ENESTE 0G EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR FEJL I SERVICE AF, ELLER OM DER ER DEFEKTER | PRODUKTET.
ASPEN MEDICINSKE PRODUKTER, LLC HAR IKKE ANSVARET UNDER DENNE ELLER UNDERFORSTAENDE GARANTI FOR ALLE DIREKTE,
SPECIALE, TILF£LDIGE ELLER FOLGENDE SKADER. DENNE GARANTI ER | FORBINDELSE MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKET
ELLER UNDERFORSTAET, INKLUSIVT GARANTIEN FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SARLIGT FORMAL ELLER BRUG,

0G ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR PA DEN DEL AF ASPEN LEGEMIDLER, DER BRUGES | FORBINDELSE MED LAGEMIDLER,
ANVENDELSE AF PRODUKTERNE, DER ER FRISKRIVET G UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere
fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributerer i dit omrade er tilgaengelig efter anmodning.

1. AIANOTH METEOOYZ

A. Ta va 8LaréEeTe To KataMnAo PEYEBOC yLa TOV vAPONKA, LETPROTE TOV UNPo KAl Ty
KVAN TIEimou 15 ek. (6 [VTOEC) amd To KEVTPO TNE EMyovatidag tov mosiov.

B. AvoIETE T UTPOOTIVA TITEPUYLA TOL VAPBNKA KAl AKOVLUTTOTE TOV AMAWHEVO.
A@alpgote 10 aplotepd Kat SeEL TuApa Tov vapBnka omwe paivetat.

C. Emavacuvb£oTe 10 aplotepd Kat el TuApa 1ou vapBnka 1oL oL va Talptalouy pe
TIG HETPAOELG TOL UNPOD KAl TNG KVARNG. Ac@ANOTE To AyKIOTPO-Bpoxo.

2.TOMOOETHEH

A. Ta TV TomoBETNaN, avoiETe Tov vapBnKa Kat TomoBETHOTE TOV Tow armd To yovato.
B. TUNETE T0 MGV TTTEPVYLO YOPW A6 TOV UNPO KAl TO KATW TTTEPUYLO YOPW ard TV
KvAun. ®povtiote n emyovatia Tou MosLoL va Eival KEVIPAPLOHEVN KAl 0 VApBnKag
Avetoc. BeBaiwBeite mwg n emkaun eivat apkeT £T0L WOTE TO AYKIOTPO va PNy givat
EKTEBEPEVO 0TO SEPUA TOL AOBEVOUG.

C. ApxiCovtag pe 1o Katw Aoupi, mepdoTe Ta Aovptd AyKIoTPoL-BpoxXoL HEoa armo ta
Saytulisia o oxfua D kat opIETE PEXPL VA EXETE TNV EMBLUNTH EQAPHOYH A OTAPIEN.
D. Ao@aliote 10 AyKioTpo-Bpoxo. Ta miow Aovptd umopoLy va puBIaToLY yla
£MMPOGOETN Aveon.

3. TPOMOMOIHZH MENTEZE

A. Tla va Tov IPOCAPHOOETE, APAIPETTE TOV HEVIECE 0TO EMAVW PEPOC TOL VApBNka. H
agaipeon lvat ouvABwG Mo eVKOAN dTav 0 vapBnkag dev ival endvw otov acBevr.
B. Xpnotpomotote pia okAnpr EM@AvELd yla va oxNUAtioeTe Toug Bpayiove Tov
0TpoQEa yla BeATLoTONOINGN TNG AVEDTNC KAl OTAPIENG.

C. M va puBHIcETE TO ELPOC TNE KIVNONG, ONKWOTE TO KAAVHIA TOU HEVTEDE.

D. PuBpioTE TOUG TTEIPOLC 0TOV EMBLKUNTO BABUO KAUYNE KAL TTPOEKTACNC.
ENavatomnoBeTHoTE ToV HEVIEDE PEGA 0T BNKN.

MPOBAEMOMENH XPHEH
H otaBepomoinon Tov ote@aviaiov eMméSou ToL YOVATOC Kal ) Tavtdxpovn duvatotnta
KauPng/mpogktaong Tov ofehaiou eMmESOU o TPOKABOPIOUEVO ELPOC KIvVONG.

ENAEIZEIZ
ActdBeia yovatog €€ artiag tng xaAapwaong e apBpwonc.

ANTENAEIZEIZ

YrnepevaoBnoia ) alepyleg og KAmoLo amo Ta LAKA armoé Ta oroia eivat eTaypévog

0 vapdnkag. OidNpa 1ou AUPPATIKOV LGTOV TIPOKANODHEVO AT KUKAOPOPIKES
SUONETOLPYIEC. AGBEVEIG TTOL BEV TOUC EMTPEMETALVA POPOLY VAPBNKA COUPWVA UE
LATPIKEC 08NyieC.

MPODYAASEIX

AIABAXTE TIZ OAHTIEZ MPIN THN XPHEH. ©a mpémet va ponyeital owoth ekmaidsvon
GTNV XPAON QUTAG TNG GUGKELAC TIPWV TV Xpron Tne. Otodnyieg avtég amoteholy
KATELBLVTAPLEC YPAUHEG HOVO KAL SEV TIPOCPEPOVTAL WG LATPIKES CLOTATELS. EQv
TACKETE MO KATToLa 00Baph WTPIKNA KATaoTao, Ba MPEMel va suUBOVAEVTELTE KATTOLOV
KataAAnho emayyeApatia 6Tov Xwpo TNG LYELAg TP XPNOIOTIOIOETE AUTO TO TIPOTOV.
Ma va givat anoteAeopatiko 1o MPoioy autd Ba MPEMEL va EGAPHOOTEl 0woTd. T€
OPIOHEVEC TEPUTTWOELC, TO TTPOIOY AUTO UITOPEL va cuvTayoypa@Bei amd ylatpo. Asite
TNV MEPLOPLOREVN £YYUNON yLa IEPETaipw MANPOPOPLEC.

OAHFIEZ ZYNTHPHZHZ
MAVGLHO pE TO XEPL VO aTouG 30° C. MAEVETE e A0 KABAPIOTIKG. ITEYVWOTE OTOV
agpa. Mnv kavete xprion xAwpiov i GAANWY XNHIKWV.

YAIKA
Néthov, AketaAn, Ahoupivio, Neorpévio, lva MoAvoupedavng (Aikpa), O€ppomAacTiko
EAhaotopepéc.

AEN EINAI ®TIATMENO ME AATE= ANO ®YZIKO KAOYTZOYK.

ANOPPIWH
To mpoidv propei va anoppt@Bel e aoPAAELd GUUPWVA HE TOUE TOTIKOVG KAVOVIGHOUG.

MAPOXH ZTOIXEIQN

AVa@EpETE 0TIOLOSATIOTE 60BAPO TTEPIOTATIK OXETIKA LLE TNV XPAON TNG GUOKELAG
ALTAG 0TV appodLa Apyr TS XWPAG 0AG KAL 0TOV KATACKELAOTH (avaypa@eTal 1o
napév £yypago).

MNEPIOPIZMENH EFTYHZH

H Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, eyyudtat mpog Tov XpRoTn TMou £XEL KAVEL TNV apXIKN
ayopa ToL TapOVTOG MPOIOVTOG WG SV EXEL ENATTAHATA 0TA LAIKA KAl TNV TTOLOTNTA KATAOKELAG. H povn
vroxpéwon tng Aspen Medical Products, LLC otnv mepimtwon tng un op@ng eyydnong Ba ivat n emokeun
1} N QUTIKATAOTAON TOL EAATTWHATIKOD TIPOIOVTOG A £EAPTANATOG(-wV) TOU.

H Aspen Medical Products, LLC 8gv p£pet kapia IoXpEWON CUMPWVA HE TNV TTAPOVOA TTEPLOPLOHEVN
£yyonon ot epimTwon mou:

(a) To mpoidv Sev éxet ayopaotel and v Aspen Medical Products, LLC i péow twv eEovatodotnuéviv
NG TPOUNBEVTIKWY 08 WV.

(B) To mpoidv €xet uTIOOTEL pETATPOMEC.

(y) EEaptipata ta omola Sev xet mpopn@eboet n Aspen Medical Products, LLC £xouv evowpatw8el oto
Tpoioy,

(6) To mpoiiv Sev £xel xpnotpomonBet cbppwva pe Tig 08nyteg Xprang te Aspen Medical Products, LLC.

TATIPOANAGEPOENTA ATIOTEAOYN THN MONH KAI AMIOKAEIZTIKH AMOZHMIOZH STHN TYNTHPHEH, H EAATTOMA, TOY
MPOIONTOX. H ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC AEN ®EPEI EYOYNH TYMOONA ME THN MAPOYIA H THN OTIOIA YTOAHAOYMENH
ETTYHEH NPOZ OMOIETAHMOTE AMESES, EIAIKEZ, TYNEMATOMENES, H ZYNEMAKOAOYOES BAABEX. H MAPOYZA EMTYHIH

IZXYEI JE SYNAYAIMO ME TIZ OMOIET AMES ETYHEEIZ, PHTES H YIOAHAOYMENES, TYMMNEPIAAMBANOMENHS THI EMTYHIHT
EMMOPIKOTHTAS H KATAAAHAOTHTAS MPOS KATOIO SYTKEKPIMENO KOO H XPHIH, KAI ME OAEX TIZ YNIOXPEQEIL H EYOYNET
THI ASPEN ZE O,TI ADOPA TA IATPIKA MIPOIONTA THI 1A BAABEZ MOY MPOKYNTOYN ANO H ZE SXEZH ME THN XPHIH TON
MPOIONTON, NOY AIA TOY NAPONTOZ EZAIPOYNTAI AMO TA IATPIKA TPOIONTA THE ASPEN, LLC.

Hmapoloa eyydnon oag mpoopEPEL GUYKEKPILEVA VOUIKA SIKALPATA Kal EVEEXETAL VA EXETE AAA
SiKaiwpata mov Slapépouvv avahoya e Ty Tomobeaia.

Katdhoyog E0u01060TNHEVWY TTPOHNBELTLY 0TNV TIEPLOXA 0aG Elval SIABEGIHOG KATOTIV ATNRATOG.

1. STORRELSESTILPASNING

A. For a finne riktig sterrelse pa stotten, mal laret og leggen ca. 15 cm fra midten av
patella.

B. Apne frontklaffene pa statten og legg flatt. Fjern venstre og hoyre deler av statten
som vist.

C. Fest venstre og hoyre del av stetten igjen slik at de samsvarer med malingene av laret
og leggen. Fest borrelasen.

2. PAFORING

A. For a pafere, apne stotten og plasser bak kneet.

B. Legg den ovre klaffen rundt laret og nedre klaffen rundt leggen. Serg for at patella er
sentrert og at stotten er komfortabel. Serg for at overlappingen er tilstrekkelig slik at
borrelasen ikke er eksponert mot pasientens hud.

C. Start med bunnstroppen og trekk borrelasstroppene gjennom D-ringene, og stram til
onsket passform eller stotte.

D. Fest borreldsen. Posteriore stropper kan justeres for ekstra komfort.

3. HENGSELMODIFIKASJON

A. For ajustere, fiern hengselet pa toppen av stetten. Fjerning er ofte enklere nar stotten
ikke er pa pasienten.

B. Bruk en hard overflate til & konturere hengselarmene for & maksimere komfort og
stotte.

C. For djustere bevegelsesomradet, loft dekselet av hengselet.

D. Sett boltene til ensket grad av fleksjon og ekstensjon. Sett hengselet tilbake pa
hylsen.

TILTENKT BRUK
For & gi frontalplan-stabilisering av kneet mens du tillater sagittalplan-fleksjon/
ekstensjon innen foreskrevet bevegelsesomrade.

INDIKASJONER
Ustabilitet i kneet pa grunn av leddslapphet.

KONTRAINDIKASJONER

Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som stotten lages av. Hevelse
av lymfevevet forarsaket av kretslopslidelser. Pasienter som ikke har lov il & bruke en
stotte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER

LES INSTRUKSJONER F@R BRUK. Passende oppleering i bruken av denne enheten bor
finne sted for den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som
medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi
sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell for du bruker dette produktet. Riktig
passform kreves for at dette produktet skal veere effektivt. Under visse omstendigheter,
kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEIEINSTRUKSJONER
Handvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjeringsmiddel; Luftterk; Ikke bruk
blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
Nylon, acetal, aluminium, neopren, polyuretanfiber (lycra), termoplastisk elastomer.

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alle alvorlige hendelser som involverer bruken av denne enheten til bade
kompetent myndighet i ditt land og til produsenten (oppfert i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer il brukeren som opprinnelig kjoper dette
produktet at det er fritt for mangler i materiale og utferelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical
Products, LLC i tilfelle brudd pa garantien skal vaere & garantere eller skifte ut det defekte produktet eller
delen(e).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom:
(a) Produktet ikke ble kjopt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte
distribusjonskanaler;

(b) Produktet er endret;

(c) Deler som ikke leveres av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller

(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FOREGAENDE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT | SERVICE AV, ELLER MANGEL PA, PRODUKTET.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE V/ARE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN
DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FOLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER
IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMAL ELLER SPESIFIKK BRUK, 0G ALLE
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTAR FRA ELLER | FORBINDELSE MED
BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES OG EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra
sted til sted.

En liste over autoriserte distributerer i ditt omrade er tilgjengelig ved foresporsel.

1. DOBIERANIE ROZMIARU

A. Aby prawidtowo dobrac rozmiar ortezy, nalezy zmierzy¢ udo i tydke w odlegtosci
okoto 6 cali (15 cm) od Srodka rzepki.

B. Otworzy¢ przednie klapy stabilizatora i potozy¢ go ptasko. Zdjac lewaq i prawa czes$¢
stabilizatora, jak pokazano na rysunku.

C. Zamocowac ponownie lewa i prawa cze$¢ stabilizatora tak, aby pasowaty do
wymiaréw uda i tydki. Zapiac rzepy.

2.ZASTOSOWANIE

A. Aby natozyc stabilizator, nalezy go otworzyc¢ i umiesci¢ go za kolanem.

B. Owing¢ gorna klape wokot uda, a doing wokot tydki. Nalezy upewnic sie, ze rzepka
jestna Srodku i ze orteza jest wygodnie dopasowana. Nalezy upewnic sie, ze nachodzace
na siebie cze$ci majg wystarczajgca szerokosc, aby skora pacjenta nie byta narazona na
kontakt z rzepem.

C. Zaczynajac od dolnego paska, przeciagnac paski z rzepami przez pierscienie w
ksztatcie litery D i zacisnac, aby uzyskac¢ pozadane dopasowanie lub wsparcie.

D. Zapig¢ rzepy. Tylne paski mozna regulowac dla zwiekszenia komfortu.

3. MODYFIKACJA ZAWIASU

A. W celu regulacji nalezy usunac zawias znajdujacy sie w gornej czesci stabilizatora.
Zdejmowanie jest czesto tatwiejsze, gdy orteza nie jest zatozona na pacjenta.

B. Nalezy uzy¢ twardej powierzchni do wyprofilowania ramion zawiasu, aby
zmaksymalizowac komfort i wsparcie.

C. Aby wyregulowac zakres ruchu, z zawiasu nalezy zdja¢ ostone.

D. Ustawic sworznie w pozycji zapewniajgcej pozadany stopien zgiecia i wyprostu.
Wtozy¢ zawias z powrotem do tulei.

PRZEZNACZENIE
Zapewnia stabilizacje kolana w ptaszczyznie czotowej, pozwalajac jednoczesnie na
zgiecie/wyprost w ptaszczyznie strzatkowej do zalecanego zakresu ruchu.

WSKAZANIA
Niestabilnos¢ kolana spowodowana luzem w stawach.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrazliwosc lub alergia na ktérykolwiek z materiatow, uzytych do produkcji kotnierza.
Obrzek tkanki limfatycznej spowodowany zaburzeniami krazenia. U pacjentow, ktérym
lekarz zabronit noszenia kotnierza ortopedycznego.

SRODKI OSTROZNOSCI

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKE. Przed rozpoczeciem stosowania wyrobu u
pacjentéw nalezy przej$¢ odpowiednie szkolenie z zakresu jego obstugi. Niniejsze
instrukcje to jedynie wskazowki i nie nalezy ich traktowac jak zalecenia od lekarza.
Jesli pacjent cierpi na powazna chorobe, zdecydowanie zalecamy, aby przed uzyciem
tego produktu skonsultowac sie z uprawnionym pracownikiem stuzby zdrowia. Aby
ten produkt byt skuteczny, konieczne jest jego wtasciwe dopasowanie. W pewnych
okolicznosciach produkt ten moze zostac przepisany przez lekarza. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w ograniczonej gwarancji.

INSTRUKCJE KONSERWACJI
Prac wytacznie recznie w temperaturze 30°C; Stosowac delikatne $rodki piorace; Suszy¢
na powietrzu; Nie stosowac wybielacza ani innych srodkéw chemicznych.

MATERIALY
Nylon, acetal, aluminium, neopren, wiékno poliuretanowe (Lycra), elastomer
termoplastyczny.

NIE WYKONANO Z NATURALNEGO LATEKSU.

UTYLIZACJA
Produkt moze by¢ bezpiecznie utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZGLOSZENIA

Prosimy o zgtaszanie wszelkich powaznych incydentéw zwigzanych z uzytkowaniem tego
urzadzenia zaréwno wtasciwym wtadzom stanowym, jak i producentowi (wymienionemu
w niniejszym dokumencie).

OGRANICZONA GWARANCJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, gwarantuje uzytkownikowi, ktéry zakupit oryginalny
produkt, ze jest on wolny od wad materiatowych i produkcyjnych. Jedynym obowigzkiem firmy Aspen
Medical Products, LLC w przypadku naruszenia gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu
lub jego czesci.

Firma Aspen Medical Products, LLC nie ma zadnych zobowigzar w ramach niniejszej ograniczonej
gwarancji w przypadku, gdy:

(a) Produkt nie zostat zakupiony w firmie Aspen Medical Products, LLC ani poprzez autoryzowane kanaty
dystrybucji;

(b) Produkt zostat zmodyfikowany;

(c) Do produktu wmontowano elementy, ktdre nie zostaty dostarczone przez Aspen Medical Products,
LLClub

(d) Produkt nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami uzytkowania firmy Aspen Medical Products, LLC.

POWYZSZE JEST JEDYNYM | WYLACZNYM SRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEPRAWIDLOWEGO DZIALANIA LUB WADY
PRODUKTU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI W RAMACH NINIEJSZEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY. NINIEJSZA GWARANCJA
ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAZONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ
LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ORAZ WSZELKIE OBOWIAZKI LUB ZOBOWIAZANIA ZE STRONY
ASPEN MEDICAL PRODUCTS ZA SZKODY WYNIKAJACE Z UZYTKOWANIA LUB ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM PRODUKTOW, KTORE
ZOSTAJA NINIEJSZYM WYLACZONE PRZEZ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC

Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy okreslone prawa. Moga tez istniec inne prawa, ktdre réznig sie w
zaleznosci od lokalizacji.

Lista autoryzowanych dystrybutoréw z okolicy jest dostepna na zadanie.

1. MITOITUS

A. Tuen asianmukaiseen mitoittamiseen, mittaa reisi ja pohje noin 6 tuumaa polvilumpion
keskustasta.

B. Avaa tuen etuldpét ja aseta vaaka-asentoon. Irrota tuen vasen ja oikea osa kuvan
osoittamalla tavalla.

C. Kiinnita tuen vasen ja oikea osa takaisin siten, ettd ne vastaavat reiden ja pohkeen
mittoja. Kiinnitd koukku ja silmukka.

2.KAYTTO

A. Kéytd avaamalla tuki ja asettamalla polven taakse.

B. Kiedo ylempi léppa reiden ja alempi lappa pohkeen ympdrille. Varmista, ettd
polvilumpio on keskelld ja tuki miellyttdva. Varmista, ettd padllekkdisyys on riittdvd, jotta
koukku ei ole altistettuna potilaan iholle.

C. Aloita alahihnasta vetamalla koukku- ja silmukkahihnat D-renkaiden |&pi ja kirista
haluamaasi istuvuuteen tai tukeen.

D. Kiinnitd koukku ja silmukka. Takahihnoja voidaan sdataa mukavuuden lisé@miseksi.

3. SARANAN MUOKKAUS

A. Saada irrottamalla saranat tuen yldosasta. Poistaminen on usein helpompaa, kun tuki
ei ole potilaan pdalla.

B. Kdytd kovaa pintaa muotoillaksesi saranavarret mukavuuden ja tuen maksimoimiseksi.
C. Saada liikealuetta nostamalla kansi irti saranasta.

D. Aseta nastat haluamaasi taivutus- ja ojennusasteeseen. Vaihda sarana holkkiin.

KAYTTOTARKOITUS
Polven korc on vakaut
sallitaan madratylle liikealueelle.

i, samalla kun sagittaalitason taivutus/ojennus

INDIKAATIOT
Polven epdvakaus nivelten Idyhyydesta johtuen.

KONTRAINDIKAATIOT

Yliherkkyys tai allergiat mille tahansa materiaalille, josta tuki on valmistettu.
Verenkierron hairididen aiheuttama imukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivdt saa
kayttaa tukia ladketieteellisten ohjeiden mukaisesti.

VAROTOIMENPITEET

LUE OHJEET ENNEN KAYTTOA. Taman laitteen kdyton harjoittelun tulisi tapahtua
asianmukaisesti ennen laitteen asetusta. Nama ohjeet ovat vain viitteellisid, eika niita
tarjota ladketieteellisind suosituksina. Jos karsit vakavasta sairaudesta, suosittelemme,
ettd otat yhteytta valtuutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen ennen tdmén tuotteen
kayttod. Oikea sovitus vaaditaan tuotteen tehokkuuden takaamiseksi. Joissakin
olosuhteissa ladkari voi maaratd taman tuotteen. Katso lisatietoja rajoitetusta takuusta.

HOITO-OHJEET
Kasinpesu vain 30° C; pesu miedolla pesuaineella; ilmakuivaus; &ld kayta valkaisuainetta
tai muita kemikaaleja.

MATERIAALIT
Nylon, asetaali, alumiini, neopreeni, polyuretaanikuitu (lycra), termoplastinen
elastomeeri.

EI VALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA.

HAVITTAMINEN
Tuote voidaan havittda turvallisesti paikallisten lakien mukaisesti.

RAPORTOINTI
limoita tdman laitteen kdyttdon liittyvistd vakavista sattumuksista seka toimivaltaiselle
ettd valmi (tdssd asiakirjassa luetteloitu).

viranc

RAJOITETTU TAKUU

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, takaa kayttéjalle, joka alun perin ostaa tdman tuotteen,
ettei siind ole materiaali- tai valmistusvirheita. Aspen Medical Products, LLC:n ainoa velvollisuus takuun
rikkomisen yhteydessa on korjata tai vaihtaa viallinen tuote tai osa(t).

Aspen Medical Products, LLC:II4 ei ole téman rajoitetun takuun mukaisia velvoitteita, jos:

(a) Tuotetta ei ostettu Aspen Medical Products, LLC:Ita tai sen valtuuttamien jakelukanavien kautta;
(b) Tuotetta on muunnettu;

(c) Mika tahansa osa, joita Aspen Medical Products, LLC ei ole toimittanut, liitetédan tuotteeseen; tai
(d) Tuotetta ei kéyteta Aspen Medical Products, LLC:n Kéyttoohjeiden mukaisesti.

EDELTAVA ON AINOA JA YKSINOMAINEN KORVAUSVAATIMUS PUUTTEESEEN TAI VIRHEESEEN TUOTTEEN PALVELUSSA TAI
TUOTTEESSA. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC EI OLE VASTUUSSA TAKUUN TAI IMPLISIITTISEN TAKUUN MISTAAN SUORISTA,
ERITYISISTA, TAPAHTUMISTA TAI SITA SEURANNEISTA VAHINGOISTA. TAMA TAKUU KOSKEE KAIKKIA MUITA TAKUITA, ILMOITETTUJA
TAIIMPLISIITTISIA, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI
KAYTTOON, JA KAIKKI ASPEN-LAAKEVALMISTEIDEN VELVOLLISUUDET TAI VASTUUT VAHINGOILLE, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEN
KAYTOSTA TAI LITTYVAT TUOTTEIDEN KAYTTOON, MISTA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC TAMAN JALKEEN SANOUTUU IRTI JA
SULKEE POIS.

Téama takuu antaa sinulle tiettyja laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
alueittain.

Luettelo alueellasi on py

1. STORLEK

A. For att anpassa stodet pa ratt satt, mat laret och vaden ungefér 6 tum fran kndskalens
centrum.

B. Oppna de framre flikarna pa stodet och lagg den plant. Ta bort véanster och hoger del
av stédet som pa bilden.

C. Satt tillbaka de vénstra och hogra delarna av stodet sa att de matchar matten pa lar
och vad. Sékra krok och 6gla.

2. APPLIKATION

A. For att applicera, 6ppna stodet och placera bakom knéet.

B. Linda Gvre fliken runt laret och den nedre fliken runt vaden. Sakerstall att knaskalen ar
centrerad och att stédet &r bekvamt. Se till att Gverlappningen ar tillrécklig sa att kroken
inte &r for néra patientens hud.

C. Borja med den nedre remmen, dra remmarna med krok och 6gla genom D-ringarna
och dra at till 5nskad passform eller stod.

D. Sétt fast krok och 6gla. Bakre remmar kan justeras for 6kad komfort.

3. GANGJARNSMODIFIERING

A. For att justera, ta bort gangjérnet ldngst upp pa stodet. Borttagning &r ofta enklare nar
stodet inte sitter pa patienten.

B. Anvénd en hard yta for att konturera gangjarnsarmarna for att maximera komfort och
stod.

C. For attjustera rérelseomfanget, lyft locket fran gangjérnet.

D. Stall in stiften i 6nskad grad av flexion och extension. Sétt tillbaka gangjarnet i hylsan.

AVSEDD ANVANDNING
For att ge koronal planstabilisering av knaet samtidigt som det tillats sagittal
planbgjning/forlangning till foreskrivet rérelseomfang.

INDIKATIONER
Knéinstabilitet pa grund av ledslapphet.

KONTRAINDIKATIONER

Overkanslighet eller allergier mot ndgot av de material som knaskyddet ar tillverkat av.
Svullnad av lymfatisk vévnad orsakad av cirkulationsstérningar. Patienter som inte far
anvanda en ortopedisk anordning enligt medicinska instruktioner.

FORSIKTIGHETSATGARDER

LAS INSTRUKTIONER FORE ANVANDNING. Korrekt utbildning i anvéndningen av denna
enhet bor dga rum innan den tilldmpas. Dessa anvisningar ar endast riktlinjer och erbjuds
inte som medicinska rekommendationer. Om du lider av ett allvarligt medicinskt tillstand
rekommenderar vi starkt att du radg6r med en legitimerad sjukvardspersonal innan du
anvander produkten. Korrekt montering krévs for att denna produkt ska vara effektiv.
Under vissa omstandigheter kan den har produkten ordineras av en ldkare. Se den
begrénsade garantin for ytterligare information.

SKOTSELRAD
Handtvatt endast vid 30° C; Tvétta med milt rengéringsmedel; Lufttorka; Anvénd inte
blekmedel eller andra kemikalier.

MATERIAL
Nylon, acetal, aluminium, neopren, polyuretanfiber (lycra), termoplastiska elastomer.

INTE TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

BORTSKAFFANDE
Produkten kan kasseras pd ett sakert satt i enlighet med lokala lagar.

RAPPORTERING

Vanligen rapportera eventuella allvarliga hdndelser som rér anvandningen av denna
enhet till bade den behdriga myndigheten i ditt land och till tillverkaren (listas i detta
dokument).

BEGRANSAD GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterar anvandaren som ursprungligen koper denna
produkt att den &r fri fran defekter i material och utférande. Aspen Medical Products, LLC: s enda
skyldighet i handelse av garantibrott &r att reparera eller ersatta den defekta produkten eller delarna.

Aspen Medical Products, LLC har ingen skyldighet enligt denna begransade garanti i handelse:
(a) Produkten képtes inte fran Aspen Medical Products, LLC eller genom dess auktoriserade
distributionskanaler;

(b) Produkten har andrats;

(c) Eventuella delar som inte levererats av Aspen Medical Products, LLC sétts in i produkten; eller
(d) Produktens bruksanvisning anvéands inte i enlighet med Aspen Medical Products, LLC.

FOREGAENDE AR DET ENDA OCH EXKLUSIVA ATGARDEN FOR FEL | TJANSTEN AV ELLER FEL| PRODUKTEN. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC FAR INTE ANSVARAS UNDER DENNA ELLER UNDERFORSTADD GARANTI FOR EVENTUELLA DIREKTA, SPECIELLA,
TILLFALLIGA ELLER FOLJDSKADOR. DENNA GARANTI ERSATTER ALLA OVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA,
INKLUSIVE GARANTIN FOR SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE ELLER ANVANDNING, OCH ALLA
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS SIDA FOR SKADOR SOM UPPSTAR ELLER | FORBINDELSE MED
ANVANDNINGEN AV PRODUKTERNA, VILKA HARMED AVVISAS OCH EXKLUDERAS AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denna garanti ger dig specifika juridiska réttigheter och du kan ha andra rattigheter som varierar fran
plats till plats.

En lista 6ver auktoriserade distributorer i ditt omrade ar tillgénglig pa begaran.

1.MOArOHKA NO PASMEPY

A. Y106kl NPaBUNBLHO ONPEAENUTL Pa3Mep OpTe3a, U3MepbTe OKPYXHOCTL Ge/ipa U UKpbl
npumepHo B 15 caHTUMeTpax (6 AloiMax) OT cepeinHbl KONEHHOM YaLeyKu.

B. PackpoiiTe nepefHne fetanu opTesa i pasnoxuTe ero Ha POBHOM NOBEPXHOCTH.
PasbeanHuTe neByto 1 NpaBylo YacTh opTesa.

C. CHoBa COe/IMHNTE NEBYIO M NPaBYIO YaCTy Tak, YTOObI OHN COOTBETCTBOBANN
“3MepeHHbIM pa3mepam 6esipa 1 roneHn. 3athukcupyiite feTani C NOMOLLbIO IMMY UK.

2. HANNOXEHUE

A. lpyn HanoXeHM packpoiATe OpTe3 U PACNONOXMUTE €r0 N0/ KONEHOM.

B. OGepHuTe BEPXHIOK YaCTb OPTE3a BOKPYT 6€/1pa, @ HUXHIOK — BOKPYT rONeHH.
Y6eautech, 4To KONEHHAs Yalleyka HaXOAMUTCS MO LEHTPY, a NaLMeHTy yao6HO.
Y6eputech, 4To ieTanu opTe3a HaxoAAT APYr Ha Apyra B 10CTAaTOYHOI CTeneHu, 4To6bl
KPIOYKN OT INNYYKM He Kacannch KOXM NaLneHTa.

C. MpoTsiHUTe peMHK C Inyykami Yepes D-06pasHble KpenaeHus, HaunHas ¢ HUXHero
peMHS, 1 3aTaHUTe, 06ecneynBas Heo6XoaNMYIO CTeneHb NOAAEPXKKU.

D. 3achukcupyiite KOHLbI C NOMOLLbIO UNYYeK. [Ns AON0NHUTENBHOMO KoM opTa
MOXHO OTPerynnpoBaTh 3a/lH1e PEMHU.

3. UBMEHEHUE ®OPMbI LUAPHUPOB

A. Ecnn Heo6Xx0ANMO 0TPerynnpoBaTh OpTe3, CHUMUTE LWaPHUP B €ro BEPXHei YacTy.
370 Npolye cenath, eCN OpTe3 He HafleT Ha NaUMeHTa.

B. C nomoLbto TBEP/0/ NOBEPXHOCTM NPUAAIATE CTEPXHSM WaPHUPOB opMmy, KoTopas
o6ecneynt MakcMManbHbIi KOMBOPT U NOAAEPXKY.

C. 4706bI OTPErynMpoBaTh AMANa30H ABUKEHNS, CHUMUTE C LUAPHUAPA KPbILIKY.

D. C nomolbto WTUTOB ycTaHOBUTE HEOBXOANMYIO CTeNeHb CrnGaHns u pasrubanus.
YcTaHoBUTE WapHUP Ha MecTo.

LENIEBOE UCNOJIb30BAHUE
06ecneynBaeT cTabuM3aLmio KoNeHa BO PPOHTaNbHON NNOCKOCTH, N03BONSS CrubaTh/
pa3FMGaTb ero B caruTTasbHOM NI0CKOCTH B paMKax npeanucaHHoro ananasoHa.

MOKA3AHMUA K MPUMEHEHUIO
HecrabunbHoCTb KONeHa u3-3a CNaboCcTn CycTaBoB.

MPOTUBOMOKA3AHUA

MoBblWweHHas 4yBCTBUTENLHOCTb AW aNIepriug Ha Nto60oi U3 MaTepUanos, U3 KOTOPbIX
n3rotos/ieH kopcer. OTek MM aTNYECKOi TKaHW U3-3a HapyLIeHNs KPOBOOGPALLEHHS.
MaumneHTbl, KOTOPbIM 3aNPeLLeHO HOCUTb KOPCET N0 MEANUNHCKNM NOKA3aHNAM.

MEPBI MPEAOCTOPOXHOCTHU

MNEPE/ UCMO/Ib30BAHUEM BHUMATE/IbHO O3HAKOMBTECH C MHCTPYKLIMEN.
lpeaBapuTeNbHO HEOGXOANMO NPOIATY 0BYHEHUE TOMY, KaK N0Nb30BATLCS 3TUM
YCTPOWCTBOM. [laHHbIE YKa3aHus ABNSIOTCS 0GLYUMU COBETAMM, @ HE MEAULIMHCKUMU
pekoMeHaauuamn. Ecnv Bbl CTpafiaeTe cepbe3sHbIM 3a60/1€BaHNUEM, Mbl HACTORTENBHO
pEKOMEeH/yeM BaM NPOKOHCYNbTUPOBATLCS C KBANU(ULMPOBAHHBIM MEAUKOM Nepes
1CNONb30BaHNEM 3TOTO U3Aenus. YToGbl UCNONb30BAHME JAHHOTO U3AENUS PUHECNO
nonb3y, TpeGyeTcs ero NpaBuIbHas yCTaHOBKA. B HEKOTOPbIX Cy4asx AaHHOe
13[eN1e UCMOoNb3yeTcs N Ha3HaYeHMIo Bpaya. [JonoNHUTENbHYIO UH(OPMALIMIO CM. B
OrpaHUYeHHOM rapaHTHu.

PEKOMEHAALMKM MO YXo4y
CrupaTtb T01bKO BpyUHYt0 Npyu 30°C € MATKMM MOIOLUM CPEACTBOM, CYLLMTL Ha BO3AYXe,
He MCNo/b30BaTh OTOEIMBATENIN UMK APYTHe XMMUYECKHUE BelleCTBa.

MATEPUATbI
HeiinoH, auetanb, antoMUHNIA, HEONPEH, NOAYPETAHOBOE BONOKHO (Naikpa),
TePMONNACcTUYHbIA 3nacTomep.

HE COAEPXXWUT HATYPA/IbHOI O JIATEKCA.

YTUIU3AUMUA
ToBap MOXHO YTUNIN3UPOBATL B COOTBETCTBIUN C MECTHBIMM NPABUIAMMU.

YBEJOM/IEHUE OB MHLIMAEHTAX

Mpocum Bac coobuiath 0 NKGbIX CePbe3HbIX MHUMAEHTAX, CBA3AHHBIX C
WCNoNb30BaHUEM JaHHOI0 yCTpOﬁCTBa, B KOMMETEeHTHbI OpraH Bawero wrarau
NpoOM3BOAMTENIO (yKa3aHHOMY B 3TOM JOKYMEHTE).

OrPAHUYEHHASI TAPAHTUS

Komnanus Aspen Medical Products, LLC, UpeuH, Kanudophus, 92618, rapaHTupyet nonb3osarento,
KOTOPbI/i NEPBOHAYANILHO NPUOBPEN AaHHbI NPOAYKT, OTCYTCTBUE B HEM Je)eKTOB MaTepUanos u
n3r EAMHCTBEHHBIM TBOM Aspen Medical Products, LLC B cnyyae HapyweHus
rapaHTUy IBNSIETCS PEMOHT UU 3aMeHa AeEKTHOTO U3AENUS UMK €ro HaCTH.

Aspen Medical Products, LLC He HeceT TB MO AAHHO Or P i rapaHTn, ecnu:

(a) npoayKT He Gbin npuoGpeteH y Aspen Medical Products, LLC unu yepes ouumanbHble kaHanb!

npoaax;

(b) B NPOAYKT ObINK BHECEHBI U3MEHEHUS;

(c) B NPOAYKT Gblnu fieTanu, He noc Aspen Medical Products, LLC;

(d) npoayKT He ucnonb3yetcs B COOTBETCTBUM C UHCTPyKLUMAMM No npumeHeHnio Aspen Medical Products,
LC.

BbILIEM3/IOKEHHOE ABNAETCA EAMHCTBEHHBIM U UCK/IIOYUTE/IbHBIM CPEACTBOM BO3MELLIEHMS B C/IYYAE
HEMCMPABHOCTM UM [IEGEKTA U3E/NS. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC B PAMKAX IAHHON TAPAHTUV /TN JIHOBbIX
M10/1PA3YMEBAEMbIX TAPAHTWV HE HECET OTBETCTBEHHOCTY HU 3A KAKVE NPAMBIE, CNIELMATIBHBIE, C/TYYAMHBIE

VIV KOCBEHHBIE YBbITKW. HACTOSILLIAS TAPAHTVS 3AMEHSET JIFOBbIE PYTVIE BbIPAXEHHBIE A1V M10/IPA3YMEBAEMbIE
TAPAHTUI, BK/IOYAS FAPAHTUIO TOBAPHOW NPUTOAHOCTY U MPUTOAHOCTM 1A KOHKPETHOM LIE/IW, A TAKXE JIOBbIE
OBA3ATE/IbCTBA W/ OTBETCTBEHHOCTb CO CTOPOHbI ASPEN MEDICAL PRODUCTS B OTHOLEHWM NOBPEXAEHHH,
CBA3AHHBIX C UCTIO/Ib3OBAHUEM U3E/U; TAKUM OBPA3OM, ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC OTKASBIBAETCA OT HUX 1
CHWMAET C CEBS OTBETCTBEHHOCTb.

MNakHHas rapaHTus JaeT Bam onpeaeneHHble puanyeckue npasa. Takxe Bbl MoxeTe 061aAaTh 1 ApyruMu
NpaBaMmu, KOTOPbIE BaPbUPYIOTCA B 3aBUCUMOCTY OT MECTOMONOXKEHMS.

Cnncok othMumManbHbIx AMCTPUGHIOTOPOB B BalLeM PeroHe MOXHO Nosy4Tb N0 3anpocy.

1. TAMANHO

A. Para dimensionar adequadamente a drtese, meca a coxa e a panturrilha a
aproximadamente 15 cm do centro da patela.

B. Abra as abas frontais da cinta de fixacéo e coloque-a reta. Remova as se¢des
esquerda e direita da cinta de fixagdo, conforme mostrado.

C. Reconecte as se¢des esquerda e direita da cinta de fixacdo para que correspondam as
medidas da coxa e da panturrilha. Prenda o velcro.

2. APLICACAO

A. Para aplicar, abra a cinta de fixagdo e coloque atras do joelho.

B. Enrole a aba superior ao redor da coxa e a aba inferior ao redor da panturrilha.
Certifique-se de que a patela esteja centrada e a cinta de fixagdo esteja confortével.
Certifique-se de que a sobreposicéo seja suficiente para que o gancho ndo seja exposto
a pele do paciente.

C. Comegando com a correia inferior, puxe as correias de velcro através dos anéis D e
aperte até o encaixe ou suporte desejado.

D. Prenda o velcro. As correias posteriores podem ser ajustadas para mais conforto.

3. MODIFICAGAO DA DOBRADICA

A. Para ajustar, remova a dobradica na parte superior da cinta de fixacdo. A remogéo
geralmente é mais facil quando a cinta de fixacdo ndo estd colocada no paciente.

B. Use uma superficie dura para contornar os bracos da dobradica para maximizar o
conforto e o suporte.

C. Para ajustar a amplitude de movimento, levante a tampa da dobradica.

D. Defina os pinos no grau desejado de flexdo e extensdo. Substitua a dobradica na
manga.

USO PRETENDIDO
Fornecer estabilizacdo do plano coronal do joelho, a0 mesmo tempo em que permite a
flexdo/extensao do plano sagital para a amplitude de movimento prescrita.

INDICAGOES
Instabilidade do joelho devido a frouxidao articular.

CONTRAINDICACOES

Hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos materiais com os quais a 6rtese é
feita. Inchaco do tecido linfético causado por distdrbios circulatérios. Pacientes que ndo
podem usar colete de acordo com as instrugdes médicas.

PRECAUCOES

LEIA AS INSTRUGOES ANTES DE USAR. O treinamento adequado sobre o uso deste
dispositivo deve ocorrer antes de ser aplicado. Estas instrucdes séo apenas diretrizes
e ndo sdo disponibilizadas como recomendagées médicas. Se vocé sofrer de uma séria
condicdo médica, sugerimos que consulte um profissional de satide licenciado antes
de usar este produto. E necessario acompanhamento adequado para que este produto
seja eficaz. Em algumas circunstancias, este produto pode ser prescrito por um médico.
Consulte a garantia limitada para obter mais informagdes a esse respeito.

INSTRUCOES DE CUIDADOS
Lavar a médo apenas a 30°C; lave com detergente neutro; seque ao ar livre; ndo use dgua
sanitaria ou outros produtos quimicos.

MATERIAIS

Nylon, acetal, aluminio, neoprene, fibra de poliuretano (Lycra), elastomero termopldstico.

NAO CONTEM LATEX DE BORRACHA NATURAL.

DESCARTE
0 produto pode ser descartado com seguranca de acordo com as leis locais.

INFORMES
Informe qualquer incidente sério envolvendo o uso deste dispositivo ao fabricante e a
autoridade competente em seu estado e ao fabricante (listado neste documento).

GARANTIA LIMITADA

A Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garante ao usudrio que originalmente compra este
produto que ele est livre de defeitos de material e méo de obra. A tinica obrigacdo da Aspen Medical
Products, LLC, no caso de violacdo da garantia, sera a reparacdo ou substituicao do(s) produto(s)
defeituoso(s).

A Aspen Medical Products, LLC, ndo tera nenhuma obrigacao sob esta garantia limitada caso:

(a) O produto ndo tenha sido comprado da Aspen Medical Products, LLC, nem de seus canais de
distribuicdo autorizados;

(b) O produto seja alterado;

(c) Quaisquer pecas ndo fornecidas pela Aspen Medical Products, LLC, sejam inseridas no produto; ou
(d) O produto ndo seja usado de acordo com as instrugées de uso de produtos médicos da Aspen Medical
Products, LLC.

O ANTECEDENTE E 0 UNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA FALHA NO SERVICO OU DEFEITO NO PRODUTO. A ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC, NAO DEVE SER RESPONSABILIZADA SOB ESTA OU QUALQUER GARANTIA IMPLICITA POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS
OU IMPLICITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE COMERCIALIZACAO OU ADEQUAGAO A UM DETERMINADO FIM OU USO E TODAS AS
OBRIGACOES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA ASPEN MEDICAL PRODUTOS POR DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS
AUTILIZACAO DOS PRODUTOS, QUE SAO REJEITADOS E EXCLUIDOS PELA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Esta garantia Ihe da direitos legais especificos, e vocé pode ter outros direitos que variam de local para
local.

Uma lista de distribuidores autorizados em sua area esté disponivel mediante solicitacdo.

1. R

A BERBHTRAEISBENRYT, NEEERES
N9 BB M E AR/,

B. AR SRHIE A HIEE KT, 173
C. EFREFHTBNE. G50, LEYE
IR,

DAL KREY 6 T (4915

TENT R, BB,
MERAREF/NRR T, REH

2. A

A ERER, ARFTS, AETREES.

B. ¥ ERE LU ARE, TRE LT, BRESESMTHROL, BFFS
LTI, MRIBERBHEELS, BRHHEMBSRRAK.

C. MIEHFFA, EHIFNEET D AR, B &S EMNME,

D. RE#HWAHR. AILUAE B, WRSFEN.

3. fkfE

AL EFRE, N ERTEE TR kAN ER 2%,
B. (EAREENREIFARRERAITHRE, LIRS EEMZItE.
C. ERPRHBEDEDTE, MR LIREEF-

D. BHTARE BN EHMIERER, BRIFENRE.

TR RE

EAFRRER M/ FRENEEHEENEN, RH{BREERENIZEE.
iERIAE

HF XIS BBRXTFRE.

BRI

MBS BRI ERME RS R NI HIE. BFRARESEHHE
BRI, RIBEBERAIZHENEE,

EARER
ERARNEFAIRE., AL RER, NFHTEMBRENERE)I, XL

TMXERIER, HTMEAEFEZIRH. MREBEERR, HITEIEIN
BEEREFRZASAERRNETREZI AL BEXREY, &
TUEHMES, FREBRT, EETRSELSPERERE~ R, FEHE
FRIRIEL T BEZIER.

RIFIE
7E 30°C BB EHRFit; ARMEY: 7 BT BERRAFIRE
b3 dho

LzEsy
e, Z45EE 8. AT IRK. RAEEEFHE GEF)  ALEMBME,
FIERARARIFIE.

WE

AIRELHERUR NS RAE~R.

&

INRAE A B RAERAMEEM, EREPEMNOEERIURE X
FFrIBHIERIR Ho

HIRIFE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 MR E = @A FRIE, =@~
BFEMBREFETZAENERR, NRFBRIZMHRIE, Aspen Medical Products, LLC HHE—
HAERBERBRERBH R

TELTFERT, Aspen Medical Products, LLC R#IB B IRRIET FAYERINS:
(a) F=EAZM Aspen Medical Products, LLC St IS HREWE;
(b) =REREH;
(c) P& ENTHIEH Aspen Medical Products, LLC IR {EEE @SR S
(d) 3¥%Z88 Aspen Medical Products, LLC # (fEFRA) AL

EFRIFERERERE, ERNEOTERE—MH I RIS, BT EMER. 5%, BEARUENR
%, ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC B FRABARIE SRR RN FAFRE. AMRES G EMRR
HEVRIRIE, SEX T EHMERFEBRNE S EMRIE, LI ASPEN MEDICAL PRODUCTS % & A
SIESAARABET =L RIFTH XS5 FE. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC TE BB INFIRHRFIE &S RIE

XEMHFE

AR T EAFE HVA R, HEERIREEZHEMAR, XA RS,

R REVEFRE X BV IRAR Y S R &




