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1. PREPARATION 1. VORBEREITUNG 1. PREPARACION 1. PREPARAZIONE 1. PREPARATION 1. VOORBEREIDING 1. PRIPRAVA
Select appropriate brace size by measuring around the waist and hips. Den Taillen- und Hiiftumfang ausmessen, um die geeignete GroBe der Stiitzorthese zu Tome las medidas del contorno de la cintura y las caderas para seleccionar el tamafio Seleziona la taglia corretta del tutore misurando vita e fianchi. Sélectionnez la taille d’orthése appropriée en mesurant la circonférence de la taille et des Selecteer de passende braceafmeting door rond de taille en de heupen te meten. Zvolte vhodnou velikost ortézy zméfenim obvodu pasu a boku.
bestimmen. adecuado de faja lumbar. hanches.
SIZING GUIDE - - GUIDA ALLE TAGLIE MAATSCHEMA TABULKA VELIKOSTI
Size Circumference GROBENTABELLE GUIADETALLAS Taglia Circonferenza GUIDE DES TAILLES Maat Omtrek Velikost Obvod
X-SMALL 255-295in 6575 cm Groge Umféng Talla Circunferencia MOLTO PICCOLA (XS) 255-295in 6575 cm Taille Circonférence EXTRAKLEIN 255295 inch 65— 75cm VELMI MALE 255 - 295 palci 65—75cm
® SMALL 295_335in 75_85cm X-SMALL 25-5—29-5."1 65-75cm EXTRA PEQlNJENO(XS) 25.5 - 29.5 pulgadas 65-75cm PICCOLA (S) 29.5-33.5in 75-85cm TRES PETITE 25.5-29.5 po 65-75cm KLEIN 29.5-335inch 75-85cm MALE 29.5 - 33.5 palcii 75— 85cm
MEDICAL PRODUCTS MEDIUM 33.5-37.25in 85— 95cm SMALL 295-335 in 75-85¢cm PEQUENO () 29.5 - 33.5 pulgadas 75-85cm MEDIA (M) 33.5-37.25in 85— 95 cm PETITE 29.5-335po 75-85cm MIDDELGROOT 33.5-37.25inch 85— 95 cm STREDNI 33.5 - 37.25 palcii 85-95cm
LARGE 3725 — 41.25 in 95— 105 cm MEDIUM 335-37.25in 85-95cm MEDIANO (M) 33.5 - 37.25 pulgadas 85-95cm GRANDE (L) 37.25— 41.25 in 95105 cm MOYENNE 33.5-37.25po 85-95cm GROOT 37.25 — 41.25 inch 95-105 cm VELKE 37.25 — 41.25 palcii 95105 cm
ELITETM ACTIVE X-LARGE 41.25-45.25in 105 - 115 cm XT:RG:E j:;:*:;ii f“ 95-105¢cm GRANDE (L) 37.25-41.25 pulgadas  95-105cm MOLTO GRANDE (XL) 41.25-45.25in 105 - 115 cm GRANDE 37.25 - 41.25 po 95-105cm EXTRA GROOT 41,25 - 45.25 inch 105 - 115 cm VELMI VELKE 41,25 - 45.25 palci 105 - 115 cm
/ \ XX-LARGE 45.25 - 49.25 in 15 125 cm -25-45.251n 105-15cm EXTRA GRANDE (XL) #41.25-45.25 pulgadas 105 -115¢cm GRANDISSIMA (XXL) 45.25-49.25in 115 -125 cm TRES GRANDE 41.25 - 45.25 po 105-115cm EXTRA EXTRA GROOT 45.25 - 49.25 inch 15-125cm EXTRA VELKE 45.25 — 49.25 palci 115 - 125 cm
XXX-LARGE 49.25-591in 125-150 cm XX-LARGE 45.25-49.25in 15 -125cm EXTRA EXTRA GRANDE (XXL) 45.25-49.25 pulgadas 115125 cm GRANDISSIMA (XXXL) 49.25-59.1in 125150 cm SUPER-GRAND 45.25 - 49.25 po 15125 cm EXTRA EXTRAEXTRAGROOT | 49.25-591inch 125 -150 cm EXTRA EXTRA EXTRA VELKE 49.25 591 palc 125 -150 cm
XXX-LARGE 49.25 - 591in 125 - 150 cm EXTRAEXTRAEXTRAGRANDE(XXXL) | 49.25-591pulgadas ~ 125-150 cm TRES TRES TRES GRANDE 49.25-59.1po 125 -150 cm
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2. ADJUST LUMBAR PAD
Position the lumbar pad in the desired location on the inside of the belt as shown. Press
down on the hook and loop to secure.

3. PLACEMENT

A. Apply the fully stretched brace making sure the back panel is centered and low on the
back.

B. Overlap the ends of the brace so the hook material grips the opposite side loop as tightly
as possible.

C. Be sure the top and bottom of the brace is snug. If needed, angle ends to create a snug fit.

4. TIGHTEN & ADJUST

A. Slip your thumbs through the holes in the pull tabs. Pull away from your body. The left pull
tab controls lower compression and the right pull tab controls upper compression. Adjust
compression as needed.

B. When desired compression is achieved, place the hook side of the pull tabs down onto the
loop material to secure.

INTENDED USE
To provide motion restriction and stability of the lumbar-sacral spine.

INDICATIONS

Postoperative support, Deconditioned trunk musculature, Post laminectomy syndrome,
Surgical Decompression procedures, Non-surgical Decompression procedures,
Degenerative disc disease, Bulging or herniated disc, Non-specific low back pain,
Chronic low back pain, Spondylolysis, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligament
sprains / Muscle strains, Spondylosis (Osteoarthritis/Degenerative Joint Disease),
Facet syndrome, Sl dysfunction, Sacroiliitis, Radiculopathy, Injections, Radiofrequency
Ablation, Lumbar Multifidus Muscle Atrophy.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made.
Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not
allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should
take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered
as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we
strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using
this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some
circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited
warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other
chemicals.

MATERIALS
Nylon, Polyester, Polyethylene, Polyurethane, Acetal, PVC.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent
Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product
thatitis free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products,
LLCin the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:

(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels
of distribution;

(b) The product s altered;

(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or

(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON
THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS,
WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location to
location.

Alisting of authorized distributors in your area is available upon request.

2. POSITIONIEREN SIE DIE LUMBALE STUTZE

Die Lumbalpelotte, wie in der Abbildung dargestellt, in die gewiinschte Position, an der
Innenseite der Orthese, bringen. Daraufhin den Klettverschluss andriicken, um die Pelotte in
der Position zu sichern.

3. ANLEGEN

A. Die vollstandig gedehnte Stiitzorthese anlegen und darauf achten, dass das Riickenteil
zentriert und im unteren Riickenbereich anliegt.

B. Um die Stiitzorthese in ihrer Stabilisierungsfunktion zu nutzen, die Enden der Stiitzorthese
maglichst eng iibereinanderlegen, sodass die Seite des Klettverschlusses mit den
Widerh&kchen in die Seite mit der Schlaufenstruktur greift. Diese Einstellung wird erlauben,
dass das unelastische Gestrickmaterial zusammen mit der Pelotte eine funktionelle
Stabilisierungseinheit bilden.

C. Darauf achten, dass Ober- und Unterteil der Orthese fest anliegen. Bei Bedarf die Enden
schrég iibereinanderlegen, um die Orthese optimal an die Anatomie anzupassen.

4. FESTZIEHEN UND POSITIONIEREN

A. Um die Stiitzorthese in ihrer Lumbalstiitzfunktion zu nutzen, die Daumen in die Laschen
der Zugleinen stecken. Die Leinen nach aussen vom Kdrper weg ziehen. Diese Einstellung
wird die Kompression und die Wechselwirkung mit dem unelastischen Gestrickmaterial
verstarken. Mit der linken Zugleine wird die Kompression am unteren Teil der Orthese
reguliert, wahrend die rechte Zugleine die Kompression am oberen Teil der Orthese reguliert.
Die gewiinschte Kompression einstellen.

B. Sobald die gewiinschte Kompression erzielt ist, die mit Hakchen versehene Seite des
Klettverschlusses der Zugleinen auf die Schlaufenstruktur driicken, um die Orthese zu
sichern.

VERWENDUNGSZWECK
Um Bewegungseinschrankung und Stabilitat der lumbal-sakralen Wirbels&ule zu
ermdglichen.

INDIKATIONEN

Postoperative Unterstiitzung, untrainierte Rumpfmuskulatur, Postlaminektomie-
Syndrom, chirurgisches Dekompressionsverfahren, nicht-chirurgische
Dekompressionsverfahren, degenerative Bandscheibenerkrankung,
Bandscheibenvorfall oder -hernie, unspezifische Riickenschmerzen, chronische
Riickenschmerzen, Spondylose, Spinalstenose, Béanderzerrungen / Muskelzerrungen,
Spondylose (Osteoarthritis/degenerative Gelenkerkrankung), Facettensyndrom, Sl-
Dysfunktion, Sakroiliitis, Radikulopathie, Injektionen, Radiofrequenzablation, lumbale
Multifidus-Muskelatrophie.

KONTRAINDIKATIONEN

Uberempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stiitze
besteht. Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstérungen.
Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stiitze tragen
diirfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geréts
sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen

nur als Richtlinie und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn

Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen
lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen
Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten
Sie die beschrénkte Garantie fiir weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE
Nur von Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der
Luft trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN
Nylon, Polyester, Polyethylen, Polyurethan, Acetal, PVC.

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG
Das Produkt kann sicher entsprechend der értlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG

Bitte melden Sie alle schweren Zwischenfélle im Zusammenhang mit der Anwendung
dieser Vorrichtung der zustandigen Behdrde in Ihrem Staat und dem (in diesem
Dokument aufgelisteten) Hersteller.

BESCHRANKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt urspriinglich
gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von
Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten
Produktes oder des Teils/der Teile sein.

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschrankten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder iiber seine autorisierten Vertriebskanale
erworben wurde;

(b) das Produkt verandert wurde;

(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefiigt
werden, oder

(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC
verwendet wird.

DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFEKT DES PRODUKTES.

ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FUR JEGLICHE
INDIREKTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN,
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWAHR DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FUR SCHADEN, DIE
SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS,
LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsanspriiche und Sie kdnnten andere Rechte haben, die je nach
Standort variieren.

Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfiigbar.

Hinweis fiir Sehbehinderte und Blinde:

Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den
Gebrauch eingewiesen.

2. AJUSTE LA ALMOHADILLA LUMBAR
Ubique la almohadilla lumbar en el lugar deseado de la parte interior del cinturén como se
indica. Presione hacia abajo en el gancho y bucle para sujetar.

3. COLOCACION

A. Coloque la faja lumbar totalmente extendida, asegurdndose de que el panel posterior esté
centrado y bajo en la parte posterior.

B. Superponga los extremos de la faja lumbar de manera que el material de gancho se sujete
al lado opuesto de bucle de la forma mas firme posible.

C. Aseglirese que las partes superior e inferior de la faja lumbar estén perfectamente
ajustadas. De ser necesario, coloque los extremos en dngulo para obtener un ajuste
perfecto.

4.TENSAR Y AJUSTAR

A. Deslice los pulgares a través de los orificios en las lengiietas de traccion. Aléjelas de su
cuerpo. La lengiieta de traccién izquierda controla la compresién inferior y la lengiieta de
traccién derecha controla la compresién superior. Ajuste la compresion, segun sea necesario.
B. Cuando se obtiene la compresion deseada, colocar el lado de gancho de las lengiietas de
traccion sobre el material de bucle para sujetar.

USO PREVISTO
Para proporcionar restriccién de movimiento y estabilidad de la columna lumbosacra.

INDICACIONES

Soporte posquirdrgico, desacondicionamiento de la musculatura del tronco, sindrome
poslaminectomia, procedimientos de descompresion quirdrgica, procedimientos

de descompresion no quirtrgicos, enfermedad discal degenerativa, hernia o
abultamiento del disco, dolor lumbar inespecifico, dolor lumbar crénico, espondilolisis,
espondilolistesis, estenosis espinal, esguinces de ligamentos/distensiones musculares,
espondilosis (osteoartritis/enfermedad degenerativa de las articulaciones), sindrome
facetario, disfuncion SI, sacroileitis, radiculopatia, inyecciones, ablacién por
radiofrecuencia, atrofia del mdsculo multifido lumbar.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales de fabricacion del soporte.
Inflamacion del tejido linfético causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de
acuerdo a instrucciones médicas, no estan autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una
capacitacién adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas
instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si
padece una afeccion médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte
con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un
ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este
producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantia limitada para obtener
mas informacién.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use
blanqueador ni otros productos quimicos.

MATERIALES
Nailon, poliéster, polietileno, poliuretano, Acetal, PVC.

NO ESTA HECHO CON LATEX DE CAUCHO NATURAL.

ELIMINACION
El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la
autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTIA LIMITADA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este
producto estd libre de defectos de material y mano de obra. La tinica obligacién de Aspen Medical
Products, LLC en el caso de violacién de la garantia, serd la de reparar o reemplazar el producto o las
piezas con fallas.

Aspen Medical Products, LLC no tendrd obligacion alguna respecto de esta garantia limitada en los
siguientes casos:

(a) El producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribucién
autorizados.

(b) El producto fue modificado.

(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.

(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.

EL PRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO UNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN EL PRODUCTO.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NO TENDRA RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTIA O CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA POR DAROS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS
GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUSO LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO O

USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS PORLOS
DANOS QUE SE DERIVEN O ESTEN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y
EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garantia le otorga derechos legales especificos que pueden variar segun la ubicacién.

Una lista de distribuidores autorizados en su drea estd disponible a su pedido.

2.REGOLARE IL CUSCINETTO LOMBARE
Posizionare il cuscinetto lombare in posiziona desiderata all’interno della cinghia, come
indicato. Premere il gancio e avvolgere per fissare.

3. POSIZIONAMENTO

A. Applicare il tutore completamente allungato, assicurandosi che il pannello sul dorso sia
centrato e nella parte bassa della schiena.

B. Sovrapporre le estremita del tutore in modo che il materiale del gancio stringa il lato
opposto dell’anello il pili possibile.

C. Assicurarsi che la parte superiore e inferiore del tutore siano aderenti. Se necessario,
agire sulle estremita per creare un’aderenza perfetta.

4. STRINGERE E REGOLARE

A. Infilare i pollici attraverso i fori nelle linguette di tiraggio. Tirare allontanandole dal
corpo. La linguetta sinistra controlla la compressione inferiore e la linguetta destra
controlla la pressione superiore. Regolare la compressione in base alla necessita.

B. Quando si raggiunge la compressione desiderata, posizionare il gancio laterale delle
linguette sull’anello per bloccare.

USO PREVISTO
Per garantire la limitazione del movimento e la stabilita della colonna vertebrale
lombare-sacrale.

INDICAZIONI

Supporto postoperatorio, muscolatura del tronco decondizionata, sindrome post
laminectomia, procedure di decompressione chirurgica, procedure di decompressione
non chirurgiche, malattia degenerativa del disco, gonfiore o ernia del disco, dolore
lombare non specifico, dolore lombare cronico, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi
spinale, stiramenti dei legamenti/strati muscolari, spondilosi (osteoartrosi/malattia
degenerativa delle articolazioni), sindrome di Facet, disfunzione dell’articolazione,
sacroileite, radiculopatia, iniezioni, ablazione a radiofrequenza, atrofia muscolare
lombare multifido.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilita o allergia ai materiali con i quali @ composto il tutore. Gonfiore del tessuto
linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore
secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell’applicazione di questo dispositivo
& necessario effettuare una formazione adeguata sull’utilizzo. Queste indicazioni sono
solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una
grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario
autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per I'efficacia di questo prodotto &
necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto puo essere
prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all’aria; non
usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI
Nylon, poliestere, polietilene, poliuretano, Acetale, PVC.

REALIZZATO SENZA LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO
Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI

Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave che coinvolge I'utilizzo di questo
dispositivo sia all’autorita competente del tuo paese che al produttore (elencatiin questo
documento).

GARANZIA LIMITATA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all’utente che acquista originariamente questo
prodotto che & privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in
caso di violazione della garanzia sara quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.

Aspen Medical Products, LLC non avra alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti casi:
(a) Il prodotto non & stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di
distribuzione autorizzati;

(b) Il prodotto e stato alterato;

(c) Nel prodotto sono state inserite parti non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o

(d) Il prodotto non & utilizzato ai sensi delle istruzioni per I'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.
QUANTO SOPRA E L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARA RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIAS| GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI,
SPECIFICI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O
IMPLICITE, COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGH
O RESPONSABILITA DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI,
CHE SONO QUI DECLINATE ED ESCLUSE DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e I'utente puo avere altri diritti che variano
da localita a localita.

L'elenco dei distributori autorizzati nella zona dell'utente & disponibile su richiesta.

2. AJUSTER LE COUSSIN LOMBAIRE
Positionnez le coussin lombaire a I'endroit désiré sur I'intérieur de la ceinture tel qu’indiqué.
Appuyez sur le crochet et sur la boucle pour le fixer.

3.PLACEMENT

A. Enfilez I'orthése bien étirée en vous assurant que le panneau arriére soit centré et
correctement placé au bas du dos.

B. Faites se chevaucher les extrémités de I'orthése de maniére a ce que le matériau du
crochet accroche la boucle du coté opposé aussi fermement que possible.

C. Assurez-vous que le haut et le bas de I'orthése sont bien ajustés. Si nécessaire, inclinez
les extrémités pour créer un bon ajustement.

4. RESSERRER ET AJUSTER

A. Faites glisser vos pouces a travers les trous dans les tirettes. Eloignez-les de votre
corps. La languette de gauche contréle la compression inférieure et la languette de droite
contréle la compression supérieure. Ajustez la compression selon les besoins.

B. Une fois la compression souhaitée atteinte, placez le c6té des languettes doté d’un
crochet vers le bas dans la boucle pour le fixer.

UTILISATION PREVUE
Pour assurer la restriction des mouvements et la stabilité de la colonne lombo-sacrée.

INDICATIONS

Soutien postopératoire, musculature du tronc manquant d’exercice, syndrome
post-laminectomie, procédures de décompression chirurgicales, procédures de
décompression non chirurgicales, discopathie dégénérative, disque bombé ou

hernié, lombalgie non spécifique, douleurs lombaires chroniques, spondylolyse,
spondylolisthésis, Sténose vertébrale, entorses ligamentaires / musculaires, spondylose
(arthrose / maladie articulaire dégénérative), syndrome des facettes, dysfonction sacro-
iliaque, sacro-iliite, radiculopathie, injections, ablation par radiofréquence, atrophie du
muscle multifidus lombaire.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou allergies a I'un des matériaux utilisé pour fabriquer I'appareil.
Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non
autorisés a porter une attelle pour raisons médicales.

PRECAUTIONS

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée a I'utilisation
de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des
lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Sivous
souffrez d’un probleme médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter

un professionnel de la santé agréé avant d’utiliser ce produit. Un réglage adéquat est
nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit
peut étre prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus
amples informations.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Laver a la main uniquement a 30 °C; Laver avec un détergent doux ; Sécher a I'air libre ;
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou d’autres produits chimiques.

MATERIAUX
Nylon, Polyester, polyéthylene, Polyuréthane, Acétal, PVC.

NON FABRIQUE AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR ELIMINATION
Le produit peut étre éliminé en toute sécurité conformément aux lois locales.

SIGNALEMENT

Veuillez signaler tout incident grave impliquant I'utilisation de ce dispositif a la fois a
I"'autorité compétente de votre Etat et au fabricant (figurant dans la liste présente dans
ce document).

GARANTIE LIMITEE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit a I'utilisateur qui est I'acheteur d’origine de ce
produit qu’il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La seule obligation d’Aspen Medical
Products, LLC en cas de rupture de garantie est de réparer ou de remplacer le produit ou la (les) piece(s)
défectueuse(s).

Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n’aura aucune obligation au titre de cette garantie
limitée :

(a) Le produit n’a pas été acheté aupres d’Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution
autorisés ;

b) Le produit est modifié ;

(c) Toute piece non fournie par Aspen Medical Products, LLC a été insérée dans le produit ; ou

(d) Le produit n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi d’Aspen Medical Products, LLC.

CE QUI PRECEDE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DEFAUT DE SERVICE OU DE DEFECTUOSITE DU PRODUIT. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC N'EST PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRESENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE
TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF. LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, ET
TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES DE LA PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE
OU LIES A L'UTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PRESENTE DECLINES ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.
Cette garantie vous donne des droits Iégaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient
d’un endroit a l'autre.

Une liste des distributeurs autorisés dans votre région est disponible sur demande.

2.RUGKUSSEN AANPASSEN
Plaats het rugkussen op de gewenste plaats aan de binnenkant van de riem zoals
weergegeven. Druk op de klittenband om hem vast te zetten.

3. PLAATSEN

A. Breng de volledig uitgerekte brace aan en zorg ervoor dat het achterpaneel
gecentreerd en laag op de rug ligt.

B. Leg de uiteinden van de brace over elkaar zodat het haakmateriaal de
tegenoverliggende zijlus zo goed mogelijk vasthoudt.

C. Zorg ervoor dat de bovenkant en de onderkant van de brace goed aansluiten. Indien
nodig, kunt u de uiteinden buigen om voor een aansluitende pasvorm te zorgen.

4. STRAKTREKKEN & VERSTELLEN

A. Steek uw duimen door de gaten in de treklipjes. Trek weg van uw lichaam. Het linker
treklipje past de onderste compressie aan en het rechter treklipje past de bovenste
compressie aan. Pas de compressie aan als dat nodig is.

B. Wanneer de gewenste compressie is bereikt, plaatst u de haakzijde van de treklipjes
naar beneden op het lusmateriaal om deze vast te zetten.

BEOOGD GEBRUIK
Om te zorgen voor bewegingsbeperking en stabiliteit van de lumbale-sacrale
wervelkolom.

INDICATIES

Postoperatieve ondersteuning, aandoeningen van de rompmusculatuur, post-
laminectomiesyndroom, chirurgische decompressieprocedures, niet-chirurgische
decompressieprocedures, degeneratieve schijfziekte, hernia’s, niet-specifieke lage
rugpijn, Chronische lage rugpijn, Spondylolyse, Spondylolisthese, Spinale stenose,
Ligamentverstuikingen / Spierstuikingen, Spondylose (Osteoartritis/Degeneratieve
Gewrichtsziekte), Facetsyndroom, SI-disfunctie, Sacroiliitis, Radiculopathie, Injecties,
Radiofrequentie Ablatie, Lumbale Meervoudige Spier Atrofie.

CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid of allergieén voor een van de materialen waarvan de brace is
gemaakt. Zwelling van het lymfeweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen.
Patiénten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient
plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen
en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische
aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen
alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit
product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door
een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING
Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Aan de lucht drogen;
Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicalién.

MATERIALEN
Nylon, Polyester, Polyethyleen, Polyurethaan, Acetal, PVC.

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING
Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

MELDINGEN
Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de
Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEPERKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat
het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products,
LLC om in geval van een tekortkoming in de garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren

of te vervangen.

Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:

(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;

(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden
geleverd; of

(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical
Products, LLC.

HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR STORINGEN IN DE SERVICE VAN, OF DEFECTEN IN, HET PRODUCT.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELLIK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE,
BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE
VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND
HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBL) WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie
verschillen.

U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

2. NASTAVEN{ BEDERNi PODLOZKY
Umistéte bederni podlozku na pozadované misto na vnitfni strané pasu podle obrazku.
Stisknéte hécek a smycku, abyste je zajistili.

3. UMISTENI

A. PIné natazenou vzpéru umistéte a zkontrolujte, zda je zadni panel vycentrovan a umistén
ve spodni ¢ésti zad.

B. Konce vzpéry piekryjte tak, aby materidl suchého zipu co nejtésnéji sevrel smycku na
opacné strané.

C. Zkontrolujte, zda je horni a spodni ¢ést ortézy tésna. Je-li tfeba, konce zarovnejte do thlu,
diky ¢emuz dosahnete tésného utazeni.

4. UTAZENI A SERIZENI

A. Protahnéte palce otvory v poutkach. Tahejte smérem od téla. Levé poutko ovlada stazeni
dole a pravé poutko ovlada stazeni nahofe. Podle potfeby upravte stazeni.

B. Kdyz je dosazeno pozadovaného stlaceni, polozte poutka suchym zipem dolii na protikus,
abyste je zajistili.

ZAMYSLENE POUZITI
Zajistit omezeni pohybu a stabilitu bederné-kfizové patefe.

INDIKACE

Pooperacni podpora, ochablé svalstvo trupu, post laminektomicky syndrom, chirurgické
dekompresni procedury, nechirurgické dekompresni procedury, degenerativni
onemocnéni ploténky, Vypukld nebo herniovand ploténka, nespecificka bolest dolIni
Cdsti zad, chronicka bolest doIni ¢dsti zad, spondylolyza, spondylolistéza, stendéza
patefe, podvrtnuti vazi/natrzeni svali, spondyldza (osteoartréza/degenerativni
onemocnéni kloubli), Facetiiv syndrom, SI dysfunkce, sakroiliitida, radikulopatie, injekce,
radiofrekvencni ablace, svalova atrofie bederniho multifidu.

KONTRAINDIKACE

Precitlivélost nebo alergie na néktery z materidlQ, z kterych je ortéza vyrobena. Otok
lymfatické tkdné zplsobeny poruchami obéhu. Pacienti, ktefi nesmi nosit ortézu na
zakladé Iékafskych pokyn.

BEZPECNOSTNI OPATRENI

PRED POUZITIM SI PRECTETE POKYNY. Pfed pouZitim tohoto zafizeni je tfeba zajistit
fddné proskolent. Tyto pokyny jsou pouze pokyny a nejsou nabizeny jako |ékafska
doporuceni. Pokud trpite vaznym zdravotnim stavem, dlirazné doporucujeme, abyste se
pred pouzitim tohoto produktu poradili s kvalifikovanym zdravotnickym pracovnikem.
Aby byl tento produkt ticinny, je nutné jeho spravné nastaveni. Za urcitych okolnosti
muZe tento produkt pfedepsat Iékaf. Dalsi informace naleznete v omezené zéruce.

POKYNY K PECI
Ruéni prani pouze pfi 30°C; Vyperte v jemném pracim prostfedku; Suste na vzduchu;
Nepouzivejte bélidlo ani jiné chemickeé latky.

MATERIALY
Nylon, Polyester, polyethylen, Polyurethane, Acetal, PVC.

NENi VYROBENO Z LATEXU Z PRIRODNIHO KAUCUKU.

LIKVIDACE
Produkt mize byt bezpecné zlikvidovdn v souladu s mistnimi zakony.

PODAVANI ZPRAV
Veskeré zdvainé nehody tykajici se pouzivani tohoto zafizeni oznamte jak pfislusnému
organu ve vasem stdtu, tak vyrobci (uvedenému v tomto dokumentu).

OMEZENA ZARUKA

Spolecnost Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 zarucuje uzivateli, ktery pivodné zakoupil tento
produkt, Ze neobsahuje vady na materidlu a zpracovani. Vyhradni povinnosti spolecnosti Aspen Medical
Products, LLC v pipadé poruseni zaruky je provést opravu nebo vyménu vadného produktu nebo jeho
Casti (Casti).

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC nebude mit podle této omezené zaruky zadnou povinnost v
piipadeé, ze:

(a) Produkt nebyl zakoupen od spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC nebo prostfednictvim
autorizovanych distribu¢nich kanali;

(b) Produkt je pozménén;

(c) Do produktu jsou viozeny jakékoli soucdsti, které nedodava spolecnost Aspen Medical Products, LLC;
nebo

(d) Produkt se nepouziva v souladu s pokyny k pouziti spolecnosti Aspen Medical Products, LLC.

VYSE UVEDENE JE JEDINYM A VYLUCNYM PROSTREDKEM NAPRAVY V PRIPADE PORUCHY NEBO ZAVADY PRODUKTU. SPOLECNOST
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NENESE ODPOVEDNOST PODLE TETO ANI PODLE PREDPOKLADANE ZARUKY ZA JAKEKOLI
PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY. TATO ZARUKA NAHRAZUJE VSECHNY OSTATNI ZARUKY, VYSLOVNE NEBO
PREDPOKLADANE, VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL NEBO POUZITI, A VESKERE ZAVAZKY
NEBO ZAVAZKY ZE STRANY ZDRAVOTNICKYCH PRODUKTU SPOLECNOSTI ASPEN A ZA SKODY VZNIKLE V DUSLEDKU NEBO V
SOUVISLOSTIS POUZIVANIM PRODUKTU, KTERE JSOU TIMTO SPOLECNOSTI ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ODMITNUTY A
VYLOUCENY.

Tato zdruka vdm dava konkrétni zdkonnd prava a mizete mit dalsi prava, kterd se lisi od mista k mistu.
Seznam autorizovanych distributorii ve vasi oblasti je k dispozici na vyzadani.




DANSK EAAHNIKA NORSK POLSKI SUomI SVENSKA PYCCKUI PORTUGUES 2234
1. FORBEREDELSE 1.MPOETOIMAZIA 1. FORBEREDELSER 1. PRZYGOTOWANIE 1. VALMISTELU 1. FORBEREDELSE 1.MOArOTOBKA 1. PREPARAQI-\O LS
Veelg den korrekte bgjlestorrelse ved at male rundt om taljen og hofterne. EMA£ETE 10 KataMnAo peyeBOG vapONKa HETPWVTAE YOPW aro TNy péon Kai a xia. Velg en stotte i passende storrelse ved & male rundt midjen og hoftene. Wybra¢ odpowiedni rozmiar pasa, mierzgc obwdd w talii i w biodrach. Valitse sopiva tuen koko mittaamalla vy6taron ja lantion ymparilta. Valj lémplig storlek pa stodet genom att méta runt midjan och héfterna. W3mepbTe A1HY OKPYXHOCTM Tanuu 1 6eaep 1 Bbibepute NoaxoasiumMi pasmep GaHaaxa. Selecione o tamanho adequado da értese medindo ao redor da cintura NS BERFNE L E BN R T LLER S ENHIERR T,
STORRELSE GUIDE : OCHTOZ AIANOTHE METEOOYE TILPASSINGSVEILEDNING PRZEWODNIK PO DOBIERANIU ROZMIARU MITOITUSOPAS STORLEKSGUIDE TAB/WLLA PASMEPOB GUIA DE TAMANHO RiAEER
Storrelse Omkreds Meyeog Meppepeia Storrelse Omkrets o " Obwod Koko Ympérysmitta Storlek Omkrets Pasmep [AnMHa OKpYXHOCTI Tamanho Circunferéncia RT BE
X-SMALL 25.5 — 29.5 tommer 65—75cm X-MIKPO 25.5-29.5 vt 6575 ek. EKSTRALITEN 25.5 - 29.5 tommer 65-75cm XS 255295 in 65— 75 cm ERITTAIN PIENI 25.5-295in 65— 75cm X-SMALL 255-295in 6575 cm X-MASIEHbKWV 25.5-295in 65—75cm P 255295 pol 65_75m e 2552955 65_75 B
SMALL 29.5 - 33.5 tommer 75-85cm MIKPO 29.5-335wt 75 -85 &k. LITEN 29.5 - 33.5 tommer 75-85cm S 295-335in 75_85cm PIENI 29.5-335in 75-85cm SMALL 29.5-335in 75-85cm MANEHbKWA 29.5-335in 75-85cm P 29.5 - 33.5 pol 75-85cm NS 29.5 - 33.5 F&<f 75 - 85 [EK
MEDIUM 33.5 - 37.25 tommer 85-95cm MESAIO 33.5-37.25 WL 85— 95 £k MEDIUM 335-3725tommer  85-95cm " T35-3725m 8595 m KESKIKOKOINEN 335_37250m 3595 cm MEDIUM pry—— pr— CPERHWTL 35_37250m 9595 cm " 353725 pol P o s mnET 5 ER
LARGE 37.25 - 41.25 tommer 95-105cm METAAO 37.25 - 41.25 vt 95 - 105 ek. STOR 37.25 — 41.25 tommer 95105 cm . . n = -
L 37.25-41.25in 95-105cm SUURI 37.25-41.25in 95-105cm LARGE 37.25-41.25in 95-105cm BO/IbLLION 37.25-4125in 95-105¢cm G 37.25 - 41.25 pol 95-105cm xS 7.25 — 41.25 F 95 - 105 K
X-LARGE 41.25-45.25 t 105-115 X-METAAO 41.25 - 45.25 vt 105 - 115 &k, EKSTRA STOR 41.25 - 45.25 t 105-115 3 1 P = 3725 25 % 5-105 /8
-5 = 45,25 tommer —MSem : 2O VT : -£3 = 95.25 tommer —fsem XL 4125 -45.25in 105115 cm ERITTAIN SUURI 41.25-45.25in 105 — 115 cm X-LARGE 4125 -45.25in 105 - 115 cm X-50/1bLLION 41.25-45.25in 105 - 115cm XG 11.25 - 45.25 pol 105115 cm mke 41254525 E~ 105 _ 115 K
XX-LARGE 45.25 — 49.25 t 115-125 XX-MEFAAO 45.25 — 49.25 v 115 - 125 ek EKSTRA EKSTRA STOR 45.25 — 49.25 t 115-125 7 P = . 25 R =
.25 — 49.25 tommer -125¢cm - 25 VT EK. -£5 — 49,25 tommer —léoam XXL 45.25 - 49.25 in 15 -125cm EKSTRASUURI 45.25-49.25in 115 - 125 cm XX-LARGE 45.25-49.25in 115 -125 cm XX-BO/IbLION 45.25-49.25in 115 -125cm XXG 45.25 - 49.25 pol 115 - 125 cm BAS - =y - K
XXX-LARGE 49.25 - 59.1t 125 - 150 XXX-METAAO 49.25-59.1wv 125 -150 ek EKSTRA EKSTRA EKSTRA STOR 49.25-59.1t 125-150 AR i 7 P = 4525 4925 % 1512518
-2~ >0 T tommer —boan : ST K 227 07 lommer —boan XXXL 49.25-59.1in 125 - 150 cm AARIMMAISEN SUURI 49.25-59.1in 125 - 150 cm XXXL 49.25-591in 125-150 cm XXX-50/1bLLIOW 49.25-59.1in 125 - 150 cm XXXG 49.25 - 591 pol 125150 cm BREAS 49.25 _ 591 Fi~f 125150 EK
2. JUSTER L/NDEPUDEN 2. MPOZAPMOTH OZ®YIKOY MAZIAAPIOY 2. JUSTERE KORSRYGGPUTEN - ‘ , 2. DOPASOWANIE PODKEADKI LEDZWIOWE) - - i 2. PETY/IMPOBKA NIOSICHUYHOM HAK/IAAKM
Placer laendepuden pa det gnskede sted pa indersiden af baeltet som vist. Tryk ned pa TomoBeTr0TE T0 00QUIKS HaEIAAPAKL GTNY EMBLUNTY BEN OTO EOWTEPIKS TNG {WVNG Plasser korsryggputen pa gnsket sted pa innsiden av beltet, som vist. Trykk ned pa Umiescié podkfadke ledZwiowa w wybranym miejscu po wewnetrznej stronie pasa, jak 2. SAADARISTISELAN PEHMUSTETTA o _ gl. JUSTkEZg KUIﬂ?E': TILL LA'!"?.RYkG(jE'I‘ 4 insid bl ligt bilden. P Pa3MecTiTe NOACHUUHYIO HAKNAKY B HYXHOM MeCTe Ha BHYTPEHHei CTOpOHe pemHs, kak 310 | 2. AJUSTAR A ALMOFADA LOMBAR 2. A ERR
krogen og lokken for at sikre. Mg oTnv ewkova. MEoTE T0 AYKIoTPO GTOV BPOXO YIa Va T0 ACPANOETE. kroken og lokken for & feste. pokazano na rysunku. Docisnaé rzep, aby przymocowac Aseta ristiselan pehmuste haluttuun kohtaan vyon sisépuolelle kuvan osoittamalla tavalla. acera kudden til Iandryggen pa 6nskad plats pa insidan av baltet enligt bilden. Pressaner | | o0 PUCYHKE. 3adUKCMPYFTe KOHLIbI C MOMOLLIbIO INYUKH. Posicione a almofada lombar no local desejado na parte interna da cinta, conforme NEFR, BB EERSNNEANE, B EEgNERERE
’ ’ . Paina koukkua ja silmukkaa kiinnittamista varten. kroken och dglan for att sakra. mostrado. Pressione o velcro para prender. ISP, LR AN Eo BRI
f\. EL?CERINfGld kte sel f b | lavt b f\ E?pg;?ﬁ)ﬂgﬁ?v EVTEAWG EKTETANEVO VapBNKa kal BeBaiwBeite OTLT0 TTiow pOMO /3‘ ;Iéaﬁi?mﬁl strukkede stotten og serg for at bakplaten er sentrert og lavt pa ryggen 3. ZAKEADANIE 3. SIJOITTELU 3. PLACERING 3. HAJIOXEHME N Eeo
. Pafor den fuldt strakte sele, og sorg for, at bagpanelet er centreret og lavt bagpa. : . : 7 : . A " | A Natozyc catkowicie rozciagniety pas, upewniajac sig, ze panel tylny jest wysrodkowany i o 5 , . . L . i 3.COLOCACAO
B. Kryds enderne af bgjlen, s& krogmaterialet griber den modsatte sidelakke s stramt elvat kevtpaplopévo kat xapnAd otnv matn. B. Overlapp endene av stotten slik at krokmaterialet griper motsatt sidelokke sa stramt ey niskz na plecach. agniety pas, upewniajac sie, ze panel tylny jest wy Y A. Kiinniti taysin venytetty tuki varmistaen, etta takapaneeli on keskelld ja matalalla selassé. | A. Applicera det helt utstréckta stddet och se till att bakpanelen &r centrerad och lag pa A. MonHoCTbI0 paCiKpoIiTe GaHADX U PACTONOXHTE Tak, 4TOGbI 3aAHA NaHeN HaxoRunach 3.HE

som muligt.
C. Sgrg for, at top og bund af bgjlen sidder godt. Om ngdvendigt fold enderne for at
skabe en teet pasform.

4. STRAM 0G JUSTER

A. Skub tommelfingrene gennem hullerne i traekfligene. Traek vaek fra din krop. Den
venstre traekfane styrer den nedre kompression, og den hgjre traekfane styrer den gvre
kompression. Juster kompression efter behov.

B. Nér den gnskede kompression er opnaet, skal du placere krogsiden af traekfligene
ned pa lokkematerialet for at sikre.

ANVENDELSESFORMAL
For at give beveegelsesbegraensning og stabilitet i lendehvirvelsgjlen.

INDIKATIONER

Postoperativ support, Dekonditioneret trunk muskulatur, Post laminektomi syndrom,
Kirurgisk dekompression, Ikke-kirurgisk dekompression stenose, ligamentforstuvninger
/ muskelstammer, spondylose (slidgigt / degenerativ ledsygdom), facetsyndrom,
Sl-dysfunktion, sacroiliitis, radikulopati, injektioner, radiofrekvensabulation, lumbal
multifidus muskelatrofi.

KONTRAINDIKATIONER

Overfglsomhed eller allergi over for de materialer, bgjlen er fremstillet af. Heevelse i
lymfevaevet forarsaget af kredslgbssygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at
baere en bjle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDSREGLER

DISSE INSTRUKTIONER SKAL LASES F@R BRUG. Korrekt treening i brug af denne enhed
skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke
bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand,

er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du
bruger dette produkt. En korrekt montering er kraeve for at dette produkt skal vaere
effektivt. Under nogle omstaendigheder kan dette produkt ordineres af en laege. Se den
begreensede garanti for yderligere information.

PLEJEINSTRUKTIONER
Héndvask kun ved 30 ° C; Vask med en mild renggringsmiddel; Luftterring; Brug ikke
blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
Nylon, Polyester, polyetylen, Polyurethane, Acetal, PVC.

DER ER INTET NATURGUMMILATEX | ENHEDEN.

MED HENSYN TIL BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

RAPPORTERING
Venligst rapportér enhver alvorlig heendelse, der involverer brugen af denne enhed til

bade den kompetente myndighed i din stat og til producenten (angivet i dette dokument).

BEGRANSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt keber dette
produkt, at det er fri for mangler i materiale og udforelse. Den eneste forpligtelse Aspen Medical Products,
LLC har i tilfaelde af misligholdelse af garantien er reparation eller udskiftning af det eller de defekte
produkter eller dele.

Aspen Medicinal firmaer, LLC er ikke forpligtet til i henhold til denne begraensede garanti i tilfaelde af:

(a) Produktet er ikke kobt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede
distributionskanaler;

(b) Produktet er blevet aendret;

(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLCt; eller

B TomoBeToTE TIG quEc 0L vupenku WOTE VA u}\)\q)\oxa)\umovml Kalto uNKo oL
QyKIOTPOL Va otspswvetm otov Bpoxo mg uvnegm; nAsupac 600 Mo oq;lxm VlVE'[ﬂl
C. BEBulweElrE we 10 TAvW Kat Kum) uspoc Tou vapbnka £lVCll ELp(lpuOU'[O Eav
XPELAZeTal, TPOGAPHOOTE TNV Ywvia OTIG AKPEG WOTE VA ETTUXETE OTEVI EQAPHOYT.

4. ZOI=TE & NPOZAPMOZTE
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B.Otav éxete T[EIUXEI mv Enleuunm Uuumson ToMmoBETHOTE mv TAELPA TOV AYKIOTPOL
0V SaXTUMSLV EMAVW 0TO LAIKG TOL BPOXOUL YIa Va Ta AGPANICETE.

MPOBAEMOMENH XPHIH
0 nsplopmpoctnc qucqq Kat ) 0TABEPOTIOINGN TWV TUNHATWY 0CQUIKNG HOIPAG-LEPOD
00700 TG OTTOVEUAIKAG OTHANG.

ENAEIZEIZ

METEVXElpI’]TlKr] unocmplEn Muqu aTpOPia KOPHOU, Zuvépouo HeTa- I'Is:m)\sktopqq,
Xslpoupvlkec Sladikaoieg unooupmsonc Mn XSlpOUleKEC Sladikaoieg unouupmecqq,
EKq)u}\lothr] Siokomadela, Aloyxmusvoc 8iokog N KnAn pwoﬁlaxou Acapeg
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MPO®YANASEIZ

AIABAZTE TIZ OAHFIEZ NPIN THN XPHZH. eu mpEmELVa nporwmm cwum EKnm&Equ
0TV Xpron QUTAG TG GUGKELIG TPLY TV Xprion TnG. OLodnyiee auTtég anoteroby
KATEUBLVTIPLES YPOHKES HOVO KAl BEV IPOOYEPOVTAL WG LATPIKES 0LOTAOEL, EdV
TIAOXETE MO KATold 00Bapr LATPIKT KATAoTAON, Ba MPEMEL va GUUBOUAEVTEITE KATIOOV
KataAnAo enayyeAUaTia 0ToV XWPO TG LYEIAG TTPW XPNOIUOTTOUOETE AUTS TO TIPOIGV.
Na va eivat anoteAeopatikd To mpoidv auto Ba MpENEL va QaPHOOTEl owaTd. Ze
OPLOHEVEG TTEPUTTWCELG, TO TIPOIOV AVTO MITOPEL VA CLVTAYOYPAPIOE Al YIaTPo. Aite
TNV TTEPLOPIGHEVN EYYVNOT VIO TIEPETAIPW TANPOPOPIES.

OAHFIEZ ZYNTHPHEHE
I'I)\umuo HE TO XEPL povo o1006 30° C. MAvete pe nnlo KaBAPLOTIKO. STEYVWOTE OTOV
agpa. Mnv KAvete xpnan xAwpiov 1 AWV XNHIK®V.

YAIKA
Naihov, Molveotépag, MoAvaBulévio, MoAvoupedavn, Aketahn, PVC.

AEN EINAI ®TIArMENO ME AATE= ANO ®YZIKO KAOYTZOYK.

AMNOPPIWH
To TIPOIOV Uropel va armoppipBEl He AGPANELT CUHPWVA HE TOUG TOTIKOUG KAVOVIGHOUG.

MAPOXH ETOIXEIQN
Avacpspsts onotoénnots coBupo TTEPOTATIKO OXETIKO HE mv )(pr]on me ouvksunc autng
oty appodLa apyn TG XWPAG 0ag KAl 0TOV KATAOKELATT! (QVaypAPETaL 0TO MAPOY
£Yypago).

MEPIOPIZMENH EFTYHZH

H Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, eyyudtat mpog Tov XpRoTn mou £XEL KAVEL TNV apxIKR
Qyopd ToL MapovTog MPOidVTOG WG Sev £xel EAATTOHATA 0TA LAKA KAl TNV TTOLOTNTA KATaoKenG. H povn
¢ Aspen Medical Products, LLC atnv mepintwon te un opBi¢ eyyonong 8a eivai n emokeun

(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC br
DET FOREGAENDE ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR FEJL | SERVICE AF, ELLER OM DER ER DEFEKTER | PRODUKTET.
ASPEN MEDICINSKE PRODUKTER, LLC HAR IKKE ANSVARET UNDER DENNE ELLER UNDERFORSTAENDE GARANTI FOR ALLE DIREKTE,
SPECIALE, TILFALDIGE ELLER FOLGENDE SKADER. DENNE GARANTI ER | FORBINDELSE MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKET
ELLER UNDERFORSTAET, INKLUSIVT GARANTIEN FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SARLIGT FORMAL ELLER BRUG,

0G ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR PA DEN DEL AF ASPEN L £GEMIDLER, DER BRUGES | FORBINDELSE MED LAGEMIDLER,
ANVENDELSE AF PRODUKTERNE, DER ER FRISKRIVET 06 UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere
fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributerer i dit omrade er tilgaengelig efter anmodning.

1} N QVTIKATAOTAoN TOL EAQTTWHATIKOD TIPOIOVTOG f] HEPOUG(-LIV) TOL.
H Aspen Medical Products, LLC 8gv @épet kapia uToxp£won cORPWVA e TNV TTapodoa MEPLOPLOPEVN
eyydnon otnv mepimtwon mou:
(a) To mpoidv Sev £xet ayopaotel and v Aspen Medical Products, LLC /| péow twv eovotodotnuévwy tng
TIPOUNOEVTIKWY 08 WV.
(B) To mpoi6Y £XEL LTTOOTEL HETATPOTIEG.
(v) EEaptripata mov Sev ta £xet mpopnBedoet n Aspen Medical Products, LLC éxouv evowpatwdel oto
mpoidv,
(6) To mpoidv Sev £xet xpnowpomonOel cOppwva pe Tg 08nyieg Xprong g Aspen Medical Products, LLC.
TA MIPOANAGEPOENTA AMIOTEAOYN THN MONH KAI ATOKAEISTIKH AMIOZHMINSH STHN SYNTHPHEH, H EAATTOMA, TOY
MPOIONTOS. H ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC AEN ®EPEI EYOYNH IYMOONA ME THN MTAPOYZA H THN OMOIA YNIOAHAOYMENH
EFTYHEH [1A OMOIESAHMOTE AMEIES, EIAIKES, SYNEMATOMENEE, H SYNEMAKOAOY®ES BAABEE. H MAPOYIA ETTYHIH IEXYEI
3E SYNAYAZMO ME TIZ OMOIES AAAES ETTYHIEIS, PHTES H YIOAHAOYMENEZ, 5YMNEPIAAMBANOMENHE THE ETTYHIHE
EMTMOPIKOTHTAZ H KATAAAHAOTHTAS MPOS KATIOIO EYTKEKPIMENO SKOTIO'H XPHEH, KAI ME OAES TIE YTIOXPEQSEIS H EYOYNES
THE ASPEN ZE 0TI AGOPA TA IATPIKA IPOIONTA THE 1A BAABEE 110Y MPOKYMTOYN ATIO'H E XESH ME THN XPHEH TON
MPOIONTON, FIOY AIA TOY TAPONTOE EZAIPOYNTAI ATIO TA IATPIKA MIPOIONTA THE ASPEN, LLC.
H napouoa eyyonon 0ag TIPOOREPEL CUYKEKPIHEVA vculku Sikaubpata kat EvaExeTal va éxete dAa

Tov Sla@épouy avahoya pe Ty
Katahoyog EE0V01060TNEVWY TPOUNBELTAV OTNV TEPLOXT 0AG Eival SLABEGIHOG KATOMIV AITHRATOG.

som mulig.
C. Sprg for at toppen og bunnen av stgtten sitter godt. Om ngdvendig, vinkler du endene
for a skape en fin passform.

4. STRAMTIL OG JUSTER

A. Fgrtomlene dine gjennom hullene i dratappene. Trekk bort fra kroppen din. Venstre
dratapp kontrollerer lavere kompresjon, og hgyre dratapp kontrollere gvre kompresjon.
Juster komprimeringen etter behov.

B. Nér gnsket kompresjon er oppnadd, plasserer du kroksiden av dratappene ned pa
Iokkematerialet for a feste.

TILTENKT BRUK
For a gi bevegelsesrestriksjon og stabilitet i korsryggraden.

INDIKASJONER

Postoperativ stotte, avbetinget stammemuskulatur, post laminektomi syndrom,
kirurgiske dekompresjonsprosedyrer, ikke-kirirugiske dekompresjonsprosedyrer,
degenerativ skivesykdom, bulende eller brokkskive, ikke-spesifikk lumbago,

kronisk lumbago, spondylolyse, spondylolistese, stenosis spinalis, bandforstuinger/
muskelforstuinger, spodnylose (osteoartritt/degenerativ leddsykdom), facet syndom,
Sl-dysfunksjon, sakroilitt, radikulopati, injeksjoner, radiofrekvensablasjon, lumbar
multifidus muskelatrofi.

KONTRAINDIKASJONER

Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som stotten lages av. Hevelse
av lymfevevet forarsaket av kretslopslidelser. Pasienter som ikke har lov til & bruke en
stgtte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER

LES INSTRUKSJONER F@R BRUK. Passende oppleering i bruken av denne enheten bor
finne sted for den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som
medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi
sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell for du bruker dette produktet. Riktig
passform kreves for at dette produktet skal veere effektivt. Under visse omstendigheter,
kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon

PLEIEINSTRUKSJONER
Handvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjeringsmiddel; Lufttark; lkke bruk
blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
Nylon, polyester, polyetylen, polyuretan, Acetal, PVC.

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alvorlige hendelser som invplverer bruk av denne enheten til bade kompetent
myndighet i din stat og til produsenten (oppfert i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer il brukeren som opprinnelig kjsper dette
produktet at det er fritt for mangler i materiale og utforelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical
Products, LLC i tilfelle brudd pa garantien skal veere & garantere eller skifte ut det defekte produktet eller
delen(e).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom:
(a) Produktet ikke ble kjopt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte
distribusjonskanaler;

(b) Produktet er endret;

(c) Deler som ikke leveres av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller

(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FOREGAENDE ER DET ENESTE 0G EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT I SERVICE AV, ELLER MANGEL PA, PRODUKTET.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE V/RE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN
DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FOLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER
IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMAL ELLER SPESIFIKK BRUK, OG ALLE
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTAR FRA ELLER | FORBINDELSE MED
BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES OG EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra
sted til sted.

En liste over autoriserte distributerer i ditt omrade er tilgjengelig ved foresporsel.

B. Korice pasa powinny si¢ na siebie naktadac tak, aby czes¢ rzepa z haczykami trzymata
czes$¢ z petelkami po przeciwnej stronie tak Scisle, jak to mozliwe.

C. Nalezy upewnic sig, ze gérna i dolna cze$¢ pasa s odpowiednio dopasowane. W razie
potrzeby zagigc koricowki, co utatwi dopasowanie.

4. NACIAGANIE | REGULACJA

A. Wsunac kciuki przez otwory w zaktadkach do Sciskania. Odciagnac od ciata. Lewa
zaktadka kontroluje nacigg w dolnej, a prawa w gdrnej czesci. Wyregulowac naciag
odpowiednio do potrzeb.

B. Po osiggnieciu zgdanego naciggniecia nalezy zapiac rzepy zaktadek, zaczepiajac czg$¢ z
haczykami o czes$¢ z petelkami.

PRZEZNACZENIE
Stuzy do ograniczenia ruchu i zapewnienia stabilnosci kregostupa na odcinku
ledZzwiowo-krzyzowym.

ZALECENIA

Wsparcie pooperacyjne, ostabienie migsni tutowia, zespét po laminektomii,
chirurgiczne zabiegi dekompresyjne, niechirurgiczne zabiegi dekompresyjne, choroba
zwyrodnieniowa krazkéw miedzykregowych, wybrzuszenie lub przepuklina krazka,
swoisty bél dolnej czesci plecow, przewlekte béle dolnej czesci plecow, zmiany
zwyrodnieniowe kregostupa, kregozmyk, zwezenie kanatu kregowego, nadwyrezenie
wiezadet/ migsni, spondyloza (osteoartroza / choroba zwyrodnieniowa stawéw),
zwyrodnienie stawow miedzywyrostkowych, choroby uktadu mig$niowo-szkieletowe,
zapalenie stawéw krzyzowo-biodrowych (sacroiliitis), radikulopatia, zastrzyki, ablacja
przezskdrna, atrofia migsnia wielodzielnego w odcinku ledZwiowym.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrazliwo$¢ lub alergia na ktdrykolwiek z materiatow, uzytych do produkcji kotnierza.
Obrzek tkanki limfatycznej spowodowany zaburzeniami krazenia. U pacjentow, ktdrym
lekarz zabronit noszenia stabilizatora ortopedycznego.

SRODKI OSTROZNOSCI

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKE. Przed rozpoczeciem stosowania wyrobu u
pacjentdw nalezy przejs¢ odpowiednie szkolenie z zakresu jego obstugi. Niniejsze
instrukcje to jedynie wskazéwki i nie nalezy ich traktowac jak zalecenia od lekarza.
Jesli pacjent cierpi na powazng chorobe, zdecydowanie zalecamy, aby przed uzyciem
tego produktu skonsultowac sie z uprawnionym pracownikiem stuzby zdrowia. Aby
ten produkt byt skuteczny, konieczne jest jego wtasciwe dopasowanie. W pewnych
okolicznos$ciach produkt ten moze zostac przepisany przez lekarza. Wigcej informacji
mozna znaleZ¢ w ograniczonej gwarancji.

INSTRUKCJE KONSERWACJI
Prac wytacznie recznie w temperaturze 30°C; Stosowac delikatne srodki piorace; Suszy¢
na powietrzu; Nie stosowac wybielacza ani innych srodkéw chemicznych.

MATERIALY
Nylon, poliester, Polietylen, poliuretan, Acetal, Polichlorek winylu (PVC).

NIE WYKONANO Z NATURALNEGO LATEKSU.

UTYLIZACJA
Produkt moze by¢ bezpiecznie utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZGLOSZENIA

Prosimy o zgtaszanie wszelkich powaznych incydentéw zwigzanych z uzytkowaniem tego
urzgdzenia zaréwno wtasciwym wtadzom stanowym, jak i producentowi (wymienionemu
w niniejszym dokumencie).

OGRANICZONA GWARANCJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, gwarantuje uzytkownikowi, ktry zakupit oryginalny
produkt, ze jest on wolny od wad materiatowych i produkcyjnych. Jedynym obowigzkiem firmy Aspen
Medical Products, LLC w przypadku naruszenia gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu
lub jego czesci.

Firma Aspen Medical Products, LLC nie ma zadnych zobowigzan w ramach niniejszej ograniczonej
gwarancji w przypadku, gdy:

(a) Produkt nie zostat zakupiony w firmie Aspen Medical Products, LLC ani poprzez autoryzowane kanaty
dystrybucji;

(b) Produkt zostat zmodyfikowany;

(c) Do produktu wmontowano elementy, ktdre nie zostaty dostarczone przez Aspen Medical Products,
LLC lub

(d) Produkt nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami uzytkowania firmy Aspen Medical Products, LLC.
POWYZSZE JEST JEDYNYM | WYLACZNYM SRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEPRAWIDLOWEGO DZIALANIA LUB WADY
PRODUKTU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI W RAMACH NINIEJSZEJ LUB DOROZUMIANE
GWARANCJI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY. NINIEJSZA GWARANCIA
ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAZONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWE
LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ORAZ WSZELKIE OBOWIAZKI LUB ZOBOWIAZANIA ZE STRONY
ASPEN MEDICAL PRODUCTS ZA SZKODY WYNIKAJACE Z UZYTKOWANIA LUB ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM PRODUKTOW, KTORE
ZOSTAJA NINIEJSZYM WYLACZONE PRZEZ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy okreslone prawa. Moga tez istnie¢ inne prawa, ktdre roznia si¢ w
zaleznosci od lokalizacji.

Lista autoryzowanych dystrybutoréw z okolicy jest dostgpna na zgdanie.

B. Laita limittdin tuen p&at, jotta koukun materiaali tarttuu vastakkaiseen sivusilmukkaan
mahdollisimman tiukasti.

C. Varmista, etta tuen yl&- ja alaosa istuvat napakasti. Sdadd paatyjen kulmaa tarvittaessa
napakan istuvuuden luomiseksi.

4.KIRISTA & SRADA

A. Sujauta peukalosi vetokielekkeiden reikien lapi. Veda kehostasi poispéin. Vasen
vetokieleke sadtda alempaa kompressiota ja oikea vetokieleke sadtad ylempaa
kompressiota. Sdada kompressiota tarpeen mukaan.

B. Kun haluttu kompressio on saavutettu, aseta vetokielekkeiden koukun puoli alas silmukan
materiaaliin kiinnittdmista varten.

KAYTTOTARKOITUS
Lanneranka-sakraaliselkdrangan liikerajoituksen ja vakauden tarjoamiseksi.

INDIKAATIOT

Leikkauksen jalkeinen tuki, rappeutunut rungon lihaksisto, Laminoektomian jalkeinen
oireyhtyma, Kirurgiset dekompressiomenettelyt, Ei-kirurgiset dekompressiomenettelyt,
Rappeuttava vélilevysairaus, Valilevyn pullistuma tai tyrd, Epaspesifinen alaselkdkipu,
Krooninen alaselkékipu, Spondylolyysi, Spondylolisteesi, Selkaranka ahtauma,
nivelrevahdykset / lihasrevedhdykset, spondyloosi (nivelrikko/rappeuttava nivelsairaus),
fasettioireyhtyma, Sl-toimintahairio, sakroiliitti, radikulopatia, injektiot, radiotaajuinen
ablaatio, lannerangan Multifidus-lihasten atrofia.

KONTRAINDIKAATIOT

Yiiherkkyys tai allergiat mille tahansa materiaalille, josta tuki on valmistettu.
Verenkierron ididen aiheuttama |mukudoksenturvotus Potilaat, jotka eivdt saa
kdyttda tukia ladketi Mli ohjeiden i

VAROTOIMENPITEET

LUE OHJEET ENNEN KAYTTOA. Témén laitteen kdyton harjoittelun tulisi tapahtua
asianmukaisesti ennen laitteen asetusta. Ndma ohjeet ovat vain viitteellisid, eika niita
tarjota lddketieteellisind suosituksina. Jos karsit vakavasta sairaudesta, suosittelemme,
ettd otat yhteyttd valtuutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen ennen témén tuotteen
kdyttoa. Oikea us vaaditaan tuotteen tehokkuuden takaamiseksi. Joissakin
olosuhteissa lddkari voi maarata taman tuotteen. Katso lisdtietoja rajoitetusta takuusta.

HOITO-OHJEET
Kasinpesu vain 30° C; pesu miedolla pesuaineella; ilmakuivaus; &la kayta valkaisuainetta
tai muita kemikaaleja.

MATERIAALIT
Nylon, polyesteri, polyeteeni, polyuretaani, Asetaali, PVC.

EI VALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA.

HAVITTAMINEN
Tuote voidaan hévittaa turvallisesti paikallisten lakien mukaisesti.

RAPORTOINTI
limoita téman laitteen kayttoon liittyvista vakavista tapahtumista seka osavaltiosi
toimivaltaiselle viranc ettd valmi (lueteltu tésséa asiakirjassa).

RAJOITETTU TAKUU

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, takaa kayttdjalle, joka alun perin ostaa taman tuotteen,
ettei siind ole materiaali- tai valmistusvirheita. Aspen Medical Products, LLC:n ainoa velvollisuus takuun
rikkomisen yhteydessa on korjata tai vaihtaa viallinen tuote tai osa(t).

Aspen Medical Products, LLC:IId ei ole tamén rajoitetun takuun mukaisia velvoitteita, jos:

(a) Tuotetta ei ostettu Aspen Medical Products, LLC:Ita tai sen valtuuttamien jakelukanavien kautta;

(b) Tuotetta on muunnettu;

(c) Mika tahansa osa, joita Aspen Medical Products, LLC ei ole toimittanut, liitetaan tuotteeseen; tai

(d) Tuotetta ei kayteta Aspen Medical Products, LLC:n Kayttdohjeiden mukaisesti.

EDELTAVA ON AINOA JA YKSINOMAINEN KORVAUSVAATIMUS PUUTTEESEEN TAI VIRHEESEEN TUOTTEEN PALVELUSSA TAI
TUOTTEESSA. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC EI OLE VASTUUSSA TAKUUN TAI IMPLISIITTISEN TAKUUN MISTAAN SUORISTA,
ERITYISISTA, TAPAHTUMISTA TAI SITA SEURANNEISTA VAHINGOISTA. TAMA TAKUU KOSKEE KAIKKIA MUITA TAKUITA, ILMOITETTUJA
TAIIMPLISIITTISIA, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAl
KAYTTOON, JA KAIKKI ASPEN-LAAKEVALMISTEIDEN VELVOLLISUUDET TAI VASTUUT VAHINGOILLE, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEN
KAYTOSTA TAI LITTYVAT TUOTTEIDEN KAYTTOON, MISTA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC TAMAN JALKEEN SANOUTUU IRTI JA
SULKEE POIS.

Tama takuu antaa sinulle tiettyja laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
alueittain.

Luettelo

alueellasi on pyy

ryggen.
B. Overlappa stodets dndar sé att krokmaterialet griper motsatt sidoslinga s tétt som
mojligt.

C. Var noga med att den 6vre och nedre delen av stodet &r tatt. Vid behov slutar vinkeln for
att skapa en tét passform.

4. DRA AT OCH JUSTERA

A. Dra tummarna genom hélen i dragflikarna. Dra bort fran kroppen. Den vénstra dragfliken
styr nedre trycket och den hégra dragfliken styr det dvre trycket. Justera kompressionen
efter behov.

B. Nér 6nskad komprimering uppnas, placera krokens sida pa dragflikarna ner pa
dglematerialet for att sékra.

AVSEDD ANVANDNING
For att ge rérelsebegransning och stabilitet av lumbal-sakral ryggrad.

INDIKATIONER

Postoperativt stod, dekonditionerad stammuskulatur, post laminektomisyndrom,
kirurgiska dekompressionsprocedurer, icke-kirurgiska dekompressionsprocedurer,
degenerativ disksjukdom, svullen eller diskbrack, ospecifik lindryggssmarta, kronisk
smarta i landryggen, pondylolys, spondylolistesis, spinal stenos, Ligament stukningar/
muskelstrackning, spondylosis (artros/degenerative ledsjukdom), facet syndrom,

Sl dysfunktion, sacroiliitis, radikulopati, injektioner, radiofrekvensablation, lumbar
multifidus muskelatrofi.

KONTRAINDIKATIONER

Overkanslighet eller allergier mot ndgot av de material som ortopediska anordningen &r
tillverkat av. Svullnad av lymfatisk vévnad orsakad av cirkulationsstérningar. Patienter
som inte far anvanda en ortopedisk anordning enligt medicinska instruktioner.

FORSIKTIGHETSATGARDER

LAS INSTRUKTIONER FORE ANVANDNING. Korrekt utbildning i anvéndningen av denna
enhet bér dga rum innan den tillampas. Dessa anvisningar &r endast riktlinjer och erbjuds
inte som medicinska rekommendationer. Om du lider av ett allvarligt medicinskt tillstand
rekommenderar vi starkt att du radgér med en legitimerad sjukvardspersonal innan du
anvénder produkten. Korrekt montering krévs for att denna produkt ska vara effektiv.
Under vissa omstandigheter kan den har produkten ordineras av en ldkare. Se den
begrénsade garantin for ytterligare information.

SKOTSELRAD
Handtvétt endast vid 30° C; Tvatta med milt rengdringsmedel; Lufttorka; Anvand inte
blekmedel eller andra kemikalier.

MATERIAL
Nylon, polyester, polyeten, polyuretan, Acetal, PVC.

INTE TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

BORTSKAFFANDE
Produkten kan kasseras pd ett sékert sétt i enlighet med lokala lagar.

RAPPORTERING
Vénligen rapportera alla allvarliga hdndelser som ror anvandningen av denna enhet till
bade den behériga myndigheten i ditt land och till tillverkaren (listad i detta dokument).

BEGRANSAD GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterar anvandaren som ursprungligen kdper denna
produkt att den &r fri fran defekter i material och utforande. Aspen Medical Products, LLC:s enda skyldighet
ihandelse av garantibrott &r att reparera eller ersétta den defekta produkten eller delarna.

Aspen Medical Products, LLC har ingen skyldighet enligt denna begrénsade garanti i handelse:

(a) Produkten koptes inte fran Aspen Medical Products, LLC eller genom dess auktoriserade
distributionskanaler;

(b) Produkten har &ndrats;

(c) Eventuella delar som inte levererats av Aspen Medical Products, LLC satts in i produkten; eller

(d) Produktens bruksanvisning anvands inte i enlighet med Aspen Medical Products, LLC.

FOREGAENDE AR DET ENDA OCH EXKLUSIVA ATGARDEN FOR FEL | TJANSTEN AV ELLER FEL PRODUKTEN. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC FAR INTE ANSVARAS UNDER DENNA ELLER UNDERFORSTADD GARANTI FOR EVENTUELLA DIREKTA, SPECIELLA,
TILLFALLIGA ELLER FOLIDSKADOR. DENNA GARANTI ERSATTER ALLA OVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA,
INKLUSIVE GARANTIN FOR SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE ELLER ANVANDNING, OCH ALLA
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS SIDA FOR SKADOR SOM UPPSTAR ELLER | FORBINDELSE MED
ANVANDNINGEN AV PRODUKTERNA, VILKA HARMED AVVISAS OCH EXKLUDERAS AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rattigheter och du kan ha andra réttigheter som varierar fran
plats till plats.

En lista Gver auktoriserade distributérer i ditt omréade &r tillgénglig pa begéran.

No UeHTpy B HWXHE# 4acTh NO3BOHOYHMKA.

B. CoeaunuTte KOHLbI 6aHAaXa BHAXNECT, 4TOObI OHM HALEXHO 3adUKCUPOBANMCH.

C. Y6enutecb, 4To Bepx 1 HU3 6aHAaxa NNOTHO Npuneratort K Teny. Mpu HeobxoaMMOCTH
NOBEPHUTE ero Kpasi nof YrnoM, 4tobbl o6ecneynts NAoTHOE npuneraxme.

4. 3ATATMBAHUE U PErYZIMPOBKA

A. TMpopeHbre Gonblune nanblibl B 0TBEPCTUS B Ppukcatopax. MotsHute ux. Jlesblit dukcatop
KOHTPONMPYeT CXaTue B HIXHei YacTn 6aHaaxa, a npasblit — B BepxHeit vactu. Mpu
HeoOX0IMMOCTI OTPEryNMpyiTe KOMMPECCHIo.

B. O6ecneuns HyxHOe CxaTue, CABUHbTE GUKCATOPbI BHU3 U 3aKPENUTE UX C NOMOLLbIO
nunyyeK.

LIENEBOE UCMOJ/1Ib30BAHUE
[Ansorp i n obec
oTAena N03BOHOYHUKA.

cTabunbHOCTU MOACHUYHO-KPECTLOBOro

MOKA3AHUSA K NPUMEHEHUIO

Mopaepxka nocne onepawmuu, NOTeps TOHyCa MblLL TYN0BULUA,
NOCTAAMUHIKTOMUYECKMIA CUHAPOM, XUPYPruyeckne AeKoMNpecCuoHHbIe npoLleaypbl,
Hexupypruyeckne 4eKOMNpPecCMoHHbIe NPOoLeaypbl, 0CTEOXOHAPO3, NPOTPY3NS UK
rpbixa MeXMNo3BOHOUYHOr0 ANCKA, Hecneunpuueckas 601b B NOACHULE, XPOHUYECKas
60/1b B NOSICHNLE, CNOHAWNONN3, CNOHAMNONANCTES, CMIUHANbHDIA CTEHO3, PacTsXeHne
CBAI30K/MbILLLL, CMOHAMNES (0CTe0apTpUT/AereHepaTuBHoe 3a60neBaHue CycTaBos),
$aceToUHbI CUHAPOM, AUCHYHKLNA KPECTLOBO-NOAB3AO0LIHOIO CycTaBa, Cakpouneut,
pafmnKynonatus, UHbeKLUn, paanoyacToTHas abnsaumus, aTpopus nosCHUYHON
MHOropa3sfenbHOM MbilLibl.

MPOTUBOMOKA3AHUA

MoBblLEeHHas YyBCTBUTENBHOCTb MW @NNeprus Ha No6oil U3 MaTepuanos, U3 KOTOPbIX
13rotoBneH kopcet. OTek NMMdaTYeCKOit TKaH! 13-3a HapyLLEHUs KPOBOOOPALLEHNS.
MauneHTbl, KOTOPbIM 3aNpeLLeHO HOCUTb KOPCET N0 MEAULIMHCKUM NOKa3aHUsM.

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH B
NEPE/ UCNOJIb30BAHNEM BHUMATE/IbHO O3HAKOMbBTECH C UHCTPYKLIMEN.
MpenBapuTenbHO HEO6XOAUMO NPOITH 06YUEHNE TOMY, Kak N0Nb30BaTLCS STUM
YCTPOiACTBOM. [laHHbIe yKa3aHus ABNSIOTCS 0OLUMI COBETAMM, @ HE MEAULUHCKUMM
pekomeHaauusamu. Ecnv Bbl cTpagaeTe cepbe3HbiM 3a601eBaHNeEM, Mbl HACTOATENbHO
PEeKoMeHayeM BaM NPOKOHCYNbTUPOBATLCS C KBANMOULIMPOBAHHBIM MEAMKOM Nepes
MCNoNb30BaHWEM 3TOr0 U3aenua. Yro6bl MICNONb30BaHKME BAHHOrO U3aenus npuHecno
nonb3y, TpebyeTcs ero npaBUNbHas yCTaHOBKA. B HeKOTOPbIX Cyyasx AaHHOe
u3aenue UCnonb3yercs No Ha3HauyeHNto Bpaya. lonoNHNTENbHYIO MHHOPMALINIO CM. B
OrpaHNYeHHOI rapaHTum.

PEKOMEHAALIUK NO YXO4y
Crupatb T01bKO BpYUHyto npu 30°C ¢ MATKMM MOIOLLUM CPEACTBOM, CYLUINTL Ha BO3AYXE,
He Ucnonb3oBaTb 0T6ENUBATENMN UAN APYTUE XUMUYECKUE BELLeCTBa.

MATEPUANTDI
HeiinoH, nonuactep, nonuatunen, nonuypertau, Auerans, MXB.

HE COAEP)XUT HATYPA/IbHOIO JIATEKCA.

YTUIU3ALMA
ToBap MOXHO yTMN3MPOBATb B COOTBETCTBUN C MECTHbIMM NPAaBUNAMM.

YBEAOM/IEHUE Ob UHLMAEHTAX

0 nio6blx CEPbe3HbIX MHLNAEHTAX, CBS3aHHbIX C UICNONb30BaHNEM JAHHOr 0 YCTPOIiCTBa,
cnepyet coobLaTh Kak B KOMNETEHTHbI OPraH Ballero WraTa, Tak ¥ NPOU3BOANTENIO
(yka3aHHOMY B 3TOM JOKYMEHTE).

OrPAHMYEHHAS TAPAHTUS

A. Cologue a drtese totalmente esticada, de forma que o painel traseiro fique centralizado e
na parte baixa das costas.

B. Sobreponha as duas extremidades da drtese, fazendo o velcro aderir ao lado oposto o
mais apertado possivel.

C. Certifique-se de que as bordas superior e inferior da drtese estejam ajustadas. Se for
necessdrio, ajuste as extremidades em angulo para um melhor ajuste.

4. APERTO E AJUSTE

A. Passe os polegares por dentro das linguetas de ajuste. Puxe as extremidades para fora,
afastando-as do corpo. A lingueta esquerda controla a compresséo da parte inferior e a
direita controla a compresséo da parte superior. Ajuste a compresséo conforme necessario.
B. Ao alcancar a compresséo desejada, encaixe o velcro das linguetas sobre o velcro da
parte traseira delas para fixacdo.

USO PRETENDIDO
Para fornecer restricdo de movimento e estabilidade da coluna lombo-sacra.

INDICAGOES

Suporte pds-operatdrio, Musculatura do tronco ndo condicionada, Sindrome
pds-laminectomia, Procedimentos de descompresséo cirtrgica, Procedimentos de
descompressdo ndo cirtirgicos, Doenca degenerativa do disco, Abaulamento ou hérnia
de disco, Dor lombar inespecifica, Dor lombar cronica, Espondildlise, Espondilolistese,
Espinhal estenose, entorses ligamentares/distensées musculares, espondilose
(osteoartrite/doenca degenerativa das articulagdes), sindrome facetaria, disfuncéo

SI, sacroiliite, radiculopatia, injec6es, Ablagdo por Radiofrequéncia, Atrofia Muscular
Multifidus Lombar.

CONTRAINDICACOES

Hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos materiais com os quais a értese é
feita. Inchaco do tecido linfatico causado por distdrbios circulatérios. Pacientes que ndo
podem usar colete de acordo com as instrugdes médicas.

PRECAUGOES

LEIA AS INSTRUCOES ANTES DE USAR. O treinamento adequado sobre o uso deste
dispositivo deve ocorrer antes de ser aplicado. Estas instrugdes sdo apenas diretrizes

e ndo sdo disponibilizadas como recomendagdes médicas. Se vocé sofrer de uma séria
condicdo médica, sugerimos que consulte um profissional de satide licenciado antes
de usar este produto. E necessario acompanhamento adequado para que este produto
seja eficaz. Em algumas circunstancias, este produto pode ser prescrito por um médico.
Consulte a garantia limitada para obter mais informagdes a esse respeito.

INSTRUGCOES DE CUIDADOS
Lavar a mdo apenas a 30°C; lave com detergente neutro; seque ao ar livre; ndo use dgua
sanitaria ou outros produtos quimicos.

MATERIAIS
Ndilon, Poliéster, Polietileno, Poliuretano, Acetal, PVC.

NAO CONTEM LATEX DE BORRACHA NATURAL.

DESCARTE
0 produto pode ser descartado com seguranca de acordo com as leis locais.

INFORMES
Informe qualquer incidente grave envolvendo o uso deste dispositivo a autoridade
competente em seu estado e ao fabricante (listado neste documento).

GARANTIA LIMITADA

AAspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garante ao usudrio que originalmente compra este
produto que ele estd livre de defeitos de material e mdo de obra. A tinica obrigagdo da Aspen Medical
Products, LLC, no caso de violagdo da garantia, serd a reparagéo ou substituicéo do(s) produto(s)

Komnanus Aspen Medical Products, LLC, UpsuH, K 92618, rap: p Tenio,
KOTOPbIii NepBOHaYa/bHO NPUOGPEN AaHHbIA NPOAYKT, OTCYTCTBUE B HEM AedeKTOB MaTepuanos u
u3rotoBneHus. EqnHcTBeHHbIM 06513aTenbcTBoM Aspen Medical Products, LLC B cnyyae HapyweHus
rapaHTMM SIBNSIETCA PEMOHT WM 3aMeHa AePEKTHOTO M3AE/NS N €ro YacTH.

Aspen Medical Products, LLC He HeceT 0693aTeNbCTB N0 AaHHOI OTPaHNYEHHOM rapaHTuK, ecnu:

(a) npoaykT He 6bin npuoGpeteH y Aspen Medical Products, LLC nnn yepes oduunansHble kaHanbl
npoax;

(b) B NpoAyKT 6biNK BHECEHbI U3MEHEHUS;

(c) B npoayKT 6binn [ieTanu, He noc Aspen Medical Products, LLC;

(d) npoayKT He ucnonb3syetcs B cooTBeTCTBUM C MHCTPYKUMAMU no npumeHeHnio Aspen Medical Products,
LLC.

BbILUEM3/IOXEHHOE AB/IAETCA EAUHCTBEHHbIM V1 UCK IIOYMTE/IbHbIM CPEACTBOM BOSMELLEHIS B C/TYHAE
HEMCNIPABHOCTY VIV IEQEKTA U3ENNS. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC B PAMKAX IAHHOM FAPAHTUV AW NIIOBbIX
MO/IPA3YMEBAEMbIX FAPAHTY/t HE HECET OTBETCTBEHHOCTI HI 3A KAKVE NIPSMBIE, CMELIMA/IbHBIE, CNIYYARHBIE

/M KOCBEHHBIE YEbITKY. HACTOALIAR TAPAHTIS SAMEHSIET NIOBbIE PYTUE BBIPAXEHHBIE MM IOAPA3YMEBAEMBIE
TAPAHT/N, BK/IOYAS TAPAHTUIO TOBAPHO MPUTOAHOCTY U MPUTOAHOCTY 1A KOHKPETHOM LIE/IM, A TAK)KE JIHOBbIE
OBS3ATE/NLCTBA UM OTBETCTBEHHOCTb CO CTOPOHbI ASPEN MEDICAL PRODUCTS B OTHOLIEHIM MOBPEXAEHN,
CBA3AHHBIX C UCMO/b30BAHUEM M3/IE/NNV; TAKVM OBPA3OM, ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC OTKA3bIBAETCS OT HUX M
CHAMAET C CEBS OTBETCTBEHHOCTb.

[laHas rapaHTus 1aeT BaM ONpe/e/ieHHbIe lopuanieckue npasa. Takxe Bbl MOXeTe 06N1aaTb 1 APYrumMy
NpaBaMM, KOTOPbIE BAPbUPYIOTCS B 3aBUCMMOCTH OT MECTOMONOXEHNS.

CnMcok 0GMUNaNbHBIX AMCTPUOLIOTOPOB B BaLLEM PErMOHEe MOXHO NONY4MTh N0 3anpocy.

A Aspen Medical Products, LLC, ndo tera nenhuma obrigagéo sob esta garantia limitada caso:

(a) O produto né@o tenha sido comprado da Aspen Medical Products, LLC, nem de seus canais de
distribuicdo autorizados;

(b) O produto seja alterado;

(c) Quaisquer pegas ndo fornecidas pela Aspen Medical Products, LLC, sejam inseridas no produto; ou

(d) O produto néo seja usado de acordo com as instru¢des de uso de produtos médicos da Aspen Medical
Products, LLC.

O ANTECEDENTE £ O UNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA FALHA NO SERVICO OU DEFEITO NO PRODUTO. A ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC, NAO DEVE SER RESPONSABILIZADA SOB ESTA OU QUALQUER GARANTIA IMPLICITA POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS
OU IMPLICITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE COMERCIALIZACAO OU ADEQUACAO A UM DETERMINADO FIM OU USO E TODAS AS
OBRIGACOES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA ASPEN MEDICAL PRODUTOS POR DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS
AUTILIZACAO DOS PRODUTOS, QUE SAO REJEITADOS E EXCLUIDOS PELA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Esta garantia Ihe dd direitos legais especificos, e vocé pode ter outros direitos que variam de local para
local.

Uma lista de distribuidores autorizados em sua drea esta disponivel mediante solicitacdo.

Notificacdo ANVISA: 80117580120

Detentor do Registro: Razdo Social: Emergo Brazil Import Importacdo e Distribuicdo de Produtos Médi-
cos Hospitalares Ltda. Endereco: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Agua Branca,
S&o Paulo-SP, CEP - 05001-200
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