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1. PREPARING THE BRACE 1. VORBEREITUNG DER STUTZE 1. PREPARACION DEL SOPORTE 1. PREPARAZIONE DEL TUTORE 1. PREPARATION DE L'ORTHESE 1. DE BRACE KLAARMAKEN 1. PRIPRAVA ORTEZY

A. Remove brace from packaging.
B. Locate posterior assembly.

2. POSITIONING THE POSTERIOR PANEL

A. Maintain neutral alignment and with proper support, log roll patient onto their side.
Center posterior assembly on patient’s back.

B. To adjust the length of the posterior panel lift on the locking mechanism extending
the posterior collar to reach the patient’s occiput. If necessary, bend metal strut to
account for kyphosis.

C. log roll patient onto posterior panel.

D. Locate the handles on each side of the posterior panel and pull out the posterior
lateral panel from each side ensuring panel remains centered on the patient.

E. On both sides, remove hook from padding in preparation of anterior panel
attachment.

3. POSITIONING ANTERIOR PANEL

A. Center the anterior panel on patient. Extend the anterior assembly by lifting the
locking mechanism and sliding the pad to the appropriate height. Extend the anterior
assembly by lifting the locking mechanism and sliding the pad to the appropriate
height. Once desired height is achieved, lock anterior assembly in place.

B. To further adjust the anterior support, disengage and adjust the angle of the yoke
to the desired angle.

C. Fasten the hook and loop straps connecting both the anterior and portions of the
collar ensuring a snug fit.

D. Squeeze yoke back together to lock in the angle.

E. Ensure the securement latch on both sides are lifted off the anterior lateral panels
and the panels are free to move. Pull the anterior lateral panels out so that each panel
extends to lateral midline of the patient.

F. Once the anterior lateral panels are sized appropriately, press the securement latch
down onto the panels to lock in place. Attach the posterior to the anterior panel.

4. ATTACHING SUPPORT STRAPS

A. Locate the straps from the lateral panel attachment and clip them into anterior
assembly with designated clips found on the Collar.

B. Repeat on the opposite side. Pull the straps gently downward to secure a snug fit
with the underarm configuration of the CTLSO.

TIGHTENING THE BRACE
Pull out on the pull tabs to achieve a snug and comfortable fit.
Secure the pull tabs to the loop material on the front of the brace.
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DONNING AND DOFFING

Place the pull tabs on the side of the brace.

Unclip one of the CTLSO straps from the collar.

On the same side, remove the hook strap on the collar.

Before donning, pull out the posterior lateral panels to maximize compression
Reverse the steps to don the brace.
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INTENDED USE
To provide motion restriction and stability of the Cervical Thoracic-lumbar-sacral spine.

CLINICAL BENEFIT
To address the symptoms of the stated indications through motion restriction and
support of the affected muscles.

INDICATIONS

Postoperative support, Degenerative disc disease, Bulging or herniated disc, Fracture
management, Spondylolysis, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyphosis, Spondylosis
(Osteoarthritis/Degenerative Joint Disease).

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made.
Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not
allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should
take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not
offered as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition,
we strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before
using this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under
some circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the
limited warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or
other chemicals.

MATERIALS
Nylon, Polycarbonate, ABS, HDPE, PVC, LDPE, Acetal, Cotton, EVA, Polyurethane,
Aluminum, Brass, Polyester

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the
Competent Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this
product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical
Products, LLC in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product

or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:

(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized
channels of distribution;

(b) The product is altered;

(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or

(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND

ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location
to location.

Alisting of authorized distributors in your area is available upon request.

A. Nehmen Sie die Stiitze aus der Verpackung.
B. Lokalisieren Sie die hintere Baugruppe.

2. ANLEGEN DES RUCKENTEILS DER ORTHESE

A. Achten Sie auf eine neutrale Ausrichtung und legen Sie den Pflegebediirftigen mit der richtigen
Unterstiitzung auf die Seite. Zentrieren Sie die hintere Baugruppe auf dem Riicken des Patienten.
B. Um die Lange der hinteren Platte einzustellen, heben Sie den Verriegelungsmechanismus an
und verldngern Sie die hintere Manschette, bis sie das Hinterhaupt des Patienten erreicht. Falls
erforderlich, biegen Sie die Metallstrebe, um die Kyphose zu beriicksichtigen.

C. Rollen Sie den Patienten auf die hintere Platte.

D. Halten Sie die Griffe auf beiden Seiten der hinteren Platte fest und ziehen Sie die hintere
seitliche Platte von jeder Seite heraus, wobei die Platte auf dem Patienten zentriert bleiben muss.
E. Entfernen Sie auf beiden Seiten den Haken von der Polsterung, um die Befestigung der
vorderen Platte vorzubereiten.

3. ANLEGEN DES VORDERTEILS DER ORTHESE

A. Zentrieren Sie die vordere Platte am Patienten. Ziehen Sie die vordere Baugruppe aus, indem
Sie den Verriegelungsmechanismus anheben und das Polster auf die entsprechende Hohe
schieben. Ziehen Sie die vordere Baugruppe aus, indem Sie den Verriegelungsmechanismus
anheben und das Polster auf die entsprechende Hohe schieben. Sobald die gewiinschte Hohe
erreichtist, verriegeln Sie die vordere Baugruppe in ihrer Position.

B. Um die vordere Stiitze weiter einzustellen, |6sen Sie den Biigel und stellen Sie ihn auf den
gewiinschten Winkel ein.

C. Befestigen Sie die Klettverschliisse, die den vorderen und den hinteren Teil der
Zervikalorthese miteinander verbinden, so dass ein fester Sitz gewahrleistet ist.

D. Driicken Sie den Biigel wieder zusammen, um den Winkel zu fixieren.

E. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungsriegel auf beiden Seiten von den vorderen seitlichen
Platten abgehoben sind und die Platten sich frei bewegen kénnen. Ziehen Sie die vorderen
seitlichen Platten so weit heraus, dass jede Platte bis zur seitlichen Mittellinie des Patienten reicht.
F. Wenn die vorderen seitlichen Platten die richtige GroBe haben, driicken Sie den
Sicherungsriegel nach unten auf die Platten, um sie zu verriegeln. Befestigen Sie das hintere Teil
an der vorderen Platte.

4. ANBRINGEN DER STUTZBANDER

A. Lokalisieren Sie die Bénder der seitlichen Befestigung der Platte und befestigen Sie sie mit
den dafiir vorgesehenen Clips an der Zervikalorthese an der vorderen Baugruppe.

B. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegentiiberliegenden Seite. Ziehen Sie die Bénder leicht
nach unten, um einen passgenauen Sitz mit der Unterarmkonfiguration des CTLSO sicherzustellen.

5. FESTZIEHEN DER STUTZE
A. Ziehen Sie die Zuglaschen nach auBen, um eine bequeme Passform zu erzielen.
B. Befestigen Sie die Zuglaschen am Schlaufenmaterial auf der Vorderseite der Stiitze.

6. AN- UND ABLEGEN

A. Bringen Sie die Zuglaschen an der Seite der Stiitze an.

B. Ldsen Sie eines der CTLSO-Bénder von der Zervikalorthese.

C. Entfernen Sie auf derselben Seite das Hakenband an der Zervikalorthese.

D. Ziehen Sie vor dem Anlegen die hinteren seitlichen Platten heraus, um die Kompression
zu maximieren

E. Fiihren Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die Stiitze anzulegen.

VERWENDUNGSZWECK
Bewegungseinschrankung und Stabilitat der zervikalen, thorakalen, lumbalen und sakralen
Wirbelsdule.

KLINISCHER VORTEIL
Zur Behandlung der Symptome der angegebenen Indikationen durch Bewegungseinschrankung
und Unterstiitzung der betroffenen Muskeln.

ANWEISUNGEN
Postoperative Unterstiitzung, degenerative Bandscheibenerkrankung, Bandscheibenvorwélbung
oder -vorfall, Frakturbehandlung, Spondylolyse, Spondylolisth Spil 10se, Kyphose,

Spondylose (Osteoarthritis/degenerative Gelenkerkrankung).

KONTRAINDIKATIONEN

Uberempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stiitze besteht.
Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstérungen. Patienten, die
entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stiitze tragen diirfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geréts sollte vor
dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen nur als Richtlinie und
sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernsten Krankheit
leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen,
bevor Sie dieses Produkt verwenden. Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam
zu sein. Unter manchen Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden.
Bitte beachten Sie die beschrénkte Garantie fiir weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE
Nurvon Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der Luft
trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN
Nylon, Polycarbonat, ABS, HDPE, PVC, LDPE, Acetal, Baumwolle, EVA, Polyurethan, Aluminium,
Messing, Polyester

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG
Das Produkt kann sicher entsprechend der 6rtlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG

Bitte melden Sie alle schweren Zwischenfélle im Zusammenhang mit der Anwendung dieser
Vorrichtung der zustandigen Behorde in Ihrem Staat und dem (in diesem Dokument aufgelisteten)
Hersteller.

BESCHRANKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt urspriinglich
gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von
Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten
Produktes oder des Teils/der Teile sein.

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschrankten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder iiber seine autorisierten Vertriebskanale
erworben wurde;

(b) das Produkt verandert wurde;

(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefiigt
werden, oder

(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC
verwendet wird.

DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFEKT DES PRODUKTES.

ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FUR JEGLICHE
INDIREKTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN,
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWAHR DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FUR SCHADEN, DIE
SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS,
LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsanspriiche und Sie kénnten andere Rechte haben, die je nach
Standort variieren.

Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfiigbar.

Hinweis fiir Sehbehinderte und Blinde:
Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den
Gebrauch eingewiesen.

A. Saque el soporte del empaque.
B. Ubique ddnde estd el ensamble posterior.

2. COLOCACION DEL PANEL POSTERIOR

A. Mantenga la alineacion neutral y, con el apoyo adecuado, haga que el paciente gire
para que quede de lado. Coloque el ensamble posterior en la espalda del paciente.

B. Para ajustar la longitud del soporte posterior levante el mecanismo de bloqueo y
extienda el cuello posterior para alcanzar el occipucio del paciente. De ser necesario,
doble el puntal metdlico para considerar la cifosis.

C. Haga que el paciente gire para que quede encima del panel posterior.

D. Localice las manijas a cada lado del panel posterior y tire hacia afuera el panel lateral
posterior de cada lado, asegurandose de que el panel permanezca centrado en el paciente.
E. En ambos lados, retire el gancho de la almohadilla para preparar la fijacion del panel
anterior.

3. COLOCACION DEL PANEL ANTERIOR

A. Centre el panel anterior en el paciente. Extienda el conjunto anterior al levantar

el mecanismo de bloqueo y deslizar la almohadilla a la altura adecuada. Extienda el
conjunto anterior al levantar el mecanismo de bloqueo y deslizar la almohadilla a la altura
adecuada. Una vez alcanzada la altura deseada, fije el conjunto anterior en su lugar.

B. Para ajustar ain mas el soporte anterior, desenganche y ajuste el dngulo de la
abrazadera al dngulo deseado.

C. Sujete las correas de velcro que conectan la parte anterior y las partes del collarin
para garantizar un ajuste cémodo.

D. Vuelva a apretar la abrazadera para fijar el dngulo deseado.

E. Aseglirese de que el pestillo de seguridad de ambos lados esté levantado de los
paneles laterales anteriores y que los paneles puedan moverse libremente. Tire de los
paneles laterales anteriores para que cada panel se extienda hasta la linea media lateral
del paciente.

F. Una vez que los paneles laterales anteriores tengan el tamafio adecuado, presione

el pestillo de seguridad hacia abajo sobre los paneles para bloquearlos en su lugar.
Conecte el panel posterior al panel anterior.

4. COLOCACION DE LAS CORREAS DE SOPORTE

A. Ubique las correas del accesorio del panel lateral y sujételas al conjunto anterior con
las pinzas designadas que se encuentran en el collarin.

B. Repita lo mismo con el lado opuesto. Tire de las correas suavemente hacia abajo para
asegurar un ajuste comodo con la configuracion de la axila de la CTLSO.

5. FIJACION DEL SOPORTE
A.Tire de las lengiietas para lograr un ajuste cefiido y cémodo.
B. Asegure las lengiietas a la correa en la parte delantera del soporte.

6.COMO PONER Y QUITAR EL SOPORTE

A. Coloque las lengiietas en el costado del soporte.

B. Desenganche una de las correas de la CTLSO del collarin.

C. En el mismo lado, retire la correa de velcro del collarin.

D. Antes de ponerlo, extraiga los paneles laterales posteriores para maximizar la
compresion.

E. Invierta los pasos para poner el soporte.

USO PREVISTO
Para proporcionar restriccion de movimiento y estabilidad de la columna cervical,
tordcica, lumbary sacra.

BENEFICIO CLINICO
Tratar los sintomas de las indicaciones establecidas, mediante la restriccion del movimiento
y el apoyo de los musculos afectados.

INDICACIONES

Soporte posoperatorio, enfermedad degenerativa de disco, hernia o abultamiento de
disco, tratamiento de fracturas, espondilolisis, espondilolistesis, estenosis espinal,
cifosis, espondilosis (osteoartritis/enfermedad degenerativa de las articulaciones).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales de fabricacién del soporte.
Inflamacidn del tejido linfético causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de
acuerdo a instrucciones médicas, no estan autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una
capacitacién adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas
instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si
padece una afeccion médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte
con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un
ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este
producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantia limitada para obtener
mds informacion.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use
blanqueador ni otros productos quimicos.

MATERIALES

Nailon, policarbonato, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), HDPE (polietileno de alta
densidad), PVC (policloruro de vinilo), LDPE (polietileno de baja densidad), acetal,
algodan, EVA (etileno acetato de vinilo), poliuretano, aluminio, laton, poliéster

NO ESTA HECHO CON LATEX DE GOMA NATURAL.

ELIMINACION
El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la
autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTIA LIMITADA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este
producto estd libre de defectos de material y mano de obra. La dnica obligacién de Aspen Medical
Products, LLC en el caso de violacién de la garantia, serd la de reparar o reemplazar el producto o las
piezas con fallas.

Aspen Medical Products, LLC no tendrd obligacién alguna respecto de esta garantia limitada en los
siguientes casos:

(a) El producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribucién
autorizados.

(b) El producto fue modificado.

(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.
(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.

EL PRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO UNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN EL PRODUCTO.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NO TENDRA RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTIA O CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA POR DANOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS
GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUSO LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO O

USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POR LOS
DARNOS QUE SE DERIVEN O ESTEN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y
EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garantia le otorga derechos legales especificos que pueden variar segtin la ubicacién.

Una lista de distribuidores autorizados en su drea estd disponible a su pedido.

A. Rimuovere il tutore dall'imballaggio.
B. Localizzare il gruppo posteriore.

2.POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO POSTERIORE

A. Mantenere un allineamento neutro e, con un supporto adeguato, ruotare il paziente sul
lato. Centrare il gruppo posteriore sulla schiena del paziente.

B. Per regolare la lunghezza del pannello posteriore, sollevare il meccanismo di blocco
estendendo il collare posteriore fino alla regione occipitale della testa del paziente. Se
necessario, piegare il montante metallico per tener conto della cifosi.

C. Far ruotare il paziente sul pannello posteriore.

D. Localizzare le maniglie su entrambi i lati del pannello posteriore ed estrarre il pannello
posteriore laterale da entrambi i lati accertandosi che il pannello resti ben centrato sul
paziente.

E. Su entrambi i lati, rimuovere il gancio dall'imbottitura in previsione della sistemazione
del pannello anteriore.

3. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO ANTERIORE

A. Centrare il pannello anteriore sul paziente. Estendere il gruppo anteriore sollevando
il meccanismo di blocco e facendo scorrere il cuscinetto fino all’altezza appropriata.
Estendere il gruppo anteriore sollevando il meccanismo di blocco e facendo scorrere il
cuscinetto fino all'altezza appropriata. Una volta raggiunta I'altezza desiderata, bloccare
il gruppo anteriore.

B. Per regolare ulteriormente il supporto anteriore, sganciare e regolare I'angolazione
del gancio come desiderato.

C. Fissare il gancio e le cinghie a velcro che collegano la parte anteriore e le altre parti
del collare accertandosi che aderiscano bene.

D. Premere nuovamente il gancio per bloccarlo all'angolazione selezionata.

E. Accertarsi che il laccio di sicurezza su entrambi i lati sia sollevato rispetto ai pannelli
laterali anteriori e che i pannelli siano liberi di muoversi. Tirare in fuori i pannelli laterali
anteriori in modo che ciascun pannello si estenda fino alla linea mediana laterale del
paziente.

F. Una volta che i pannelli laterali anteriori sono della dimensione corretta, premere

il laccio di sicurezza sui pannelli per bloccarli. Fissare il pannello posteriore a quello
anteriore.

4. FISSARE LE CINGHIE DI SUPPORTO

A. Individuare le cinghie del pannello laterale agganciarle al gruppo anteriore con gli
appositi ganci del collare.

B. Ripetere il procedimento sul lato opposto. Tirare con delicatezza le cinghie verso il
basso per garantire una buona aderenza con la configurazione di CTLSO sotto le braccia.

5. STRINGERE IL TUTORE
A.Tirare le linguette a strappo all'infuori per accertare una buona vestizione.
B. Fissare le linguette nell’occhiello della parte anteriore del tutore.

6. INDOSSARE E TOGLIERE

A. Posizionare le linguette a strappo sul lato del tutore.

B. Scollegare una delle cinghie CTLSO dal collare.

C. Sullo stesso lato, rimuovere la cinghia dalla fessura del collare.

D. Prima di togliere, tirare in fuori i pannelli laterali posteriori per massimizzare la
compressione

E. Ripetere al contrario i passi effettuati per indossare il tutore.

USO PREVISTO
Garantire la limitazione del movimento e la stabilita della colonna vertebrale
cervico-toraco-lombo-sacrale.

BENEFICI CLINICI
Trattamento dei sintomi secondo le indicazioni fornite attraverso la limitazione del
movimento e il sostegno dei muscoli interessati.

INDICAZIONI

Supporto postoperatorio, malattia degenerativa del disco, gonfiore del disco o ernia
del disco, gestione delle fratture, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinale, cifosi,
spondilosi (osteoartrosi/malattia degenerativa delle articolazioni).

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilita o allergia ai materiali con i quali @ composto il tutore. Gonfiore del tessuto
linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore
secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell’applicazione di questo dispositivo
¢ necessario effettuare una formazione adeguata sull’utilizzo. Queste indicazioni sono
solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una
grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario
autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per I'efficacia di questo prodotto &
necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto puo essere
prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all’aria; non
usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI
Nylon, policarbonato, ABS, HDPE, PVC, LDPE, acetali, cotone, EVA, poliuretano,
alluminio, ottone, poliestere

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO
Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI

Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave che coinvolge I'utilizzo di questo
dispositivo sia all’autorita competente del tuo paese che al produttore (elencatiin questo
documento).

GARANZIA LIMITATA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all’utente che acquista originariamente questo
prodotto che & privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in
caso di violazione della garanzia sara quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.

Aspen Medical Products, LLC non avra alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti
casi:

(a) Il prodotto non & stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di
distribuzione autorizzati;

(b) Il prodotto & stato alterato;

(c) Sono state inserite nel prodotto parti non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o

(d) Il prodotto non & utilizzato ai sensi delle istruzioni per I'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.

QUANTO SOPRA E LUNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARA RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI,
SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O
IMPLICITE, COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGHI
O RESPONSABILITA DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI,
CHE SONO QUI DECLINATE ED ESCLUSE DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garanzia conferisce all’utente diritti legali specifici e I'utente pud avere altri diritti che variano
da localita a localita.

Lelenco dei distributori autorizzati nella zona dell’'utente & disponibile su richiesta.

A. Retirez I'orthése de I'emballage.
B. Localisez I'ensemble postérieur.

2. POSITIONNEMENT DU PANNEAU POSTERIEUR

A. Maintenez un alignement neutre et, avec un support approprié, faites rouler le patient
sur le coté. Centrez I'ensemble postérieur sur le dos du patient.

B. Pour régler la longueur du panneau postérieur, soulevez le mécanisme de verrouillage
en étendant le collier postérieur jusqu’a I'occiput du patient. Si nécessaire, pliez le
support métallique pour tenir compte de la cyphose.

C. Faites rouler le patient sur le panneau postérieur.

D. Localisez les poignées de chaque coté du panneau postérieur et tirez le panneau
latéral postérieur de chaque c6té en vous assurant que le panneau reste centré sur le
patient.

E. Des deux cotés, retirez I'accroche du rembourrage pour préparer la fixation du
panneau antérieur.

3. POSITIONNEMENT DU PANNEAU ANTERIEUR

A. Centrez le panneau antérieur sur le patient. Allongez I'ensemble antérieur en
soulevant le mécanisme de verrouillage et en faisant glisser le coussinet a la hauteur
appropriée. Allongez I'ensemble antérieur en soulevant le mécanisme de verrouillage
et en faisant glisser le coussinet a la hauteur appropriée. Une fois la hauteur souhaitée
atteinte, verrouiller 'ensemble antérieur en place.

B. Pour régler davantage le support antérieur, séparez et ajustez la tige a I'angle désiré.
C. Attachez les bandes auto-agrippantes reliant les parties antérieure et postérieure du
collier en veillant a ce qu’elles soient bien ajustées.

D. Serrez la tige pour verrouiller I'angle.

E. Assurez-vous que les loquets de fixation des deux cotés sont dégagés des panneaux
latéraux antérieurs et que les panneaux peuvent bouger. Tirez les panneaux latéraux
antérieurs pour que chaque panneau s'étende jusqu’a la ligne médiane latérale du patient.
F. Une fois que les panneaux latéraux antérieurs sont a la taille appropriée, appuyez
sur le loquet de fixation sur les panneaux pour les verrouiller en place. Fixer le panneau
postérieur au panneau antérieur.

4. FIXATION DES SANGLES DE SOUTIEN

A. Repérez les sangles du panneau latéral et fixez-les a I'ensemble antérieur a I'aide des
clips prévus a cet effet sur le collier.

B. Répétez I'opération du coté opposé. Tirez doucement les sangles vers le bas pour les
ajuster a la configuration des aisselles de la CTLSO.

5. SERRAGE DE L'ORTHESE
A. Tirez sur les languettes pour obtenir un ajustement serré et confortable.
B. Fixez les languettes au matériau auto-agrippant a I'avant de I'orthese.

6. METTRE ET RETIRER

A. Placez les languettes sur le cté de I'orthese.

B. Détachez I'une des sangles de la CTLSO du collier cervical.

C. Duméme c6té, retirez la sangle autoagrippante du collier cervical.

D. Avant d’enfiler I'orthese, tirez sur les panneaux latéraux postérieurs pour assurer une
compression maximale

E. Inversez les étapes pour mettre I'orthese.

UTILISATION PREVUE
Assurer la restriction des mouvements et la stabilité de la colonne thoraco-lombo-sacrée
cervicale.

BIENFAIT CLINIQUE
Traiter les symptomes des indications mentionnées en limitant les mouvements et en
soutenant les muscles affectés.

INDICATIONS

Assistance postopératoire, Discopathie dégénérative, Disque bombé ou hernié,
Gestion des fractures, Spondylolyse, Spondylolisthésis, Sténose vertébrale, Kyphose,
Spondylose (Ostéoarthrite / Maladie articulaire dégénérative).

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou allergies a I'un des matériaux utilisé pour fabriquer I'appareil.
Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non
autorisés a porter une attelle pour raisons médicales.

PRECAUTIONS

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée a I'utilisation
de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des
lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Sivous
souffrez d’un probleme médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter

un professionnel de la santé agréé avant d’utiliser ce produit. Un réglage adéquat est
nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit
peut étre prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus
amples informations.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Laver a la main uniquement a 30 °C; Laver avec un détergent doux ; Sécher a I'air libre ;
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou d’autres produits chimiques.

MATERIAUX
Nylon, polycarbonate, ABS, PE HD, PVC, PE-BD, acétal, coton, EVA, polyuréthane,
aluminium, laiton, polyester

PAS FABRIQUE AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR ELIMINATION
Le produit peut étre éliminé en toute sécurité conformément aux lois locales.

SIGNALEMENT

Veuillez signaler tout incident grave impliquant I'utilisation de ce dispositif a la fois a
I"'autorité compétente de votre Etat et au fabricant (figurant dans la liste présente dans
ce document).

GARANTIE LIMITEE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit a I'utilisateur qui est I'acheteur d’origine de ce
produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La seule obligation d’Aspen Medical
Products, LLC en cas de rupture de garantie est de réparer ou de remplacer le produit ou la (les) piece(s)
défectueuse(s).

Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n’aura aucune obligation au titre de cette garantie
limitée :

(a) Le produit n’a pas été acheté aupres d’Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution
autorisés ;

(b) Le produit est modifié ;

(c) Toute piece non fournie par Aspen Medical Products, LLC a été insérée dans le produit ; ou

(d) Le produit n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi d’Aspen Medical Products, LLC.

CE QUI PRECEDE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DEFAUT DE SERVICE OU DE DEFECTUOSITE DU PRODUIT. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC N'EST PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRESENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE
TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF. LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, ET
TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES DE LA PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE
OULIES A LUTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PRESENTE DECLINES ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient
d’un endroit a l'autre.

Une liste des distributeurs autorisés dans votre région est disponible sur demande.

A. Haal de brace uit de verpakking.
B. Zoek de achtermontage.

2. POSITIONERING VAN HET ACHTERPANEEL

A. Houd een neutrale positie aan en rol de patiént met de juiste steun op zijn/haar zij.
Centreer de achterkant op de rug van de patiént.

B. Om de lengte van het achterpaneel aan te passen, tilt u het vergrendelmechanisme op
zodat de achterste halsband tot aan het achterhoofdsbeen van de patiént reikt. Indien
nodig kunt u de metalen steun buigen om rekening te houden met de kyfose.

C.Rol de patiént op het achterpaneel.

D. Zoek de handgrepen aan weerszijden van het achterpaneel en trek het achterste
laterale paneel aan beide zijden naar buiten, zodat het midden van het paneel op de
patiént blijft liggen.

E. Verwijder aan beide zijden de haak van de vulling ter voorbereiding van de
bevestiging van het voorpaneel.

3. POSITIONERING VOORPANEEL

A. Centreer het voorpaneel op de patiént. Verleng de achtermontage door het
vergrendelingsmechanisme op te tillen en het kussen op de juiste hoogte te schuiven.
Verleng de achtermontage door het vergrendelingsmechanisme op te tillen en het
kussen op de juiste hoogte te schuiven. Vergrendel de voormontage zodra de gewenste
hoogte is bereikt.

B. Om de voorsteun verder af te stellen, ontkoppelt u deze en stelt de hoek van het
koppelstuk in op de gewenste hoek.

C. Maak de klittenbanden vast die zowel de voorkant als de delen van de halshand met
elkaar verbinden en zorg voor een goede pasvorm.

D. Knijp het koppelstuk aan om de hoek vast te zetten.

E. Zorg ervoor dat de bevestigingsvergrendeling aan beide zijden van de voorste laterale
panelen is verwijderd en dat de panelen vrij kunnen bewegen. Trek de voorste laterale
panelen naar buiten zodat elke paneel tot het midden van de zijkant van de patiént reikt.
F. Zodra de voorste laterale panelen de juiste pasmaat hebben, drukt u de vergrendeling
op de panelen om ze vast te zetten. Bevestig het achterpaneel aan het voorpaneel.

4. STEUNBANDEN BEVESTIGEN

A. Zoek de riemen van de zijpaneelbevestiging en klem ze in het voorste gedeelte met de
daarvoor bestemde clips op de kraag.

B. Herhaal dit aan de andere kant. Trek de riemen voorzichtig naar beneden om een
goede pasvorm te garanderen met de onderarmconfiguratie van de CTLSO.

5. DE BRACE STRAK TREKKEN
A. Trek aan de treklipjes voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm.
B. Maak de treklipjes vast aan de lus aan de voorkant van de brace.

6. AAN- EN UITTREKKEN

A. Plaats de trekllipjes aan de zijkant van de brace.

B. Maak een van de CTLSO-riempjes los van de halsband.

C. Verwijder aan dezelfde kant de haakband op de halsband.

D. Trek voor het aantrekken de achterste laterale panelen uit om de compressie te
maximaliseren

E. Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de brace aan te trekken.

BEOOGD GEBRUIK
Om te zorgen voor bewegingsbeperking en stabiliteit van de cervicale-thoracale-
lumbale-sacrale wervelkolom.

KLINISCH VOORDEEL
De symptomen van de genoemde indicaties aanpakken door bewegingsbeperking en
ondersteuning van de aangetaste spieren.

INDICATIES

Postoperatieve ondersteuning, Degeneratieve schijfziekte, Hernia’s,
Fractuurmanagement, Spondylolyse, Spondylolisthese, Spinale stenose, Kyfose,
Spondylose (Osteoarthritis/Degeneratieve Gewrichtsziekte).

CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid of allergieén voor een van de materialen waarvan de brace is
gemaakt. Zwelling van het lymfeweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen.
Patiénten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient
plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen
en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische
aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen
alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit
product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door
een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING
Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Aan de lucht drogen;
Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicalién.

MATERIALEN
Nylon, Polycarbonaat, ABS, HDPE, PVC, LDPE, Acetaal, Katoen, EVA, Polyurethaan,
Aluminium, Messing, Polyester

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING
Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

MELDINGEN
Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de
Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEPERKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat
het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products,
LLC om in geval van een tekortkoming in de garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren

of te vervangen.

Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:

(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;

(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden
geleverd; of

(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical
Products, LLC.

HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR HET NIET FUNCTIONEREN VAN OF DEFECT AAN HET PRODUCT.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELIJK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE,
BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE
VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND
HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBIJ WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie
verschillen.

U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

A. Ortézu vyjméte z obalu.
B. Vyhledejte zadni panel.

2. UMISTENi ZADNIHO PANELU

A. UdrZujte neutralni srovndni a pfi spravné podpofe pretoCte pacienta na bok. Zadni
sestavu vycentrujte na zédech pacienta.

B. Pro nastaveni délky zadniho panelu zvednéte zajistovaci mechanismus, ktery
prodluzuje zadni limec tak, aby doséhl na tyl pacienta. V pfipadé potfeby ohnéte kovovou
vzpéru s ohledem na kyfozu.

C. Pacienta pfetocte na zadni panel.

D. Najdéte tichyty na obou strandch zadniho panelu a vytadhnéte zadni bo¢ni panel

z kazdé strany tak, aby panel ziistal na pacientovi vycentrovany.

E. Na obou strandch odstrarite hdcek z polstrovani a pfipravte se na upevnéni predniho
panelu.

3. UMISTENi PREDNIHO PANELU

A. Piedni panel vycentrujte na pacienta. Vysuiite pfedni sestavu zvednutim zajistovaciho
mechanismu a posunutim podlozky do pfislusné vysky. Vysurite pfedni sestavu
zvednutim zajistovaciho mechanismu a posunutim podlozky do pfislusné vysky. Po
dosazeni pozadované vysky zajistéte predni sestavu na misté.

B. Chcete-li dale nastavit pfedni podpéru, odpojte a nastavte tihel trmenu na pozadovany
thel.

C. Pfipevnéte hacky a smycky spojujici predni ¢ast limce a jeho Cdsti tak, aby dobie
priléhaly.

D. Stisknéte tfmen zpét k sobé, abyste zajistili thel.

E. Ujistéte se, Ze jsou zajistovaci zapadky na obou strandch zvednuté z piednich bo¢nich
panell a panely se mohou volné pohybovat. Vytahnéte pfedni bo¢ni panely tak, aby
kazdy panel sahal az k bo¢ni stfedni ¢éfe pacienta.

F. Jakmile jsou pfedni bo¢ni panely vhodné dimenzovany, pfitlacte na panely zajistovaci
zdpadku, aby se zajistily na misté. Pfipevnéte zadni ¢ast k pfednimu panelu.

4. PRIPEVNEN{ PODPURNYCH POPRUHU

A. Vyhledejte popruhy z bo¢niho upevnéni panelu a pfipnéte je do pfedni sestavy pomoci
ur¢enych spon, které se nachdzeji na limci.

B. Opakujte na opacné strané. Jemné zatahnéte za popruhy smérem dol, abyste zajistili
tésné prilnuti k podpazni konfiguraci CTLSO.

5. UTAZENI ORTEZY
A. Zatahnutim za stahovaci pasky docilite pfiléhavého a pohodiného nodeni.
B. Stahovaci pasky pfipevnéte k suchému zipu na pfedni strané ortézy.

6. NASAZENI A SEJMUTI

A. Tazné zarazky umistéte na bocni stranu vyztuhy.

B. Z ortézy odepnéte jeden z popruhl CTLSO.

C. Na téZe strané odstraiite pasek se suchym zipem na ortéze.

D. Pfed oblékanim vytédhnéte zadni bo¢ni panely, abyste maximalizovali kompresi
E. Pro nasazeni ortézy postupujte opacné.

ZAMYSLENE POUZITI
Zajisténi omezeni pohybu a stability kréni, hrudni, bederni a kiizové patefe.

KLINICKY PRINOS
Reseni pfiznak( uvedenych indikaci prostiednictvim omezeni pohybu a podpory
postizenych svald.

INDIKACE

Pooperacni podpora, degenerativni onemocnéni disku, vypoukly nebo herniovany disk,
lé¢ba zlomenin, spondylolyza, spondylolistéza, spinalni stendza, kyféza, spondyléza
(osteoartréza / degenerativni onemocnéni kloubd).

KONTRAINDIKACE

Precitlivélost nebo alergie na néktery z materidld, z kterych je podpéra vyrobena. Otok
lymfatické tkdné zplsobeny poruchami obéhu. Pacienti, ktefi nesmi nosit ortézu na
zakladé Iékafskych pokynil.

BEZPECNOSTN{ OPATRENI

PRED POUZITIM SI PRECTETE POKYNY. Pfed pouzitim tohoto zafizeni je tieba zajistit
fddné proskolent. Tyto pokyny jsou pouze pokyny a nejsou nabizeny jako |ékafska
doporuceni. Pokud trpite vaznym zdravotnim stavem, dirazné doporucujeme, abyste se
pred pouzitim tohoto produktu poradili s kvalifikovanym zdravotnickym pracovnikem.
Aby byl tento produkt ticinny, je nutné jeho spravné nastaveni. Za urcitych okolnosti
muzZe tento produkt pfedepsat Iékar. Dalsi informace naleznete v omezené zéruce.

POKYNY K PECI
Ruéni prani pouze pfi 30°C; Vyperte v jemném pracim prostfedku; Suste na vzduchu;
Nepouzivejte bélidlo ani jiné chemické latky.

MATERIALY
Nylon, polykarbonat, ABS, HDPE, PVC, LDPE, acetal, bavina, EVA, polyuretan, hlinik,
mosaz, polyester

NENi VYROBENO Z LATEXU Z PRIRODNIHO KAUCUKU.

LIKVIDACE
Produkt mize byt bezpecné zlikvidovdn v souladu s mistnimi zakony.

PODAVANI ZPRAV
Veskeré zavainé nehody tykajici se pouzivani tohoto zafizeni oznamte jak pfislusnému
organu ve vasem stdtu, tak vyrobci (uvedenému v tomto dokumentu).

OMEZENA ZARUKA

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 zarucuje uzivateli, ktery pivodné zakoupil tento
produkt, ze neobsahuje vady na materidlu a zpracovéni. Vyhradni povinnosti spole¢nosti Aspen Medical
Products, LLC v pfipadé poruseni zéruky je provést opravu nebo vyménu vadného produktu nebo jeho
easti (edsti).

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC nebude mit podle této omezené zaruky zadnou povinnost v
pfipadé, ze:

(a) Produkt nebyl zakoupen od spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC nebo prostfednictvim
autorizovanych distribu¢nich kandld;

(b) Produkt je pozménén;

(c) Do produktu jsou viozeny jakékoli soucdsti, které nedodava spole¢nost Aspen Medical Products, LLC;
nebo

(d) Produkt se nepouziva v souladu s pokyny k pouZiti spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC.

VYSE UVEDENE JE JEDINYM A VYLUCNYM PROSTREDKEM NAPRAVY V PRIPADE PORUCHY NEBO ZAVADY PRODUKTU. SPOLECNOST
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NENESE ODPOVEDNOST PODLE TETO ANI PODLE PREDPOKLADANE ZARUKY ZA JAKEKOLI

PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY. TATO ZARUKA NAHRAZUJE VSECHNY OSTATNI ZARUKY, VYSLOVNE NEBO
PREDPOKLADANE, VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETN{ UCEL NEBO POUZITI, A VESKERE ZAVAZKY
NEBO ZAVAZKY ZE STRANY ZDRAVOTNICKYCH PRODUKTU SPOLECNOSTI ASPEN A ZA SKODY VZNIKLE V DUSLEDKU NEBO V
SOUV\%OST\ S POUZIVANIM PRODUKTU, KTERE JSOU TIMTO SPOLECNOST/ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ODMITNUTY A
VYLOUCENY.

Tato zdruka vdm dava konkrétni zdkonnd prava a mizete mit dal3i prava, kterd se liSi od mista k mistu.

Seznam autorizovanych distributordi ve vasi oblasti je k dispozici na vyzadani.




DANSK EAAHNIKA NORSK POLSKI SUOMI SVENSKA PYCCKUM PORTUGUES 25°4

1. KLARG@RING AF B@JLEN 1. MPOETOIMAZIA TOY NAPOHKA 1. FORBERED STOTTEKORSETT 1. PRZYGOTOWANIE STABILIZATORA 1. TUEN VALMISTELU 1. FORBEREDELSE AV STODET 1.MOArOTOBKA BAHAAXA 1. PREPARANDO A CINTA 1. BESRERR EETIE
A.Tag bgjlen ud af indpakningen. A. Apatpéote Tov vapBnka aro T cuoKevaaid. A. Fjern stgttekorsett fra emballasje. A. Wyjac stabilizator z opakowania. A. Poista tuki pakkauksesta. A. Ta ut stédet ur forpackningen. A. U3Bnekute 6aHAaxX U3 ynakoBKMu. A.Remova a cinta da embalagem. A MBEPEH AFIELS.
B. Find den bagerste montering. B. EVTOTIiOTE T0 TMioW THApA. B. Lokaliser bakre enheten. B. Zlokalizowac zespét tylny. B. Paikanna takaosan kokoonpano. B. Lokalisera den bakre enheten. B. Haiigute 3apHuit 6n0K. B. Localize o conjunto posterior. B.EMLEERAM

2. PLACERING AF DET BAGERSTE PANEL

A. Oprethold neutral justering, og patienten skal ligge pa siden med korrekt stotte. Placer
den bagerste montering midt pa patientens ryg.

B. Juster leengden af det bageste panellgft pa [asemekanismen, der forlenger
bagkraven til at na patientens nakkehvirvel. Om ngdvendigt bgjes metalstiverne for at
tage hgjde for kyfose.

C. Logrul patienten pa bagerste panel.

D. Find handtagene pa hver side af det bageste panel, og treek det bagerste laterale
panel ud fra hver side, mens det sikres, at panelet forbliver centreret pa patienten.

E. Fjern krogen fra polstring fra begge sider, for at klarggre det forreste panels tilbehgr.

3. PLACERING AF DET FORRESTE PANEL

A. Placer det forreste panel midt pa patienten. Forleeng den forreste montering ved at
Iofte Iasemekanismen og skubbe puden op til den passende hgjde. Forlaeng den forreste
montering ved at Iofte ldsemekanismen og skubbe puden op til den passende hgjde. Nar
den gnskede hgjde er opnaet, Iases den forreste montering pa plads.

B. For at foretage yderligere justeringer af den forreste stotte, losnes og justeres vinklen
for beerestykket til den gnskede vinkel.

C. Fastger velcro-stropperne, der forbinder bade den forreste og bagerste del af kraven,
sa den sidder teet.

D. Klem baerestykket pa igen for at fastlase den tilpassede vinkel.

E. Serg for at sikringslasen pa begge sider, er frigjort fra de forreste tvaergaende paneler,
og at panelerne kan bevaeges frit. Traek de forreste tveergaende paneler ud, s& hvert
panel nar ud til det tveergdende midtpunkt for patienten.

F. Nar de forreste tvaergaende paneler har passende storrelse, sa tryk sikringslasen ned
pé panelerne for at Iase den pa plads. Fastger det forreste og det bageste panel.

4. PAS/ZETNING AF STOTTESTROPPER

A. Find stropperne for det laterale tilleegsstykke og fastger dem til den bagerste
montering med de dertilhgrende klemmer pa kraven.

B. Gentag det samme pa den modsatte side. Traek stropperne forsigtigt nedad for at sikre
en teet tilpasning med underarmskonfigurationen for CTLSO.

5. STRAMNING AF B@JLEN
A. Treek ud i treekfligene for at opna en teet og bekvem pasning.
B. Fastger traekfligene til lokken foran bgjlen.

6.IS/ETNING OG AFTAGNING AF BOJLEN

A. Placer treekfligene pa siden af bgjlen.

B. Lgsn en af CTLSO-stropperne fra kraven.

C. Pa samme side fjernes velcro-stroppen pa kraven.

D. For du tager den pa, sa treek de bagerste tvaergdende paneler ud for at fa den
bedste kompression

E. Folg trinene baglaens for at paklaede bgjlen.

ANVENDELSESFORMAL
For at give bevaegelsesbegraensning og stabilitet til cervikal-thorakal-lumbal-sakral
rygsejlen.

KLINISK FORDEL
For at afhjeelpe symptomerne pa de angivne indikationer gennem stabilisering og
bevaegelseskontrol af knaeleddet.

INDIKATIONER

Postoperativ statte, Degenerativ disksygdom, Udbulning eller herniatedisk,
Frakturhandtering, Spondylolyse, Spondylolistese, Spinal stenose, Kyphosis,
Spondylosis (Slidgigt / Degenerativ ledsygdom).

KONTRAINDIKATIONER

Overfglsomhed eller allergi over for de materialer, bgjlen er fremstillet af. Hevelse i
lymfevaevet forarsaget af kredslgbssygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at
beere en bgjle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDSREGLER

DISSE INSTRUKTIONER SKAL L/ASES FOR BRUG. Korrekt treening i brug af denne enhed
skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke
bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand,

er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du
bruger dette produkt. En korrekt montering er kraeve for at dette produkt skal vaere
effektivt. Under nogle omstaendigheder kan dette produkt ordineres af en laege. Se den
begraensede garanti for yderligere information.

PLEJEINSTRUKTIONER
Héndvask kun ved 30 ° C; Vask med en mild renggringsmiddel; Luftterring; Brug ikke
blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
Nylon, polykarbonat, ABS, HDPE, PVC, LDPE, acetal, bomuld, EVA, polyuretan,
aluminium, messing, polyester

DER ER INTET NATURGUMMI LATEX | ENHEDEN.

MED HENSYN TIL BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

RAPPORTERING
Venligst rapportér enhver alvorlig haendelse, der involverer brugen af denne enhed til
bade den kompetente myndighed i din stat og til producenten (angivet i dette dokument).

BEGRANSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt kaber dette
produkt, at det er fri for mangler i materiale og udferelse. Den eneste forpligtelse Aspen Medical Products,
LLC har i tilfaelde af misli af garantien er reparation eller af det eller de defekte
produkter eller dele.

Aspen Medicinal firmaer, LLC er ikke forpligtet til i henhold til denne begraensede garantii tilfeelde af:
(a) Produktet er ikke kobt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede
distributionskanaler;

(b) Produktet er blevet aendret;

(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLCt; eller

(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC brugsvejledning.

DET FOREGAENDE ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR FEJL | SERVICE AF, ELLER OM DER ER DEFEKTER | PRODUKTET.
ASPEN MEDICINSKE PRODUKTER, LLC HAR IKKE ANSVARET UNDER DENNE ELLER UNDERFORSTAENDE GARANTI FOR ALLE DIREKTE,
SPECIALE, TILFALDIGE ELLER FOLGENDE SKADER. DENNE GARANTI ER | FORBINDELSE MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKET
ELLER UNDERFORSTAET, INKLUSIVT GARANTIEN FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SARLIGT FORMAL ELLER BRUG,

0G ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR PA DEN DEL AF ASPEN L/AGEMIDLER, DER BRUGES | FORBINDELSE MED L/GEMIDLER,
ANVENDELSE AF PRODUKTERNE, DER ER FRISKRIVET 0G UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere
fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributerer i dit omrade er tilgeengelig efter anmodning.

2.TOMOOETHZH TOY OMIZOI0Y ®YANOY

A. AlaTnpwvTag 0uSETEPN EVBLYPARWLON, KAL PE KATAANAN OTAPIEN, OTPEYTE TOV
aoBevr og MAAyla B¢or. Kevipdpete 10 omioBlo Tupa oty MAATN Tou acBevoug.

B. Ma va puBpioeTe 10 PKoG TOL 0TioBLoL POANOL AVLPWOTE TOV UNXAVIOHO AOPANONG,
E€MEKTEVOVTAG TO OT{OHL0 KOAAPO WOTE Va PTATEL 0TO VIAKG 00TO TOL AGBEVOLG. EQv
elvat amapaitnto, AuyioTe 10 HETAANKO GKEAOG YId VA GLVUTIONOYIOETE TNV KUGWOT.

C. Nepiotpédte Tov acBevi 010 omioBio pOANO.

D. Evtomiote 1i¢ Aapég o€ kABe MAELPA TOL omiaB10L PUANOL Kal TPABAETE TO

omiioB1o MeLPIKO PUANO ammd KABe MAgLPA SlacahilovTag 0Tt To UANC TTaPAPEVEL
KEVTPAPIOPEVO OTOV AoBEVH.

E. Kat oTi¢ 500 MAEVPEC, ApaIpECTE TO AYKIOTPO armd To Ha&IAapaKL yla TNV MposTolacia
NG OTEPEWONG TOL UITPOGTIVOL GUANOL.

3. TOMOGETHZH TOY MMPOZTINOY ®YAAOY

A. Kevipdpete 10 unpocrlvé @ONo oTOV aoSsvr’] EKTelveTe T0 EUMPO0BIo TApa
avuwvovTag Tov unxuvmuo ao@ahiong kat cbpovTag 1o qul)\upl oT0 Kuru)\)\n)\o OYoc.
EKTElVETE TO EUMPOOBI0 TUAKA AQVUPWVOVTAG TOV UNXAVIOHO aoAALONG Kat cupoOVTaG
10 pagiAdpt 0o KataAAnAo OYog. MOAG emttevyBel to mMBUUNTO LYOG, aoPaNioTe TO
€UMPOOBI0 TUAHA 0T Sscq TOU.

B. Ma va puBpioete nspmrzpw mv epnpoodia cm]plEq ano8eopeVOTE TO Kal pubpioTe
0V ywvia tou nspluuxsvtou 0TV EMBLUNTA Ywvia.

C. A£0Te Ta AOLPLA TOL AYKITTPOL KAl TOU Bpoxou ouv&r—:ovtuc TO UMTPOOTIVO HEPOG KAl
TQ TUAMATA TOU KOAAPOL siacq:u)\llovmc OTEVN EQaPHOYN.

D. Evwote méTovTag To MEPLAUXEVIO YIa va KAEIBROEL TNV EMAEYHEVN Ywvid.

E. BeBawwOeite 611 10 pavtaro as@AaAiong kal oTig 500 MAELPEG Exel avacnkwBel amod
a urrpocuvd TAELPIKA PUNA Kal OTL Ta <p0)\}\a elvateAevBepava KlVr]GOL')V Tpapngte
a unpocnva n)\suplka @UMa po¢ Ta £Ew £T0L WOTE KABE PUANO va EKTEIVETAL OTNV
TAELPIKA péon vpauun 0V A0BEVOLC.

F. Apo0 ta umpooTtiva n)\eoplku zpu)\)\u SlaotactohoynBoly katdAnAa, MESTE To
pdvtalo acpaMong mpog Ta KATw mavw ota GOAAA yla va aspalicouy otn 8on ToUC.
TuvEDTE T0 OMGBI0 0T EUMPHGBL0 POANO.

4. TYNAEZH TQN AOYPIQN ZTHPI=HZ

A. Evomiote ta Aouptd armd 1o eEApTnpa 1ou MeLpKoL GUANOL Kal aopaAoTE Ta 0Ty
umpootiv 81atagn pe Toug el81KoLG cUVEETAPEG TToL Bpiokovtal oo KoAdpo.

B. EmavaldBete otny avtiBetn mevpd. TpaBngte ta Aoupld xwpic mieon mpog ta Katw
yia va Eac@ahoeTe pia OTeVN EQAPUOYN HE TO MEPiypappa TG pacxaing tou CTLSO.

5. ZOIZIMO TOY NAPOHKA
A. TpaBnAgte mpog ta £€w Ta BNADKIA Yia va EMITOXETE WA OTEVH KAL AVETN EQAPHOYH.
B. Aopaliote Ta BnA0KIa 0TV BPOX0 0TO HITPOCTIVO HEPOG TOL VAPONKA.

6. TOMOGETHZH KAI A®AIPEZH TOY NAPOHKA

A. TomoBeTioTe Ta BNAOKIA 0TO TTAAL TOL VAPBNKa.

B. Amoouvdgate va amé ta Aouptd CTLSO armd 1o koAdpo.

C. Ztnv i61a Meupd, apaip£ote o Aoupi TOL AYKIOTPOL GTO KOAAPO.

D. Mpw and t xpAon, Tpapngte £Ew ta omiodia MeVPIKA UAN YIa VA PEYIOTOTIOOETE
™ ovprison.

E. AVTIoTpEY TE T BLATA YA VA GOPECETE TOV VAPBNKA.

MPOBAEMOMENH XPHZH
Tla ToV MEPLOPLOKO TNG KIVNGNG Kal TN 0TABEPOTIOINGH TOL ALXEVIKOL BWPAKIKOY
TUNKATOG-00PUIKNAG HOIPAG-LEPOL 00TOV TNG OTIOVELAIKNG GTAANG.

KAINIKA MTAEONEKTHMATA
AVTIHETWTTON TWV UM TWHATWY TWV AVAPEPOHEVWV EVEIEEWVY HECW TNG
01a6epomOiNoNG Kat Tov eAEyXoL TV EDPOLG KIvONG TG APBPWENG TOL YOVATOG.

ENAEIZEIZ

MeTeyxelpnTKR LTOOTAPIEN, EKPUAOTIKY SloKOTABELT, AloYKWHEVOG Siokog 1) KiAn
Siokou, Alayeipton katdypatog, ZmovsuAdAuan, ZmovsuAoAioBnon, ZMovELAKY
otévwon, Kbpwon, ImovévAwon (OoteoapBpitida/EkpuNioTiki apBpitida).

ANTENAEIZEIZ

Yrepevaiodnoia f alepyieg o€ kamolo amo ta LAIKA aré Ta omola eival pTiayuévog o
vapBnkag. 0idnua Tov Aupeatikoy 16To0 TPOKANODHEVO Ao KUKAOPOPIKES SlaTapayee.
AoBeVEi TToL SV TOLC EMITPEMETAL VA POPOLV VAPONKA COUPWVA LE IATPIKEG 0BNYiEC.

MPO®YAAZEIZ

AIABAXTE TIZ OAHTIEZ MPIN THN XPHZH. ©a mpémet va mponyeitat owcm ekmaievon
otV Xpron avtig e Uooksuqq mpwv TNV quoq ng. Orodnyieg uutzq amnoteholdv
KLl'[iUQUV'[nplEC YPAHUEG HOVO Kal SeV npocnpepovml WG ATPIKEG CLOTAGELG. EQv
TACXETE armo Karota coBapr lCl'[ler] Karacraor] GampeneLva uuuBou)\EUIElIE Kamotov
KuTuMn)\o enayyeApatia atov xwpo me qulac pw Xpnoluonomosts QUTO TO TIPOIOV.
Mava ivat unots)\suuanko L] npotov auto Ba npsnzl Va EQUPHOOTE oWOTA. €
OpIOpEVES nsplmwoslc TO TIPOTOV AVTO UTTOPE( VA GUVTAYOYPAPIBEL amd ylaTpo. Agite
TNV TIEPLOPIGHEVN EYYONOT YIa TTEPETAIPW TTANPOPOPIES.

OAHTIEZ ZYNTHPHZHZ
MAOGIHO e TO XEPL HOVO 0TOC 30° C. MAEVETE pE (IO KABAPIOTIKO. ITEYVWOTE OTOV
agpa. Mnv kavete xpnon xAwpiou f AWV XNHIKWV.

YAIKA
Nathov, moAvavBpakikd, ABS, HDPE, PVC, LDPE, aketahn, Bappaxl, EVA, moAvoupedavn,
alovpivio, opeixakog, MOAVESTEPAG

AEN EINAI ®TIArMENO ME AATE= ANO ®YZIKO KAOYTZOYK.

AMNOPPIWH
To oIV urmopei va amoppleBel pe acpAela GOPUPWVA UE TOUG TOTIKOUG KAVOVIOHOUG.

MAPOXH ZTOIXEIQON

Ava@EpeTe 0TI0L08ATTOTE 0OBAPO TTEPIOTATIKO OXETIKO KE TNV XPION TNG GUCKELNG AUTAG
otV appodia apyxn TG XWPag oag KAl GOV KATAOKELATTH (AvaypapeTal oo mapov
£yypago).

MEPIOPIZMENH EFTYHEH

H Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, eyyudtal mpog Tov XpAoTn mou £XEL KAVEL TNV apXIKR
Qyopd ToL MapOVToG MPOTdVTOG WG Sev éxel EAATTONATA 0TA LAKA KAl TNV TOLOTNTA KATACKELNG. H povn
vrnoxpéwon tng Aspen Medical Products, LLC otnv mepintwon tng un 0pBng eyyonong 8a etvai n emokevn
1} N QVTIKATAGTAGN TOL EAATTWHATIKOL TTPOIOVTOG ) HEPOUG(-WV) TOU.

H Aspen Medical Products, LLC 8ev pépel kapia umoxp£won o0p@wva e TV mapodoa meploplopevn
eyyonon oty mepimtwon mou:

(a) To mpoiiov Sev £xet ayopaotei and Ty Aspen Medical Products, LLC A péow Tov eEouotodotnpévay g
npounesunkwv 08wV,

(b) To mpoiov éxet umootel HETaTpOES,

(c) EEupmuutu ou Sev ta éxel mpopnBeboetL n Aspen Medical Products, LLC éxouv evowpatweel oto
Tpoiov, f

(d) To mpoidv ev xel xpnotpomotnBel sbppuva pe 11 08nyies Xpriong g Aspen Medical Products, LLC.

TATNPOANAGEPOENTA AMIOTEAOYN THN MONH KAI ATIOKAEIZTIKH ATOZHMIQEH STHN ZYNTHPHEH, H EAATTOMA, TOY
NPOIONTOZ. H ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC AEN ®EPEI EYOYNH LYM®QNA ME THN MAPOYZAH THN OMOIA YNOAHAOYMENH
EFTYHEHTIA ONOIEZAHMOTE AMEZEE, EIAIKEE, TYNEMATOMENEE, H ZYNEMAKOAOYOEE BAABEX. H MAPOYZA EMTYHEH IZXYEI
ZETYNAYAZMO ME TIZ ONOIEE AAAEE EMTYHEEIZ, PHTEZ H YNOAHAOYMENEE, ZYMMEPINAMBANOMENHE THE EMTYHEHE
EMMOPIKOTHTAZ H KATAAAHAOTHTAZ MPOZ KAMOIO ZYTKEKPIMENO ZKOMOH XPHEH, KAI ME OAEX TIZ YNOXPEQZEIZ H EYOYNEL
THEZ ASPEN ZE O,TI AOOPA TA IATPIKA MPOIONTA THZ A BAABEZ M0Y NPOKYMTOYN AMOH ZE EXEZH ME THN XPHEH TON
MPOIONTON, MOY AIA TOY MAPONTOZ EZAIPOYNTAI AMO TA IATPIKA MPOIONTA THE ASPEN, LLC.

H nupouuu £YY0NON GG TPOGPEPEL GUYKEKPIUEVA vomku SlKaIWATA Kat EVBEXETAL Va EXETE AN
ov ¢ avahoya pe Ty

Katdhoyog eE0001060TNUEVWY TPOUNBEVTAY GTNV TTEPLOXT 0aG Eival SIABEGILOG KATOTIV AITHRATOG.

2. PLASSERING AV BAKERST PLATE

A. Oppretthold neytral posisjon, og rull pasienten over til sideposisjon med riktig statte.
Sentrer den bakre enheten pa pasientens rygg.

B. Juster lengden pa bakpanelet ved 4 Iofte Idsemekanismen og forlenge den bakre
kragen til den nar baksiden av pasientens hode. Om ngdvendig, bey metallstotten for &
ta hensyn til kyfose.

C. Rull pasienten over pd bakpanelet.

D. Lokaliser hdndtakene pa hver side av bakpanelet og trekk ut det bakre sidepanelet fra
hver side slik at panelet forblir sentrert pa pasienten.

E. Losne kroken fra polstringen, pa begge sider, for & forberede montering av
frontpanelet.

3. PLASSERING FRAMME PLATE

A. Sentrer frontpanelet pa pasienten. Brett ut frontenheten ved a frigjore
lasemekanismen og fare puten til riktig heyde. Brett ut frontenheten ved & frigjere
lasemekanismen og fare puten til riktig heyde. Las frontenheten pa plass nar riktig hoyde
ernadd.

B. Juster frontstgtten ytterligere ved & koble fra og justere vinkelen pa leddet til ensket
vinkel.

C. Fest borreldsstropper som forbinder bade front- og kragseksjonen for a sikre en
tettsittende passform.

D. Trykk koblingen sammen igjen for a lase vinkelen.

E. Pass pa at klemanordningen pé begge sider er Igsnet fra de fremre sidepanelene slik
at de kan beveges fritt. Forleng de fremre laterale panelene slik at hvert panel er brettet
ut til den laterale midtlinjen til pasienten.

F. Nar de fremre sidepanelene er justert il riktig storrelse, trykk ned pa festene pa
panelene for & lase dem pa plass. Fest bakpanelet foran.

4. STOTTESTROPPER FOR MONTERING

A. Finn stroppene fra sidepanelfestet og klem dem inn i den fremre delen med utpekte
klips pa kragen.

B. Gjenta pa motsatt side. Trekk stroppene forsiktig nedover for & sikre en tettsittende
passform med underarmskonfigurasjonen til CTLSO.

5. INNSTRAMMING AV STGTTEKORSETT
A. Trekk ut pa de trekke tunger slik at tilpasning blir behagelig og komfortabel.
B. Festne de trekke tunger til sirkelformet stoffer pa forsiden av stottekorsett.

6. PAFORING OG FJERNING

A. Sette trekke tunger pa side av stottekorsett.

B. Lgsne en av CTLSO-stroppene fra kragen.

C. Fjern krokstroppen pa kragen pa samme side.

D. For pafering, trekk ut den bakerst lateral platene til maksimalisere trykkbelastning
E. Ta skrittene i omvendt rekkefelge for & ta pa stotte.

TILTENKT BRUK
Gir bevegelsesomrade og stabilitet for cervikal thorax lumbal sakral ryggraden.

KLINISKE FORDELER
For a lindre symptomene pé de angitte indikasjonene gjennom stabilisering og
bevegelseskontroll av kneleddet.

INDIKASJONER

Postoperativ stotte, degenerativ skivesykdom, hevelse eller diskusprolaps,
bruddbehandling, spondylolyse, spondylolistese, spinalstenose, kyfose, spondylose
(artrose/degenerativ leddsykdom).

KONTRAINDIKASJONER

Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som stgtten lages av. Hevelse
av lymfevevet forarsaket av kretslopslidelser. Pasienter som ikke har lov til & bruke en
stgtte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER

LES INSTRUKSJONER F@R BRUK. Passende oppleering i bruken av denne enheten bar
finne sted for den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som
medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi
sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell for du bruker dette produktet. Riktig
passform kreves for at dette produktet skal veere effektivt. Under visse omstendigheter,
kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEIEINSTRUKSJONER
Handvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjeringsmiddel; Lufttark; lkke bruk
blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
Nylon, polykarbonat, ABS, HDPE, PVC, LDPE, acetal, bomull, EVA, polyuretan, aluminium,
messing, polyester

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alvorlige hendelser som invplverer bruk av denne enheten til bade kompetent
myndighet i din stat og til produsenten (oppfert i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer til brukeren som opprinnelig kjoper dette
produktet at det er fritt for mangler i materiale og utforelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical
Products, LLC i tilfelle brudd pa garantien skal veere & garantere eller skifte ut det defekte produktet eller
delen(e).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom:
(a) Produktet ikke ble kjopt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte
distribusjonskanaler;

(b) Produktet er endret;

(c) Deler som ikke leveres av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller

(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FOREGAENDE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT | SERVICE AV, ELLER MANGEL PA, PRODUKTET.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE V/AERE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN
DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FOLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER
IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMAL ELLER SPESIFIKK BRUK, 0G ALLE
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTAR FRA ELLER | FORBINDELSE MED
BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES OG EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra
sted til sted.

En liste over autoriserte distributerer i ditt omrade er tilgjengelig ved foresporsel.

2. USTALANIE POLOZENIA PANELU TYLNEGO

A. Nalezy zachowac neutralne utozenie i przy odpowiednim wsparciu, przewrdci¢
pacjenta na bok. Wysrodkowac zespot tylny na plecach pacjenta.

B. Aby wyregulowac dtugos¢ panelu tylnego, unies mechanizm blokujacy, przedtuzajac
kotnierz tylny tak, aby siegat do potylicy pacjenta. W razie potrzeby nalezy zgig¢
metalowa rozpérke w celu uwzglednienia kifozy.

C. Przetoczy¢ pacjenta na panel tylny.

D. ZnajdZ uchwyty po obu stronach tylnego panelu i wyciagnij tylny panel boczny z
kazdej strony, upewniajac sie, ze panel pozostaje wysrodkowany na pacjencie.

E. Po obu stronach odczepic haczyk od wysciGtki, aby przygotowac panel przedni do
zamocowania.

3. USTALANIE POLOZENIA PANELU PRZEDNIEGO

A. Wysrodkowac panel przedni na pacjencie. Wysunac¢ przedni panel podnoszac
mechanizm blokujacy i przesuwajac podktadke na odpowiednig wysokos¢. Wysungé
przedni panel podnoszac mechanizm blokujacy i przesuwajac podktadke na
odpowiednig wysokos¢. Po osiggnieciu zadanej wysokosci zablokuj zespot przedni.

B. Aby jeszcze bardziej wyregulowac wsparcie przednie, roztgcz i ustaw zadany kat
jarzma.

C. Zapnij paski na rzep taczace przednig i tylng cze$¢ kotnierza, zapewniajac Sciste
dopasowanie.

C. Ponownie $cisnij, aby potgczyc obejme do regulacji i zablokowac ustawiony kat.

E. Nalezy upewnic sig, ze zatrzask zabezpieczajacy po obu stronach zostat odsuniety od
przednich bocznych paneli, a panele moga sie swobodnie poruszac. Wyciggnac przednie
panele boczne tak, aby kazdy z nich siegat do bocznej linii Srodkowej ciata pacjenta.

F. Gdy przednie panele boczne majg juz odpowiednio dopasowany rozmiar, nalezy
docisngc zatrzask zabezpieczajacy do paneli, aby je zablokowac. Przymocuj panel tylny
do panelu przedniego.

4. MOCOWANIE PASKOW PODTRZYM UJACYCH

A. Zlokalizuj paski wychodzace z bocznego panelu i przypnij je do przedniego zespotu za
pomoca odpowiednich klipséw znajdujacych sie na kotnierzu.

B. Powtdrz te same czynnosci po przeciwnej stronie. Pociagnij paski delikatnie w dét,
aby zapewni¢ dopasowanie CTLSO pod pacha.

5. DOCISKANIE STABILIZATORA
A. Pociagnij za zaktadki Sciggajace, aby uzyskac doktadne i wygodne dopasowanie.
B. Przymocuj zaktadki Sciagajace do rzepa z przodu stabilizatora.

6. ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE

A. Umies¢ zaktadki Sciggajace z boku stabilizatora.

B. Odczep jeden z paskéw CTSLO od kotnierza.

C. Po tej samej stronie odepnij pasek na rzep od kotnierza.

D. Przed zatozeniem wyciagnij tylne boczne panele, aby zmaksymalizowac docisk.
E. Aby zatozy¢ stabilizator, nalezy wykonac te czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

PRZEZNACZENIE
Stuzy do ograniczenia ruchu i zapewnienia stabilnosci kregostupa na odcinku szyjno-
piersiowo-ledzwiowo-krzyzowym.

KORZYSCI KLINICZNE
Przeciwdziatanie objawom wymienionych wskazan poprzez stabilizacje i kontrole
zakresu ruchu stawu kolanowego.

ZALECENIA

Wsparcie pooperacyjne, choroba zwyrodnieniowa krazkéw miedzykregowych,
wybrzuszenie lub przepuklina krazka, postepowanie w przypadku ztamania kregostupa,
zmiany zwyrodnieniowe kregostupa, kregozmyk, zwezenie kanatu kregowego, kifoza,
spondyloza (osteoartroza / choroba zwyrodnieniowa stawdw).

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrazliwos¢ lub alergia na ktérykolwiek z materiatow, uzytych do produkcji kotnierza.
Obrzek tkanki limfatycznej spowodowany zaburzeniami krazenia. U pacjentow, ktorym
lekarz zabronit noszenia kotnierza ortopedycznego.

SRODKI OSTROZNOSCI

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKE. Przed rozpoczeciem stosowania wyrobu u
pacjentdw nalezy przejs¢ odpowiednie szkolenie z zakresu jego obstugi. Niniejsze
instrukcje to jedynie wskazowki i nie nalezy ich traktowac jak zalecenia od lekarza.
Jesli pacjent cierpi na powazna chorobe, zdecydowanie zalecamy, aby przed uzyciem
tego produktu skonsultowac sie z uprawnionym pracownikiem stuzby zdrowia. Aby
ten produkt byt skuteczny, konieczne jest jego wtasciwe dopasowanie. W pewnych
okolicznosciach produkt ten moze zostac przepisany przez lekarza. Wigcej informacji
mozna znalez¢ w ograniczonej gwarancji.

INSTRUKCJE KONSERWACJI
Prac¢ wytgcznie recznie w temperaturze 30°C; Stosowac delikatne srodki piorace; Suszy¢
na powietrzu; Nie stosowac wybielacza ani innych srodkow chemicznych.

MATERIALY
Nylon, poliweglan, ABS, HDPE, PVC, LDPE, acetal, bawetna, EVA, poliuretan, aluminium,
mosiadz, poliester

NIE WYKONANO Z NATURALNEGO LATEKSU.

UTYLIZACJA
Produkt moze by¢ bezpiecznie utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZGLOSZENIA

Prosimy o zgtaszanie wszelkich powaznych incydentéw zwigzanych z uzytkowaniem tego
urzadzenia zaréwno wtasciwym wtadzom stanowym, jak i producentowi (wymienionemu
w niniejszym dokumencie).

OGRANICZONA GWARANCJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, gwarantuje uzytkownikowi, ktdry zakupit oryginalny
produkt, ze jest on wolny od wad materiatowych i produkcyjnych. Jedynym obowigzkiem firmy Aspen
Medical Products, LLC w przypadku naruszenia gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu
lub jego czesci.

Firma Aspen Medical Products, LLC nie ma zadnych zobowigzar w ramach niniejszej ograniczonej
gwarancji w przypadku, gdy:

(a) Produkt nie zostat zakupiony w firmie Aspen Medical Products, LLC ani poprzez autoryzowane kanaty
dystrybuciji;

(b) Produkt zostat zmodyfikowany;

(c) Do produktu wmontowano elementy, ktdre nie zostaty dostarczone przez Aspen Medical Products,
LLC lub

(d) Produkt nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami uzytkowania firmy Aspen Medical Products, LLC.

POWYZSZE JEST JEDYNYM | WYLACZNYM SRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEPRAWIDLOWEGO DZIALANIA LUB WADY
PRODUKTU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI W RAMACH NINIEJSZE J LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY. NINIEJSZA GWARANCJA
ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAZONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ
LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ORAZ WSZELKIE OBOWIAZKI LUB ZOBOWIAZANIA ZE STRONY
ASPEN MEDICAL PRODUCTS ZA SZKODY WYNIKAJACE Z UZYTKOWANIA LUB ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM PRODUKTOW, KTORE
ZOSTAJANINIEJSZYM WYLACZONE PRZEZ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy okreslone prawa. Moga tez istniec inne prawa, ktdre réznig si¢ w
zaleznosci od lokalizacji.

Lista autoryzowanych dystrybutoréw z okolicy jest dostepna na zadanie.

2. TAKAPANEELIN ASETTAMINEN

A. Pida neutraali linjaus, ja asianmukaisesti tukien pydrayta potilas kyljelleen. Keskita
takakokoonpano potilaan selkdan.

B. Voit sdataa takapaneelin pituutta nostamalla takakaulusta pidentévaa
lukitusmekanismia siten, ettd se ulottuu potilaan takaraivoon. Taivuta tarvittaessa
metallitukea kyfoosin huomioon ottamiseksi.

C. Pyorayta potilas takapaneelille.

D. Paikanna takapaneelin sivuilla olevat kahvat ja vedd takasivupaneeli ulos molemmilta
puolilta varmistaen, ettd paneeli pysyy potilaan keskelld.
E. Irrota koukku pehmusteesta mol ilta puolilta
kiinnityksen.

i etupaneelin

3. ETUPANEELIN SIJOITTAMINEN

A. Keskitd etupaneeli potilaalle. Pidennd etukokoonpanoa nostamalla lukitusmekanismia
ja liv'uttamalla pehmusteen sopivalle korkeudelle. Pidennd etukokoonpanoa nostamalla
lukitusmekanismia ja liu'uttamalla pehmusteen sopivalle korkeudelle. Kun korkeus on
toivottu, lukitse etukokoonpano paikoilleen.

B. Voit jatkaa etutuen sddtamistd irrottamalla ja saatamalld haarukan kulma toivotuksi.
C. Kiinnita tarranauhahihnat, jotka yhdistavat seka kaulurin etuosan etta kaulurin osia,
varmistaen tukevan istuvuuden.

D. Purista haarukka takaisin yhteen kulman lukitsemiseksi.

E. Varmista, ettd molemmilla puolilla oleva kiinnityssalpa on nostettu irti
etusivupaneeleista ja ettd paneelit voivat liikkua vapaasti. Veda etusivupaneelit ulos niin,
ettd jokainen paneeli ulottuu potilaan sivusuuntaiseen keskiviivaan.

F. Kun etusivupaneelit on mitoitettu asianmukaisesti, paina kiinnityssalpa alas
paneeleihin lukitaksesi ne paikalleen. Kiinnita takapaneeli etupaneeliin.

4. TUKIREMMIEN KIINNITTAMINEN

A. Paikanna remmit sivupaneelin kiinnikkeesta ja liitd ne etukokoonpanoon kaulurissa
olevilla erityisilld kiinnittimilla.

B. Toista vastakkaisella puolella. Vedd remmeja varovasti alaspdin varmistaaksesi
napakan istuvuuden CTLSO:n kainalossa.

5. TUEN KIRISTYS
A.Veda vetokielekkeitd ulos saadaksesi tykéistuvan ja mukavan istuvuuden.
B. Kiinnitd vetokielekkeet tuen etuosassa olevaan silmukkamateriaaliin.

6. KIINNITTAMINEN JA POISTAMINEN

A. Aseta vetokielekkeet tuen sivulle.

B. Irrota yksi CTLSO-remmeistd kaulurista.

C. Irrota samalla puolella oleva kaulurin koukkuremmi.

D. Ennen kiinnittamistd, vedd takasivupaneelit ulos kompression maksimoimiseksi
E. Tee vaiheet vastakkaisessa jarjestyksessa kiinnittadksesi tuen.

KAYTTOTARKOITUS
Taman tarkoitus on rajoittaa kaularangan, rintakehdn, lannerangan ja
sakraaliselkdrangan liikettd ja vakauttaa niita.

KLIININEN HYOTY
limoitettujen indikaatioiden oireiden kasitteleminen polvinivelen stabiloinnin ja
liikeradan hallinnan avulla.

INDIKAATIOT

Leikkauksen jalkeinen tuki, degeneratiivinen levytauti, vélilevyn pullistuma tai tyrd,
murtumien hallinta, spondylolyysi, spondylolisteesi, selkdrangan ahtauma, kyfoosi,
spondyloosi (nivelrikko/degeneratiivinen nivelsairaus).

KONTRAINDIKAATIOT
Yliherkkyys tai allergiat mille tahansa materiaalille, josta tuki on valmistettu.
Verenkierron héirididen aiheuttama imukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivét saa

kéayttaa tukia laaketi [li ohjeiden mukaisesti

VAROTOIMENPITEET

LUE OHJEET ENNEN KAYTTOA. Taman laitteen kayton harjoittelun tulisi tapahtua
asianmukaisesti ennen laitteen asetusta. Nama ohjeet ovat vain viitteellisid, eika niita
tarjota ladketieteellisind suosituksina. Jos karsit vakavasta sairaudesta, suosittelemme,
ettd otat yhteyttd valtuutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen ennen tdman tuotteen
kayttoa. Oikea sovitus vaaditaan tuotteen tehokkuuden takaamiseksi. Joissakin
olosuhteissa ldakari voi madrata taméan tuotteen. Katso lisatietoja rajoitetusta takuusta.

HOITO-OHJEET
Kasinpesu vain 30° C; pesu miedolla pesuaineella; iimakuivaus; la kdyta valkaisuainetta
tai muita kemikaaleja.

MATERIAALIT
Nailon, polykarbonaatti, ABS, HDPE, PVC, LDPE, asetaali, puuvilla, EVA, polyuretaani,
alumiini, messinki, polyesteri

EIVALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA.

HAVITTAMINEN
Tuote voidaan hévittaa turvallisesti paikallisten lakien mukaisesti.

RAPORTOINTI
limoita tdman laitteen kayttoon liittyvistd vakavista tapahtumista seké osavaltiosi
toimivaltaiselle viranomaiselle etté valmistajalle (lueteltu téssa asiakirjassa).

RAJOITETTU TAKUU

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, takaa kéyttéjalle, joka alun perin ostaa tamén tuotteen,
ettei siind ole materiaali- tai valmistusvirheita. Aspen Medical Products, LLC:n ainoa velvollisuus takuun
rikkomisen yhteydessa on korjata tai vaihtaa viallinen tuote tai osa(t).

Aspen Medical Products, LLC:II ei ole tdmén rajoitetun takuun mukaisia velvoitteita, jos:

(a) Tuotetta ei ostettu Aspen Medical Products, LLC:Ita tai sen valtuuttamien jakelukanavien kautta;
(b) Tuotetta on muunnettu;

(c) Mika tahansa osa, joita Aspen Medical Products, LLC ei ole toimittanut, liitetaan tuotteeseen; tai
(d) Tuotetta ei kédytetd Aspen Medical Products, LLC:n Kayttoohjeiden mukaisesti.

EDELTAVA ON AINOA JA YKSINOMAINEN KORVAUSVAATIMUS PUUTTEESEEN TAI VIRHEESEEN TUOTTEEN PALVELUSSA TAI
TUOTTEESSA. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC EI OLE VASTUUSSA TAKUUN TAI IMPLISIITTISEN TAKUUN MISTAAN SUORISTA,
ERITYISISTA, TAPAHTUMISTA TAI SITA SEURANNEISTA VAHINGOISTA. TAMA TAKUU KOSKEE KAIKKIA MUITA TAKUITA, ILMOITETTUJA
TAIIMPLISIITTISIA, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI
KAYTTOON, JA KAIKKI ASPEN-LAAKEVALMISTEIDEN VELVOLLISUUDET TAI VASTUUT VAHINGOILLE, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEN
KAYTOSTA TAI LITTYVAT TUOTTEIDEN KAYTTOON, MISTA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC TAMAN JALKEEN SANOUTUU IRTI JA
SULKEE POIS.

Tama takuu antaa sinulle tiettyja laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
alueittain.

Luettelo alueellasi on

pyynnosta.

2. POSITIONERING AV DEN BAKRE PANELEN

A. Behdll neutral inriktning och, med ordentligt stod, rulla 6ver patienten till sidolage.
Centrera den bakre enheten mot patientens rygg.

B. Justera langden pa den bakre panelen genom att lyfta Iasmekaniken och férlanga den
bakre kragen tills den nar patientens bakhuvud. Om det behdvs béj metallstaget for att
ta hénsyn till kyfos.

C. Rulla 6ver patienten pa den bakre panelen.

D. Lokalisera handtagen pé var sida av den bakre panelen och dra ut den bakre laterala
panelen fran vardera sida sa att panelen forblir centrerad pa patienten.

E. Lossa kroken fran stoppningen, pa bada sidorna, for att férbereda fastsattning av den
frdmre panelen.

3. POSITIONERING AV DEN FRAMRE PANELEN

A. Centrera den frémre panelen pa patienten. Féll ut den framre enheten genom att lossa
lasmekanismen och féra dynan till Iamplig hojd. Fall ut den framre enheten genom att
lossa lasmekanismen och fora dynan till Iimplig hojd. Las den framre enheten pa plats
nar ratt hojd uppnatts.

B. Justera det frimre stodet ytterligare genom att koppla ur och justera vinkeln pa
kopplingen till dnskad vinkel.

C. Fést krok- och dgleremmar som férbinder bade den framre delen och delarna av
kragen for att sékerstélla en &tsittande passform.

D. Tryck ihop kopplingen igen for att lasa in vinkeln.

E. Se till att fastspanningsanordningen pé bada sidor lossas fran de framre laterala
panelerna sa att de kan flyttas fritt. Dra ut de frémre laterala panelerna sa att vardera
panel falls ut till den laterala mittlinjen pa patienten.

F.N&r de framre laterala panelerna har stéllts in till rétt storlek, tryck ned
fastsattningsanordningen pa panelerna for att Iasa fast dem. Fast den bakre panelen
vid den framre.

4. FASTA STODREMMAR

A. Leta reda pa remmarna fran sidopanelens faste och kldm fast dem i den framre
enheten med avsedda klammor som finns pa kragen.

B. Upprepa pa motsatt sida. Dra remmarna férsiktigt nedat for att sakra en atsittande
passform med underarmskonfigurationen fér CTLSO.

5. ATDRAGNING AV STODET
A. Dra utat i dragflikarna sd att stodet sitter tatt och bekvamt.
B. Fést dragflikarna i 6glematerialet framfor stodet.

6. ATT TAPA OCH AV STODET

A. Placera dragflikarna pa sidan av stodet.

B. Lossa en av CTLSO-remmarna fran kragen.

C. Pa samma sida tar du bort krokremmen pa kragen.

D. Fére patagning, dra ut de bakre sidopanelerna for att maximera kompressionen
E. Utfor stegen i omvénd ordning for att ta pa stodet.

AVSEDD ANVANDNING
Tillhandahaller rorelsebegransning och stabilitet for cervikal thorakal lumbal
sakral ryggrad.

KLINISK NYTTA
Att beméta symtomen for de angivna indikationerna genom stabilisering och kontroll
Gver knéledens rérelseomfang.

INDIKATIONER

Postoperativt stod, degenerativ disksjukdom, svullnad eller diskbrack,
frakturbehandling, spondylolys, spondylolistes, spinal stenos, kyfos, spondylos
(artros/degenerativ ledsjukdom).

KONTRAINDIKATIONER

Overkanslighet eller allergier mot ndgot av de material som ortopediska anordningen &r
tillverkat av. Svullnad av lymfatisk vavnad orsakad av cirkulationsstérningar. Patienter
som inte far anvanda en ortopedisk anordning enligt medicinska instruktioner.

FORSIKTIGHETSATGARDER

LAS INSTRUKTIONER FORE ANVANDNING. Korrekt utbildning i anvandningen av denna
enhet bér &ga rum innan den tilldmpas. Dessa anvisningar dr endast riktlinjer och erbjuds
inte som medicinska rekommendationer. Om du lider av ett allvarligt medicinskt tillstand
rekommenderar vi starkt att du radgér med en legitimerad sjukvardspersonal innan du
anvander produkten. Korrekt montering kravs for att denna produkt ska vara effektiv.
Under vissa omsténdigheter kan den hér produkten ordineras av en ldkare. Se den
begrénsade garantin for ytterligare information.

SKOTSELRAD
Handtvétt endast vid 30° C; Tvatta med milt rengdringsmedel; Lufttorka; Anvand inte
blekmedel eller andra kemikalier.

MATERIAL
Nylon, polykarbonat, ABS, HDPE, PVC, LDPE, acetal, bomull, EVA, polyuretan, aluminium,
massing, polyester

INTE TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

BORTSKAFFANDE
Produkten kan kasseras pd ett sékert sétt i enlighet med lokala lagar.

RAPPORTERING
Vénligen rapportera alla allvarliga hdndelser som ror anvandningen av denna enhet till
bade den behériga myndigheten i ditt land och till tillverkaren (listad i detta dokument).

BEGRANSAD GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterar anvdndaren som ursprungligen koper denna
produkt att den &r fri fran defekter i material och utforande. Aspen Medical Products, LLC: s enda
skyldighet i hdndelse av garantibrott &r att reparera eller ersétta den defekta produkten eller delarna.

Aspen Medical Products, LLC har ingen skyldighet enligt denna begrénsade garantii handelse:
(a) Produkten képtes inte fran Aspen Medical Products, LLC eller genom dess auktoriserade
distributionskanaler;

(b) Produkten har &ndrats;

(c) Eventuella delar som inte levererats av Aspen Medical Products, LLC satts in i produkten; eller
(d) Produktens bruksanvisning anvands inte i enlighet med Aspen Medical Products, LLC.

FOREGAENDE AR DET ENDA OCH EXKLUSIVA ATGARDEN FOR FEL | TJANSTEN AV ELLER FEL | PRODUKTEN. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC FAR INTE ANSVARAS UNDER DENNA ELLER UNDERFORSTADD GARANTI FOR EVENTUELLA DIREKTA, SPECIELLA,
TILLFALLIGA ELLER FOLJDSKADOR. DENNA GARANTI ERSATTER ALLA OVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA,
INKLUSIVE GARANTIN FOR SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE ELLER ANVANDNING, OCH ALLA
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS SIDA FOR SKADOR SOM UPPSTAR ELLER | FORBINDELSE MED
ANVANDNINGEN AV PRODUKTERNA, VILKA HARMED AVVISAS OCH EXKLUDERAS AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rattigheter och du kan ha andra réttigheter som varierar fran
plats till plats.

En lista Gver auktoriserade distributorer i ditt omréde &r tillgénglig pa begaran.

2. PASMELLEHUE 3AHEIO CETMEHTA

A. CoxpaHsist HeiiTpanbHOE NONOXKEHNE U UCMONb3YS NOAXOASLLYIO ONOPY, NEPeBEPHUTE
nauueHTa Ha 60k. PasmecTute 3aAHuii 610K NO LEHTPY CMIUHbI NALMEHTa.

B. Yto6bl 0TperynmpoBsarb AIMHY 3aiHEr0 CerMeHTa, NOAHUMUTE GUKCUPYIOLLMiA
MeXxaHW3M, BbIABUras 3aHUA BOPOTHUK A0 3aTbi/Ka nauueHTa. Mpu Heo6XoAUMOCTH
COTHUTE MEeTaNIMYeCKyI0 Pacnopky, 4Tobbl yuecTb K os.

C. MepeBepHuTe NaLNEHTa Ha 3aAHNA CErMEHT.

D. Hailante pyuku ¢ Kaxaoi CTOPOHbI 3aAHEr0 CerMeHTa 1 BbITAHUTE 3aHUit 60KOBO
CerMeHT C Kax/0/ CTOPOHbI, CIe/iSl 3 TeM, YTOObI CerMeHT 0CTaBaNCs Mo LEHTPY Ha
nauueHre.

E. C 06enx CTOPOH CHUMUTE KPIOYOK C NOAKNAA0YHOM TKaHM, YTO6bI NOArOTOBUTHLCS K
3aKpenneHnio NepeHero CermeHTa.

3. PASMELLEHUE NEPEAHErO CETMEHTA

A. Pa3mecTute nepefiHNii CErMeHT N0 LiEHTPY Ha Te/ie nauueHTa. BbiaBMHbTE NnepeaHui
610K, NOAHSB GUKCUPYIOLLMA MEXAHU3M U CIBUHYB HAKNaKY Ha HYXHYIO BbICOTY.
BbiaBUHbTE NepefHNi 610K, NOAHAB GUKCUPYIOLLMIA MEXaHU3M U CABUHYB HaknaAKy Ha
HYXHY!0 BbICOTY. [Tocne AOCTUXEHMS HYXHOWN BbICOTbI 3aduKCUpYiiTe nepefHmii 610K
Ha mecTe.

B. 4T06bl 1ONONHUTENBHO OTPETYIMPOBATL NEPE/HIOI0 OMOPY, OTCOANHUTE U
OTperynupyiite yron HakoHa XomMyTa 10 HyXHOro yrna.

C. 3acTernnte peMeLLKy ¢ KpIoYKamu u NeTnsiM1, CoeiHA0LLME NEPeAHIOI0 U 3a[HI00
4acTv BOPOTHIKA, 06eCneynBas NaoTHoE Npuneratue.

D. CoxmuTe XoMyT CHOBa, 4TO6bI 3adMKCUPOBATD yron.

E.Y6enutecs, 4to Kpennenns ansa 3axsata c 06enx CTOPOH CHATHI C NepeHnx 60KOBbIX
CErMEHTOB 1 CErMEHTbI MOTyT ABUraTbCs CBOGOAHO. BbiTHUTE NnepeaHie 60KoBble
CerMeHTbI Tak, 4To6bl KaxAblil U3 HUX JOXOANN 10 GOKOBOW CPeAHE NIMHNM NaLNeHTa.
F.Mocne Toro, kak nepeaHue 60KOBbIE CErMEHTbI ByayT NOAOTHaHbI MO pa3mepy,
NpUXMUTE KpenNeHns Ans 3axBata K CerMeHTaMm, 4yTo6bl 3adUKCUPOBATh UX Ha MecTe.
MpukpenuTe 3aHNA CErMEHT K nepeaHemy.

4. KPEMNJIEHUE OMOPHbIX PEMHEN

A. Haiigute peMH1 0T KpenneHust 60KOBOI NaHenu 1 3akpenuTe ux B nepegHem 61oke ¢
NOMOLLbIO CeLManbHbIX 3aXUMOB, PACMONOXEHHbIX Ha BOPOTHUKE.

B. [oBTOpMTE TO XE camoe C NPOTUBOMONOXHON CTOPOHbI. OCTOPOXHO NOTAHUTE PEMHN

BHMU3, 4T06bl 06€CNeUNTb NN0THOE NPUNeraHne K noaMblweyHoi koHdurypauun CTLSO.

5. 3ATATMBAHUE BAHAAXA
A. MoTsiHuTe 3a puKcaTopbl, 4To6bl GaHAAX CUAEN NNOTHO U YAOGHO.
B. 3akpenute pukcatopbl Ha IMNyYKe Ha nepeaHeit YacTu 6aHAaxa.

6. HALEBAHWUE U CHATUE BAHAAXA

A. Pa3mecTute ¢pukcatopbl no 60kam 6aHaaxa.

B. OtcTertute oauH u3 pemueit CTLSO oT BOpoTHUKa.

C. C 10/ e CTOPOHbI CHUMUTE PeMeHb C KPIOUKOM Ha BOPOTHUKE.

D. Mepen HageBaHnem NOTAHNTE 3@ 3aHUe GOKOBbIE CErMEHTbI, 4TOObI 06ecneunTh
MaKCMMabHYI0 KOMNPeCcuto.

E. Yr0o6bl cCHATb 6aHAaX, BbINONHMUTE Wari B 06paTHOM nopsake.

LLENEBOE UCMNO/Ib30BAHUE
[Ans orp i n obecl CTabUNbHOCTH LWENHO-TPYAHOTO 1
NOSICHUYHO-KPECTLLOBOTO OTAE/NIOB MO3BOHOUHMKA.

K/TMHUYECKUE NMPEUMYLLECTBA
YcTpaHeHne cumnTomoB YKa3aHHbIX NOKa3aHui nytem cTabunnsaLnm u KOHTpons
aMnanTyabl ABWXEHWA B KONEHHOM cycTaBe.

MOKA3AHUA K NPUMEHEHUIO

Mopnepxka nocne onepauynu, 0OCTEOXOHAPO3, NPOTPY3MS UM FPbiXa MEXMO3BOHOUHOTO
[VCKA, NeYeHNe NepenoMoB, CNOHAUNO0NNS, CIOHAMNONNCTES, CNUHANBHDIY CTEHO3,
Kn$o3, CnoHaunes (octeoapTput/AereHepaTnBHoe 3a60n1eBaHNe CyCTaBoB).

NPOTUBOMOKA3AHUA

MoBbileHHas YyBCTBUTENLHOCTL MM aNNeprus Ha Nto6oii U3 MaTepuanos, U3 KOTOpbIX
M3rotoB/ieH kopcet. OTek IMMpaTNUECKOi TKaHU M3-3a HapyLIEHN KPOBOOOPaLLLeHNS.
MaumeHTbl, KOTOPbIM 3aNpelLeHo HOCUTb KOPCET N0 MeANLMHCKUM NOKa3aHNAM.

MEPbBI NPEAOCTOPOXXHOCTU

MEPEZ UCMO/b30BAHWUEM BHUMATE/IbHO O3HAKOMBTECH C UHCTPYKLIMEN.
MpenBapuTenbHO HEO6XOAUMO NPOITH 06YUEHNE TOMY, KaK N0Nb30BaTLCS 3TUM
YCTPOiACTBOM. [laHHbIe yKa3aHUs IBNSIOTCS 0OLUMI COBETAMM, @ HE MEULUHCKUMM
pekomeHaaunamMu. Ecnu Bbl CTpajaete cepbe3HbiM 3360neBaHVIeM, Mbl HACTOATENBHO
pekomeHayem BaM NPOKOHCYNbTUPOBATHLCA C KBanM¢MuMpOBaHHbIM Meaukom nepen
UCNoNb30BaHWEM 3TOr0 U3genus. Y106bI MICNONb30BaHKUE A@HHOTro n3aenus npuHecno
nonb3y, TpeﬁyeTCﬂ €ero npaBunbHasa yCTaHOBKa. B HEeKOTOpbIX Cy4asx AaHHOoe
usgenue ncnosb3yeTca No HasHa4yeHuro BpaYa. ﬂOI‘IOI‘IHMTeanle MH¢OpMaLLM|0 CM. B
orpaHmueHHoﬁ rapaHtuu.

WHCTPYKLUK NO YX0AY
Crupatb T01bKO BpyUHyto Npu 30°C ¢ MATKMM MOIOLLUM CPEACTBOM, CYLUINTL Ha BO3AYXE,
He Ucnonb3oBaTb 0T6eNNBATENMN AN APYTUE XMMUYECKMe BeLLeCTBa.

MATEPUA/bI
HeiinoH, nonukap6oHat, ABC-nnactuk, M3BM, NMBX, M3HM, auetans, xnonok, IBA,
NONNYpETaH, aNloMUHUIA, NaTyHb, NONN3CTEp

HE COAEPXXWT HATYPAJ/IbHOIO JIATEKCA.

YTUNU3ALMSA
ToBap MOXHO yTUIN3NPOBATL B COOTBETCTBUN C MECTHBIMU NPABUAMMU.

YBEAOM/IEHUE Ob UHUMAEHTAX

0 n106bIX CEPbe3HbIX MHLNAEHTaX, CBA3aHHbIX C UCNONb30BaHNEM JAHHOr O YCTPOIiCTBa,
cnepyet coobLaTh Kak B KOMNETEHTHbI OpraH Ballero WraTa, Tak ¥ NPOU3BOANTENIO
(yka3aHHOMY B 3TOM JOKYMEHTE).

OrPAHMYEHHAS FTAPAHTUS

Komnanus Aspen Medical Products, LLC, UpeuH, Kanud 92618, rap: p TeNlio,
KOTODHE nepBoHa4yanbHoO HPMOGPQH NaHHbIA MPOAYKT, OTCYTCTBUE B HEM AQ¢EKTOE marepuanos u
u3rotoBNnenus. EauHcTBeHHbIM 06513aTenbcTBom Aspen Medical Products, LLC B cnyyae Hapywenus
rapaHTun SBNAETCH PEMOHT UK 3aMeHa /Zle¢9KYHOI'O WU30eNUS UK ero YacTu.

Aspen Medical Products, LLC He HeceT 0693aTeNbCTB MO AaHHO# OrpaHUYEHHOM rapaHTUN, ecu:

(a) npopykT He 6bin npuoGpeten y Aspen Medical Products, LLC unn yepes odpuumansHbie KaHanbl Npoaax;
(b) B NPOAYKT GbINK BHECEHBI U3MEHEHUS;

(c) B npoAyKT Gblnn [ieTanu, He noc Aspen Medical Products, LLC;

(d) npoAyKT He ucnonb3yeTcs B cOOTBETCTBUM € MHCTPYKLMAMH No npumeHeHuto Aspen Medical Products, LLC.

BILIEM3/IOKEHHOE ABNAETCA EAMHCTBEHHBIM U UCKIOYMTE/IbHbIM CPEACTBOM BO3MELLEHMS B C/IYYAE
HEWCTIPABHOCTY MW IEQGEKTA U3/1ENNS. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC B PAMKAX [LAHHOW FAPAHTUM /M JIOBbIX
O/PA3YMEBAEMbIX FAPAHTWI HE HECET OTBETCTBEHHOCTM HY 3A KAKVE NPAMBIE, CMIELMA/IBHBIE, C/TYYAMHBIE

/I KOCBEHHBIE YBbITKU. HACTOSILLAS TAPAHTMS SAMEHSAIET JIOBbIE [1PYTUE BbIPAXEHHBIE /M NOLPA3YMEBAEMBIE
TAPAHTM, BK/IIOYAS FAPAHTUIO TOBAPHOW NPUTOAHOCTY U NPUTOAHOCTM 11 KOHKPETHOM LIE/IW, A TAK)KE /IIOBbIE
OBA3ATE/NbCTBA WM OTBETCTBEHHOCTb CO CTOPOHbI ASPEN MEDICAL PRODUCTS B OTHOLIEHIM MOBPEX AEHMI,
CBA3AHHBIX C MCMO/Ib30BAHUEM U3AENNA; TAKUM OBPA3OM, ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC OTKA3BIBAETCA OT HUX 1
CHWMAET C CEBS OTBETCTBEHHOCTb.

[lanHas rapaHTus naeT Bam onpeaeneHHble lpuanyeckue npasa. Takxe Bbl MoxeTe 06/1aAaTb 1 APYruMy
npaBamy, KOTOPbIe BapbUPYIOTCS B 3aBUCMMOCTY OT MECTOMONOXEHWS.

Cnucok ohuuManbHbIX AMCTPUGHIOTOPOB B BallieM PeroHe MOXHO NOYUUTh MO 3anpocy.

2.POSICIONANDO O PAINEL POSTERIOR

A. Mantenha um alinhamento neutro e, com suporte adequado, vire o(a) paciente de
lado. Centralize o conjunto posterior nas costas do(a) paciente.

B. Para ajustar o comprimento do painel posterior, levante o mecanismo de travamento
estendendo o colar posterior para que o mesmo alcance o occipital do(a) paciente. Se
necessario, curve a haste de metal para compensar a cifose.

C. Vire o(a) paciente para cima do painel posterior.

D. Localize as alcas (puxadores) em cada lado do painel posterior e puxe para fora o
painel lateral posterior, em cada lado, verificando se o painel continua centralizado no(a)
paciente.

E. Em ambos os lados, remova o gancho do forro (enchimento) para preparar a fixacdo
do painel anterior.

3. POSICIONANDO O PAINEL ANTERIOR

A. Centralize o painel anterior no(a) paciente. Estenda o conjunto anterior, levantando o
mecanismo de travamento e deslizando a almofada até a altura apropriada. Estenda o
conjunto anterior, levantando o mecanismo de travamento e deslizando a almofada até
a altura apropriada. Ao atingir a altura desejada, trave o conjunto anterior de maneira
adequada.

B. Para um melhor ajuste do suporte anterior, desengate e ajuste o angulo da presilha
até o angulo desejado.

C. Aperte as tiras de velcro que ligam a parte anterior as partes do colar, assegurando
um melhor ajuste.

D. Junte a presilha novamente para que trave no angulo.

E. Certifique-se de que a trava de seguranca em ambos os lados esteja afastada dos
painéis laterais anteriores e que os painéis estejam livres para se mover. Puxe os painéis
laterais anteriores para fora, para que cada painel se estenda até a linha média lateral
do(a) paciente.

F. Quando os painéis laterais anteriores estiverem regulados de maneira correta,
pressione a trava de seguranca para baixo em direcdo aos painéis para que ela se
engate. Fixe o painel posterior ao painel anterior.

4. FIXANDO AS TIRAS DE SUPORTE

A. Localize as tiras da fixacdo do painel lateral e enganche-as no conjunto anterior com
os clips especificos, encontrados no Colar.

B. Repita no lado oposto. Puxe as tiras suavemente para baixo para garantir o melhor
ajuste com a estrutura das axilas do CTLSO.

5. APERTANDO A CINTA
A. Puxe para fora as linguetas de ajuste para obter um ajuste perfeito e confortavel.
B. Prenda as linguetas de ajuste nas tiras de velcro na parte frontal da cinta.

6. COLOCANDO E RETIRANDO A CINTA

A. Coloque as linguetas de ajuste na lateral da cinta.

B. Solte o clipe de uma das tiras do CTLSO do colar.

C. No mesmo lado, remova a tira de velcro do colar.

D. Antes de vestir, puxe para fora os painéis laterais posteriores para maximizar a
compressdo

E. Inverta as etapas para colocar a cinta.

USO PRETENDIDO
Fornecer restricdo de movimento e estabilidade da coluna toracico-lombosacra.

BENEFICIOS CLiNICOS
Tratar os sintomas das indicacdes mencionadas através da estabilizacdo e controle da
amplitude dos movimentos da articulacdo do joelho.

INDICAGOES

Suporte pés-operatério, Doengas degenerativas de disco, Abaulamento ou hérnia de
disco, Gestdo de fraturas, Espondildlise, Espondilolistese, Estenose espinhal, Cifose,
Espondilose (Osteoartrite/Doenca articular degenerativa).

CONTRAINDICAGOES

Hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos materiais com os quais a értese é
feita. Inchaco do tecido linfatico causado por disturbios circulatérios. Pacientes que ndo
podem usar colete de acordo com as instrugdes médicas.

PRECAUCOES

LEIA AS INSTRUCOES ANTES DE USAR. O treinamento adequado sobre o uso deste
dispositivo deve ocorrer antes de ser aplicado. Estas instrugdes sdo apenas diretrizes

e ndo sdo disponibilizadas como recomendagées médicas. Se vocé sofrer de uma séria
condicdo médica, sugerimos que consulte um profissional de satide licenciado antes
de usar este produto. E necessario acompanhamento adequado para que este produto
seja eficaz. Em algumas circunstancias, este produto pode ser prescrito por um médico.
Consulte a garantia limitada para obter mais informacdes a esse respeito.

INSTRUGCOES DE CUIDADOS
Lavar a médo apenas a 30°C; lave com detergente neutro; seque ao ar livre; ndo use dgua
sanitaria ou outros produtos quimicos.

MATERIAIS
Nailon, Policarbonato, ABS, HDPE, PVC, LDPE, Acetal, Algoddo, EVA, Poliuretano,
Aluminio, Bronze, Poliéster

NAO CONTEM LATEX DE BORRACHA NATURAL.

DESCARTE
0 produto pode ser descartado com seguranca de acordo com as leis locais.

INFORMES
Informe qualquer incidente grave envolvendo o uso deste dispositivo a autoridade
competente em seu estado e ao fabricante (listado neste documento).

GARANTIA LIMITADA

AAspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garante ao usudrio que originalmente compra este
produto que ele estd livre de defeitos de material e mdo de obra. A tinica obrigagdo da Aspen Medical
Products, LLC, no caso de violagdo da garantia, serd a reparagéo ou substituicdo do(s) produto(s)
defeituosol(s).

AAspen Medical Products, LLC, ndo tera nenhuma obrigagdo sob esta garantia limitada caso:

(a) O produto ndo tenha sido comprado da Aspen Medical Products, LLC, nem de seus canais de
distribuicdo autorizados;

(b) O produto seja alterado;

(c) Quaisquer pegas ndo fornecidas pela Aspen Medical Products, LLC, sejam inseridas no produto; ou

(d) O produto ndo seja usado de acordo com as instru¢des de uso de produtos médicos da Aspen Medical
Products, LLC.

0 ANTECEDENTE E O UNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA FALHA NO SERVICO OU DEFEITO NO PRODUTO. A ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC, NAO DEVE SER RESPONSABILIZADA SOB ESTA OU QUALQUER GARANTIA IMPLICITA POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS
OU IMPLICITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE COMERCIALIZACAO OU ADEQUAGAO A UM DETERMINADO FIM OU USO E TODAS AS
OBRIGACOES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA ASPEN MEDICAL PRODUTOS POR DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS
AUTILIZACAO DOS PRODUTOS, QUE SAO REJEITADOS E EXCLUIDOS PELA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Esta garantia Ihe dd direitos legais especificos, e vocé pode ter outros direitos que variam de local para
local.

Uma lista de distribuidores autorizados em sua drea esta disponivel mediante solicitacdo.
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